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Die Ueberfüllung, welche auf allen Gebieten der 
wissenschaftlichen Literatur herrscht, läfst die älteren 
Abhandlungen, die als Grund- und Ecksteine unserer 
gegenwärtigen Erkenntnifs angesehen werden müssen, 
immer mehr zurücktreten und nur selten kennen sie die 
jüngeren Fachgenossen aus eigener Leetüre. Dazu kommt 
noch, dafs sie oftmals in wenig verbreiteten oder aus- 
ländischen Zeitschriften, oder längst vergriflPenen Bro- 
churen und gröfseren Werken niedergelegt sind. 

Der dringende Wunsch, hier nach Kräften wenigstens 
auf dem mir naheliegenden Gebiete der Physiologie der 
Sinnesorgane Abhülfe zu schaffen, rief in mir den Ge- 
danken wach, die Herausgabe einer Sammlung von Neu- 
drucken und Uebersetzungen derartiger Abhandlungen 
in die Hand zu nehmen, und ich fand hierzu bei dem 
mir befreundeten Inhaber der Verlagsbuchhandlung Leo- 
pold Voss in Hamburg bereitwilliges Entgegenkommen. 
Bei der Auswahl der Abhandlungen soll keineswegs histo- 
rische Vollständigkeit angestrebt werden; — wer Priori- 
tätsfragen entscheiden will, mufs auf die Originalquellen 
zurückgehen und den Staub der Bibliotheken nicht scheuen. 
Wir beabsichtigen in dieser Sammlung weiter nichts, als 
den weiten Kreisen, die sich mit der Physiologie der 
Sinnesorgane beschäftigen, vor allen auch dem prakti- 
schen Arzte, diejenigen Abhandlungen leicht und billig 
zugänglich zu machen, welche die allgemein anerkannten 
Grundlagen in den verschiedenen Einzel -Wissenschaften 
bilden. So hoffen wir in den folgenden Bändchen bald 
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etwas aus der Physiologie des Auges, bald aus der 
Physiologie des Gehörs, der Haut u. s. w. stets aber 
Werthvolles uud Interessantes Denjenigen zu bieten, die 
über den Kreis ihrer alltäglichen Beschäftigung hinaus- 
blicken. 

Was nun den Inhalt des vorliegenden ersten Bänd- 
chens dieser Sammlung anbetrifft, der das Augenleuchten 
und die Erfindung des Augenspiegels zum Gegenstande 
hat, so ist dazu Folgendes zu bemerken: 

Aus dem oben dargelegten Gesichtspunkte habe ich 
die Abhandlungen von Hassenstein (De luce ex quo- 
rundam animalium oculis prodeunte atque de tapeto lu^ 
cido. Jenae 1836) und Kufsmaul (Die Farbenerschei- 
nungen im Grunde des menschlichen Auges. Heidelberg 
1845) aus der Sammlung ausgeschlossen und mich auf 
diejenigen von Brücke, Cumming, Helmholtz und 
Ruete beschränkt. Diese sind in der Reihenfolge ihres 
ersten Erscheinens abgedruckt. In den beiden Helm- 
holtz 'sehen Abhandlungen sind die wenigen Abände- 
rungen berücksichtigt worden, welche der Verfasser bei 
der Aufnahme derselben in seine „Wissenschaftlichen 
Abhandlungen** angebracht hat. Die Abhandlungen von 
Brücke und Ruete sind unverändert nach dem Origi- 
nal aufgenommen, nur offenbare Druckfehler habe ich 
hier verbessert Der erste Aufsatz von Brücke ist die 
Einleitung einer gröfseren Abhandlung, deren sonstiger 
anatomischer Inhalt dem Zwecke dieser Sammlung fern 
liegt. Die Uebersetzung der Cumming 'sehen Abhand- 
lung ist so wortgetreu hergestellt, als es die etwas un- 
gelenke Sprache des Originals gestattete. 

Berlin, 25. October 1892. 

Arthur König. 
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(J. Müllei*'s Archiv für Anatomie, Physiologie u. s. w. 
Jahrgang 1845. S. 387—394.) 



Die physiologischen Untersuchungen über die leuch- 
tenden Augen haben von vorn herein eine falsche Rich- 
tung genommen und dieselbe bis in die neueste Zeit 
beibehalten; der Blick der Forscher ist auf das Unwe- 
sentliche gerichtet gewesen und hat das Wesentliche 
aufser Acht gelassen. Indem man sich fortwährend 
abmühte, zu erklären, wie es zugehe, dafs für uns diese 
Augen leuchtend sind, glaubte man das ganze Problem 
in die Frage zusammengefafst: Ist das Licht der leuch- 
tenden Augen ein ihnen eigenthümliches, von ihnen er- 
zeugtes, oder ist es ein von aufsen in sie hineinge- 
kommenes refiectirtes Licht? Man vergafs, dafs die 
endliche Frage, welche sich der denkende Naturforscher 
zu stellen habe, dahin lauten müsse, ob und inwiefern 
dieses Licht den Augen, welche es. besitzen, selber leuch- 
ten könne? Dafs diejenigen, welche das Leuchten der 
Augen einer Lichtentwickelung in denselben zuschrieben, 
hierüber nie in's Klare kommen konnten, bedarf kaum 
einer Erwähnung; aber auch diejenigen, welche richtig 
erkannt hatten, dafs das Licht nur refiectirtes sei, hatten, 
ehe sie sich an die Lösung obiger Frage machen konn- 
ten, die andere zu beantworten, warum jenes Licht das 
deutliche Sehen nicht vielmehr störe, ja gänzlich un- 
möglich mache. Ich glaube beide Fragen in einer 
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früheren Abhandlung (Müll.'s Arch. 1844) hinreichend 
bündig erledigt zu haben. Ich habe gezeigt, wie in der 
That ein Thier, welches ein Tapetum besitzt, da noch 
deutlich sehen kann, wo ein anderes Thier mit gleicher 
Reizbarkeit der Nervenhaut, aber ohne Tapetum, sich 
schon im Dunkeln befindet. Demgemäfs liegt auch das 
Tapetum hinter den Stellen der Retina, welche am 
meisten zum Sehen gebraucht werden, denn wenn es 
nicht über den ganzen Grund des Auges verbreitet ist, 
wie bei der Mehrzahl der mit einem Tapet versehenen 
Wassersäugethiere und Fische, so nimmt es entweder den 
oberen Theil der Chorioidea ein, wie bei den reifsenden 
Thieren, oder es steht in Form eines Streifens der läng- 
lichen Pupille gegenüber, wie bei Raja batis, oder end- 
lich dieser Streifen erweitert sich nach aufsen hinter 
den Theilen der Netzhaut, welche dem gemeinsamen Seh- 
felde beider Augen entsprechen, in eine gröfsere Fläche, 
wie bei den Wiederkäuern. Es ist hiermit aber keines- 
wegs gesagt, dafs alle Thiere, welche ein Tapet besitzen, 
blofse Nachtthiere sind, denn diesem widerspricht die 
Erfahrung; die meisten dieser Thiere können ihre Pupille 
aufserordentlich verengem und sehen deshalb auch bei 
Tage vollkommen gut. Menschen mit leukotischen Augen 
sehen freilich immer schlecht, und zwar um so schlechter, 
je heller es ist, aber ihre Augen lassen sich keineswegs 
mit den tapetirten vergleichen, denn bei ihnen bildet 
erstens die Iris eine sehr unvollkommene Blendung, weil 
sie durchscheinend ist, zweitens wird das Licht, das, aus 
den stabförmigen Körpern kommend, zum zweiten Male 
die Nervenhaut passirt ist, von der hinteren pigment- 
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losen Oberfläche der Iris und des Ciliarkörpers und zwar 
diffus reflectirt, und mufs jetzt, da es völlig ungeordnet 
wieder auf die Nervenhaut fällt, das deutliche Sehen 
natürlich stören. Die tapetirten Augen dagegen haben 
immer von der Ora serrata retinae an dichtes schwarzes 
Pigment, welches die hintere Oberfläche des Corpus 
ciliare überzieht; imgleichen ist die hintere Fläche der 
Iris immer pigmentirt, so dafs kein ungeordnetes Licht 
auf die Nervenhaut gelangen kann. Ebenso wenig ist 
es nothwendig, dafs alle Nachtthiere ein Tapet haben, denn 
es kann ja Thiere geben, deren Nerven haut so reizbar ist, 
dafs sie schon von einmaligem Durchgange des Lichtes 
so stark afficirt wird, wie die eines anderen durch 
doppelten; solche Thiere müssen z. B. die Tarsius und 
Stenops sein, die nach dem Berichte der Reisenden das 
Licht scheuen und Nachts gut sehen, obgleich sie kein 
Tapet haben. 

Es bleibt mir nur noch übrig, einen Punkt zu er- 
örtern, welcher bei oberflächlicher Betrachtung eine 
Schwierigkeit darbieten möchte. Es ist nämlich klar, 
dafs das Licht, welches vom Tapetum zurückkommt, in 
jedem einzelnen stabförmigen Körper nicht mehr die- 
selbe Farbe, wie das in denselben eingefallene hat, 
sondern die Farbe der entsprechenden Stelle des Tape- 
tums mitbringt; dies kann das deutliche Sehen nicht 
beeinträchtigen, so lange die Tapetalfarben für denselben 
Ort constant sind, ebenso wenig wie das Adergefleclit 
der Nervenhaut unser Sehen stört. Es ist aber bekannt, 
dafs die Augen mancher Thiere, namentlich die der 
Hunde, abwechselnd mit rother und grüner Farbe leuch- 



6 E. Brücke. 

ten, es mufs deshalb entschieden werden, ob dieser 
Farbenwechsel von einer Farbenveränderung des Tape- 
tums herrühre oder nicht. Esser sagt in seiner vor- 
treiflichen Abhandlung über das Leuchten der Augen 
bei Thieren und Menschen (Kastner's Archiv für die 
gesammte Naturlehre Bd. VIII, S. 399.): „Was die ver- 
schiedene Farbe des Lichtes bei dem Leuchten der 
Hundsaugen betrifft, so hat dieses seinen Grund in der 
verschiedenen Färbung der Stelle, wo an der Chorioidea 
das Pigment fehlt, wie mir anatomische Untersuchungen 
des Auges dieser Thiere gezeigt haben, und es mag da- 
her die verschiedene Farbe des Leuchtens eines und 
desselben Auges doch mehr in der Bewegung dieses 
Theils, wo sich dann die Lichtstrahlen auf verschieden 
gefärbten Partien der Gefäfshaut spiegeln, als in der 
Quantität der einfallenden Lichtstrahlen bedingt sein." 
Ilassenstein (De luxe ex quorundara animalium oculis 
prodeunte et de tapeto lucido. Jenae 1836) leitet die 
rothe Farbe von einem plötzlichen Zuströmen des Blutes zum 
Tapetum ab. Um über diesen Punkt in's Klare zu kom- 
men, untersuchte ich zuerst, inwiefern die Farbe des 
reflectirten Lichtes von der des einfallenden abhängig 
sei, fand aber bald, indem ich von verschiedenfarbigen 
Körpern, z. B. rothem oder blauem Papier, reflectirtes 
Licht oder solches, das durch farbige Gläser gegangen 
w^ar, in die Augen fallen liefs, dafs ich auf diesem Wege 
wohl eine Modification in der Farbe des Augenlichtes 
hervorbringen könne, aber niemals den auffallenden 
Wechsel, wie er so häufig beobachtet wird Ich ging 
nun wieder zu Versuchen über, bei denen ich das Licht 
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einer Kerze ohne weiteres in das Auge des Thiers fallen 
liefs, und welche ich in der Regel folgendermafsen an- 
stellte: Ich nahm in die eine Hand eine brennende 
Kerze, von der das einzige Licht ausging, welches das 
Zimmer erhellte, in die andere einen kleinen undurch- 
sichtigen Schirm von Pappe oder Holz, und richtete, in- 
dem ich das eine Auge schlofs, mich so gegen das in 
einem Winkel des Zimmers gelagerte Thier, dafs der Kopf 
desselben in der Sehaxe meines offenen Auges lag, der 
Schirm aber und die Kerzenflamme unmittelbar neben 
derselben, und zwar so, dafs ersterer meinem Auge die 
letztere verdeckte. Wenn ich nun in dieser Weise Hunde 
beobachtete, bemerkte ich, dafs ihre Augen fast fort- 
während leuchteten, wenn ihr Blick nicht zu weit von 
der Richtung, in welcher ich mich befand, abgewendet 
war. Die Farbe wechselte zwischen Dunkelrothbraun, 
brennendem Roth, Blau, Grün, Hellgelb bis zum Weifs, 
und bei einigen Hunden auch schwach Violet. Häufig 
konnte ich bei dem Farben Wechsel deutlich eine Be- 
wegung des Auges wahrnehmen, häufig aber erfolgte 
derselbe auch, ohne dafs dieses möglich war. Bisweilen 
sah ich, während das Auge hellgelblich leuchtete, bei 
einer kleinen Bewegung desselben einen brennend rothen 
Schein über die Pupille hingleiten. Um der Ursache 
dieses Farbcnwechsels näher auf die Spur zu kommen, 
tödtete ich einen Hund, sclinitt ihm den Kopf ab und be- 
obachtete denselben wie vorhin das lebende Thier. Das 
Grün, Gelb und Blau war noch vorhanden, aber die rothe 
Farbe war bis auf einen ganz schwachen Schimmer, der 
sich beim Hin- und Herbewegen des Lichtes und meines 
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Auges dann und wann zeigte, verschwunden. Ich schnitt 
nun ein Auge aus und brachte es unter Wasser, um 
durch die Pupille in dasselbe hineinsehen zu können. 
Ich sah das Tapetum in seinem vollen Farbenglanze in 
der Mitte schön hellgelb, weiter nach dem Eande grün 
und ganz am Rande blau, und auf demselben die stär- 
keren Venen der Nervenhaut, welche aber nicht mehr in- 
tensiv, sondern dunkelbraunroth gefärbt waren, der 
übrige Theil des Auges war dunkel, so dafs ich in ihm 
nichts näheres unterscheiden konnte. Nun suchte ich 
einen Hund von einer Schenkelwunde aus mit Wurari 
möglichst langsam zu vergiften ; der erste Versuch mifs- 
lang, beim zweiten aber fing das Thier nach zehn Minu- 
ten an zu taumeln und konnte sich nicht mehr auf den 
Füfsen erhalten, so dafs es die Schnauze als fünften 
Stützpunkt zu Hilfe nahm; bald darauf fiel es, legte 
den Kopf auf die Seite und schien dem Sterben nahe. 
In diesem Zustande nun, da das Tier die Gewalt über 
seine Muskeln fast gänzlich verloren hatte, brachte ich 
es unter Wasser, um in die Augen hineinzusehen. Ob- 
gleich dieses nun, da das Thier noch häufig Bewegungs- 
versuche machte, sehr unvollkommen gelang, so sah ich 
doch, dafs das Tapetum, obgleich die äufseren Teile der 
Augen sehr stark mit Blut injicirt waren, nicht gcröthet 
war, sondern seine natürliche Farbe hatte, der Grund 
des Auges aber, da, wo kein Tapetum war, erschien ge- 
röthet. Ich tödtete das Tier und spritzte den Kopf mit 
Leimwasser und Zinnober aus. Als ich nun ein Auge 
ausschnitt und es unter Wasser brachte, sah ich darin, 
aufser dem Gefäfsnetz der Nervenhaut, rothe Streifen, 
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welche die grofsen injicirten Arterienstämme der Cho- 
rioidea propria waren. Es fand sich nämlich, dafs die 
Choriocapillarmembran im ganzen hinteren Theile des 
Auges bis zur Ora serrata retinae, auch da, wo kein 
Tapet unter ihr lag, so überaus wenig Pigment hatte, 
dafs sie bei durchfallendem Lichte nur bräunlich erschien, 
bei auffallendem die Farbe ihrer Unterlage kaum merk- 
lich veränderte. Alles Pigment der Chorioidea propria 
war zwischen den grofsen Gefäfsstämmen derselben 
abgelagert, so dafs diese nach Abziehen der dünnen 
Choriocapillarmembran frei zu Tage lagen. Aber von 
der Ora serrata retinae an erstreckte sich ein dicker 
Ring von schwarzbraunem Pigment, der sich in dieje- 
nige Pigmentschicht fortsetzte, die zwischen der Zonula 
Zinnii und dem Ciliarkörper liegt. Es waren mir nun- 
mehr alle am lebenden Tiere beobachteten Erscheinungen 
völlig klar. Es war einleuchtend, dafs alle Farben, mit 
Ausnahme der rothen, vom Tapetum herrührten, das Roth 
aber nicht von einer plötzlichen Injection desselben mit 
Blut, sondern von den zu Tage liegenden grofsen Ge- 
fä fsstämmen. 

Es ist hierbei wohl zu bemerken, dafs nicht bei 
allen Aecommodationszuständen des Auges eines beobach- 
teten Thieres das Licht, welches von demselben in unser 
Auge gelangt, von einem gleich grofsen Fleck der Cho- 
rioidea herkommt. 

Schraubt man von einem starken Oculare eines zu- 
sammengesetzten Mikroskops die eigentliche Ocularlinse 
ab, so dafs man nur die Sammellinse mit der Blendung 
zurückbehält, und betrachtet durch dasselbe die frisch 
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injicirte Chorioidea eines Hundes, in der die Zinnober- 
masse nicht bis in die Capillaren letzter Ordnung vor- 
gedrungen ist, ^) so dafs man sich die Blendung zuwen- 
det, und durch das Loch die injicirten Öefäfse deutlich 
sieht, dann nähere man sich nach und nach diese Loupe 
und entferne sie vom Object, so dafs es undeutlich wird 
und man einen immer kleineren Raum desselben über- 
sieht. Hierdurch gelangt man am finde dahin, dafs ein 
einziges Gefäfs oder ein einziger Zwischenraum zwischen 
zwei Öefäfsen das Sehfeld ausfüllt, und je nachdem das 
eine oder das andere der Fall ist, erscheint das Loch 
in der Blendung roth oder dunkel. Jetzt sieht man die 
injicirte Chorioidea genau unter denselben optischen 
Verhältnissen, wie die eines Hundes, dessen Blick auf 
den Beobachter gerichtet ist, das Loch in der Blendung 
stellt seine Pupille vor, die Sammellinse die optischen 
Medien seines Auges. Es gelingt auf diese Weise durch 
leises Nähern und Entfernen und durch leichtes Ver- 
rücken der Linse denselben plötzlichen Wechsel zwischen 
Dunkelbraunroth und lebhaftem Roth hervorzubringen, wie 
man ihn an lebenden Hunden beobachtet, und es ist 
klar, dafs er im lebenden Auge ebenso durch Bewegung 
und Veränderung des Accommodationszustandes hervor- 



^ Dieser Grad der Injection bringt die Farben denen des 
lebenden Anges näher, als eine ganz vollkommene, weil durch 
letztere bei der intensiven Farbe und Undurchsichtigkeit des Zin- 
nobers die Gesammtfarbe der Chorioidea weit mehr verändert wird, 
als durch die natürliche Injection mit Blut, welches in sehr dünnen 
Schichten durchscheinend ist und seiner Unterlage keine merk- 
liche rothe Farbe mittheilt. 
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gebracht wird, wie man dieses künstlich durch Nähern 
oder Entfernen und durch Verrücken der gläsernen Linse 
hervorbringt. Es gelang mir auch auf diese Weise, 
täuschend das Hingleiten des rothen Scheines über die 
vom Tapetum erhellte Pupille nachzuahmen, indem ich 
ein frisch injicirtes Auge senkrecht auf seine grofse 
Axe durchschnitt, so dafs die Nervenhaut mit ihren Ge- 
fäfsen auf dem Tapetum liegen blieb. Indem ich nun 
das Tapetum durch das Ocular so betrachtete, dafs der 
betrachtete Punkt im Maximum der Undeutlichkeit war, 
sah ich bei leichter seitlicher Bewegung des Glases, wenn 
ein grofser Gefäfsstamm der Nervenhanit durch das Seh- 
feld ging, täuschend den erwähnten rothen Schein über 
das sonst mit der Farbe des Tapetums erleuchtete Loch 
der Blendung sich verbreiten. Es ist klar, dafs über- 
haupt die grofsen Gefäfse der Nervenhaut da, wo sie 
keinen schwarzen Hintergrund haben, ebensowohl rothes 
Leuchten hervorbringen, wie die grofsen Gefäfsstämme 
der Chorioidea. 

Nach allem diesen ist aufser Zweifel, dafs die Ursache 
des rothen Lichtes in den Thieraugen nicht temporär, son- 
dern wie die der anderen Farben permanent ist, also 
das Sehen derselben nicht verändern kann. 
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Das Augenleuchten bei Katzen, Hunden, Kaninchen, 
Ochsen, Schafen und anderen Thieren ist seit langer Zeit 
bekannt und auf die Reflexion des Lichtes an dem Ta- 
petum zurückgeführt worden; auch kennt man die Re- 
flexion im Auge des Albino, sowie diejenige, welche durch 
krankhafte Ablagerungen in der Netzhaut oder durch son- 
stige Veränderungen derselben verursacht wird, und end- 
lich die, welche vom Fehlen des Pigmentes bei nicht 
albinotischen Personen herrührt. 

Müller sagt in einer Besprechung der Lichtentwicke- 
lung bei den höheren Thieren: 

„Das Leuchten der Augen bei mehreren Säugethieren, 
besonders Raubthieren und namentlich Katzen, auch bei 
Kühen, Pferden ist fast zum medizinischen Aberglauben 
geworden. Diejenigen Thiere scheinen zuweilen aus den 
Augen zu leuchten, welche Licht von einem pigmentlosen 
glänzenden Tapetum reflectiren, gleichwie besonders auch 
das pigmentlose Auge der weifsen Kaninchen leuchtet, 
wie denn auch des Kakerlaken Sachs Augen leuchten 
sollten. Prevost hat die Ursache zuerst gezeigt. (Biblioth. 
britannique 1810. T.45.) Erzeigte, dafs das sogenannte 
Leuchten der Thieraugen niemals in vollkommener Dun- 
kelheit und weder willkürlich, noch durch Affecte her- 
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vorgebracht wird, sondern durch Reflexion von einfal- 
lendem Lichte entsteht."^ 

Beer hat eine eigenthümliche, zuweilen bei Blind- 
heit vorkommende Reflexion beschrieben: das amau- 
rotische Katzenauge.^ „Er hält sie für stets beschränkt 
auf altersschwache hagere Greise oder auf junge un- 
gesunde Personen. Wenn der Patient der Sehkraft 
beraubt ist, hat sich eine concave, bleichgraue, weifs- 
gelbliche oder in das röthliche schillernde Verdunke- 
lung entwickelt. Im Halbdunkel leuchtet ein solches 
Auge gelblich oder röthlich, jedoch nur bei gewissen Stel- 
lungen des Augapfels, daher bezeichnete Beer diese 
Krankheit mit dem Namen: Amaurotisches Katzenauge. 
Diese Blindheit ist auch von keiner anderen subjectiven 
krankhaften Erscheinung begleitet aufser der Abnahme 
des Sehvermögens oder vollkommener Blindheit." — 
(Coopers Surgical Dict., article Amaurosis.) 

Der verstorbene Tyrrel berichtet über eine leuch- 
tende metallische Reflexion, die bei einigen Fällen von 
Blindheit durch die Pupille gesehen wurde. Er sagt: 
„Kürzlich haben wir beobachtet, dafs das metallische 
Leuchten in gewissem Grade bei sehr vielen Fällen 

^ Cumming citirt diesen Abschnitt nach Baly's englischer 
Bearbeitung von Müller 's Handbuch der Physiologie des Men- 
schen. Ich habe es vorgezogen hier auf den etwas abweichenden 
Wortlaut des deutschen Originals (Bd. I. 4. Aufl. S. 89) zurückzu- 
greifen, Anm. d. Herausg. 

'^ Vergl. Beer, Lehre von den Augenkrankheiten. Bd. II. 
S. 495— 497. Wien 1817. — Das obige Citat aus Coopers Surgic. 
Diction. ist fast wörtlich diesem Buche entnommen. 

Anm. d. Herausg. 
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organischer Blindheit vorkommt, dafs es aber nur selten 
aufgefunden wird, wenn man es nicht besonders sucht: 
wir haben es bemerkt sowohl bei unvollständiger Blind- 
heit als auch bei Personen, deren Sehkraft völlig er- 
loschen war. In einigen dieser Fälle sahen die Pa- 
tienten Mücken und Funken oder Lichtblitze, welche 
eine Erkrankung der Aderhaut oder der Netzhaut an- 
zeigen; manchmal hingegen ging die Sehkraft ohne be- 
sondere Symptome oder Beschwerden allmählich verloren." 
(Tyrrel vol. n.) 

Die angeführten Stellen beziehen sich auf eine Reflexion 
am Hintergrunde des Auges; keine von ihnen erwähnt 
eine derartige Reflexion an einem gesunden und wohlge- 
bildeten Auge; mir ist auch sonst kein Autor bekannt, 
der einen solchen Fall beschrieben hätte. Die vorlie- 
gende Abhandlung soll zeigen, dafs das gesunde mensch- 
liche Auge, wenn es unter geeigneten Umständen beob- 
achtet wird, ebenso oder beinahe ebenso leuchtet wie 
das Auge der Katze, des Hundes u. s. w., und dafs das 
Fehlen oder das ungewöhnliche Aussehen des Leuchtens 
zum Ermitteln von Veränderungen in der Netzhaut und 
der hinteren Bulbushälfte dienen kann. 

Die besprochene Reflexion kann auf folgende Weise 
gesehen werden: Die Person, deren Auge untersucht 
werden soll, steht in einer Entfernung von 10 — 12 Fufs 
von einer Gasflamme oder einem anderen hellen Lichte; 
die Lichtstrahlen müssen direct auf das Gesicht fallen 
und alle Strahlen, welche seitlich am Kopfe vorbeigehen, 
müssen durch einen Schirm abgeblendet werden, der in 
der Mitte zwischen dem Licht und dem zu untersuchen- 

Neudrucke. 2 
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den Auge aufgestellt ist. Ist die Reflexion hell, so kann 
sie sofort von jeder zwischen Licht und Schirm liegenden 
Stelle aus gesehen werden. 

Die folgenden Beobachtungen wurden in zwei Zimmern 
angestellt; in einem derselben brannte ein Gaslicht , das 
andere war vollständig dunkel. Die Person, deren Auge 
untersucht werden sollte, befand sich in dem dunklen 
Zimmer 5 Fufs von der halbgeöffneten Thüre entfernt, 
die sich nach diesem Zimmer hin öffnete; das Licht 
stand ihr gerade gegenüber, ebenfalls 4 — 5 Fufs von der 
Thüre entfernt. 

Meistens war die Reflexion äufserst lebhaft, wenn sie 
von einem beliebigen Standpunkt zwischen derThürund dem 
Lichte beobachtet wurde. Manchmal war sie bei weit geöff- 
neter Thür sofort deutlich sichtbar, manchmal erst mit 
grofser Mühe, wenn jeder an de^ Iris vorbeigehende Licht- 
strahl sorgfältig durch die Thüre auf der einen Seite und 
durch die Hand oder ein Buch auf der anderen Seite abge- 
blendet war. Die Reflexion wurde stets viel schneller wahr- 
genommen und erschien viel leuchtender, wenn das Auge 
etwas zur Seite gewendet war und die Lichtstrahlen schräg 
durch die Pupille gingen. Auf der anderen Seite war das 
Leuchten schwieriger zu sehen. In dieser Stellung war es 
nöthig, das Auge zur Seite zu wenden und mit der Hand 
alle Strahlen abzuhalten mit Ausnahme derjenigen, welche 
gerade auf das Auge fielen. Auf diese Weise kann die 
Reflexion in einer Entfernung von 8 Zoll deutlich wahr- 
genommen werden. 

In den meisten Fällen indessen kann sie auf fol- 
gende Weise gesehen werden: Die zu untersuchende 
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Person sitze oder stehe 8 — 10 Fufs von einem Gaslicht 
entfernt und blicke ein wenig zur Seite; steht man nun 
nahe dem Gaslicht^ so braucht man nur möglichst nahe 
an die gerade Linie zwischen demselben und dem zu 
untersuchenden Auge heranzukommen, um sofort die Re- 
flexion zu sehen. Oder, wenn in einem dunklen Zimmer 
eine Kerze 4 — 5 Fufs vom Auge aufgestellt ist und 
man nahe der geraden Linie zwischen beiden steht, so 
wird man oft die Reflexion sofort sehen können. Fällt 
Sonnenlicht durch einen beinahe geschlossenen Fenster- 
laden in ein dunkles Zimmer, so kann das Leuchten ge- 
sehen werden, wenn der Patient mit mäfsig erweiterter 
Pupille 5 — 6 Fufs von der OeflEhung entfernt ist und der 
Beobachter die oben erwähnte Stellung einnimmt. 

Die zur Wahrnehmung des Leuchtens nothwendigen 
Umstände sind demnach die folgenden: 

a) Das Auge mufs von der Lichtquelle etwas ent- 
fernt sein und zwar um so weiter, je gröfser deren In- 
tensität ist. 

b) Das zerstreute Licht mufs in der Umgebung des 
Patienten und manchmal sogar in der Umgebung des 
Auges abgeblendet werden. 

c) Der Beobachter mufs eine Stellung inne haben, 
die so nahe wie möglich an der geraden Linie zwischen 
der Lichtquelle und dem zu untersuchenden Auge liegt, 
daher ist es zuweilen nöthig, dafs der Beobachter schief 
steht, damit er sein Auge näher an die gerade Linie 
heranbringen kann. 

Das Aussehen der Reflexion selbst wechselt ungemein 
in Farbe und Intensität nicht nur mit den verschiedenen 
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Personen, sondern auch mit den Umständen, unter denen es 
beobachtet wird; es ändert sich bei gröfserer oder geringerer 
Lichtintensität, mit der Stellung des untersuchten Auges 
und dem Abstände, in welchem dasselbe betrachtet wird. 

Wird die Reflexion bei einem schwachen Lichte, 
z. B. einer Kerze oder wenigen Sonnenstrahlen beobach- 
tet, so sieht man einen rothen düsteren Schein gleich 
dem eines gedämpften Kohlenfeuers, der augenscheinlich 
vom Hintergrunde des Auges herkommt, und der, obgleich 
nicht deutlich concav, doch die Vorstellung der Con- 
cavität erweckt. Das Aussehen der Reflexion, die in dieser 
Weise bei schwachem Lichte in einer Entfernung von 
2 — 3 Fufs gesehen wird, ist sehr gleichförmig und bietet 
in Farbe wenig Verschiedenheit. 

Wenn das Auge Strahlen von einem 10 Fufs ent- 
fernten sehr hellen Lichte empfängt und man nahe dem- 
selben steht, dann ist die Reflexion aufserordentlich hell 
und leuchtend ; sie zeigt einen schön metallischen Glanz 
und wechselt von leuchtend silberner oder goldener bis 
zu entschieden rother Färbung ; letzteres ist die gewöhn- 
lichere Farbe. Während man bei diesem Abstand die 
Reflexion betrachtet, erleidet sie zuweilen eine deutliche 
Veränderung, indem sie plötzlich von einer kupfernen 
oder rothen in eine silberne Färbung übergeht : Dies ge- 
schieht zuweilen in Folge einer geringen Bewegung des 
Auges, wird aber auch nicht selten wahrgenommen, ohne 
dafs irgend eine Bewegung stattgefunden hat. 

Obgleich die Reflexion bei einem Auge mit grofser 
Pupille leichter zu sehen ist, so hängt doch ihre Hellig- 
keit nicht von diesem Umstände ab. Bei zwei Augen 
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mit Pupillen von gleichem Durchmesser war die Inten- 
sität der Reflexion häufig sehr verschieden. In einem 
Falle, in welchem die Reflexion sehr dunkel aussah und 
die Pupille klein war, wurde Atropin in das Auge ge- 
träufelt. Ich beobachtete dann, dafs, obgleich die leuch- 
tende Fläche gröfser wurde, sie doch dieselbe dunkle 
Farbe beibehielt. Die gröfsere Leichtigkeit, mit welcher 
die Reflexion zu sehen ist, wenn das Auge etwas vom 
Lichte weggewendet ist, scheint von der gröfseren Weite 
der Pupille abzuhängen. 

Nähert man sich dem Auge bis auf wenige Zoll, so 
ist die Reflexion nicht sichtbar, denn bevor unser Auge 
in den Gang der reflectirten Strahlen gebracht werden 
kann, werden die einfallenden Lichtstrahlen abgeschnitten. 
Hielt man vor das untersuchte Auge eine schwarze Karte 
mit einer Oeffnung von der Gröfse der Iris, so zeigte sich, 
dafs die Intensität der Reflexion etwas vermindert wurde. 

Bei Personen, deren Linse herausgenommen war, war 
die Reflexion in der Entfernung undeutlich, wurde aber 
etwas heller vermittels einer vor das untersuchte Auge 
gesetzten biconvexen Linse; bei 2 — 3Fufs Abstand indessen 
war sie so deutlich wie beim Vorhandensein der Linse. 

Von sämmtlichen von mir untersuchten Fällen habe 
ich ohne Auswahl 20 protokollirt, welche Personen mit 
guter und vollkommener Sehkraft im Alter von wenigen 
Monaten bis zu 60 Jahren betrafen. Bei 16 war die Reflexion 
hell und deutlich, bei 4 Personen schwach und bei einer 
überhaupt nicht zu sehen; hier blieben auch die Pupillen 
im Dunkeln eng. Werden diese Beobachtungen auch 
anderweitig bestätigt, so kann man sagen, dafs die 
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Reflexion in jedem gesunden Auge mit einer Pupille 
von normaler Gröfse zu sehen ist. 

Nachdem wir nun die Beschaffenheit dieser Reflexion 
beschrieben haben und die Art und Weise, wie sie zu 
beobachten ist, erörtern wir nunmehr ihren Ursprung 
oder ihre Ursache. 

Die Netzhaut des lebenden Auges ist ein völlig durch- 
sichtiges Medium, welches an die Aderhaut und den 
Glaskörper angrenzt. Die Durchsichtigkeit der Netzhaut 
ist aber kein Beweis, dafs sie nicht viele der auf sie 
fallenden Lichtstrahlen reflectirt, obschon der gröfsere 
Theil durchgelassen wird, da die Durchsichtigkeit eines 
Gewebes vollkommen vereinbar ist mit einer beträcht- 
lichen Reflexion, aber nicht mit Absorption der Licht- 
strahlen: und diese Reflexion wird durch die Lage der 
Aderhaut verstärkt werden. Das allbekannte Entstehen 
von Bildern auf der Netzhaut ist schon ein Beweis ihres 
Reflexionsvermögens. 

In Folge dieser Betrachtungen und der Thatsache, 
dafs die vordere Schicht der Netzhaut aus einem gefäfs- 
reichen Gewebe besteht, und da ich ferner die Ader- 
haut mit ihrem Pigment für zu dunkel hielt, um eine 
solche Reflexion hervorzubringen, war mein erster Ge- 
danke, dafs die Netzhaut die reflectirende Fläche sei. 

Nachdem mir jedoch Hr. Bowmann die gröfsere 
Wahrscheinlichkeit nahe gelegt hatte, dafs die Aderhaut 
mit ihrem Pigment das reflectirende Gewebe sei, begann 
ich einige Experimente, um diese Frage zu entscheiden. 
Die röthlich-braune Farbe des Pigments im menschlichen 
Auge ist sicher festgestellt. Hr. Hunt er beschreibt klar 
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und erschöpfend die Verschiedenheiten in der Färbung 
desselben. Beim Albino fehlt das Pigment ganz oder fast 
ganz, bei blonden Personen ist es hellbraun oder reh- 
farben, während es bei Personen mit bräunlicher Ge- 
sichtsfarbe entsprechend dunkler ist, da es mit der 
Dunkelheit der Färbung des Rete mucosum Schritt zu 
halten scheint; bei Mulatten und Negern ist es noch 
dunkler. 

Die Stärke des Leuchtens beim gesunden Auge scheint 
mit der Helligkeit der Pigmentfarbe zu wachsen. Beim 
Albino ist die Reflexion so augenfällig, dafs schon bei 
gewöhnlichem Tageslichte die Pupillen röthlich aussehen. 
Bei einem Albino, einem Manne in mittleren Jahren, war 
die Reflexion in einer Entfernung von 10 bis 12 Fufs 
von der Lichtquelle äufserst lebhaft und blasser roth als 
gewöhnlich, da das von der Aderhaut und der Iris durch- 
gelassene Licht augenscheinlich die Wirkung erhöhte. 
Hielt man eine schwarze Karte mit einer Oeffnung, die 
etwas gröfser als die Pupille war, vor sein Auge, so 
war die Reflexion wenig heller als die im Auge einer 
blonden Person, welche zu gleicher Zeit beobachtet wurde, 
die Farbe war jedoch ausgesprochener blafsroth. 

Bei Personen mit heller Gesichtsfarbe und blauer 
oder grauer Iris ist die Reflexion im allgemeinen leichter 
zu sehen und lebhafter, als bei solchen mit dunkler Haut 
und dunkler Iris. Bei den Mulatten ist sie dunkel, aber 
zuweilen nimmt man bei ihnen eine silberartige Reflexion 
wahr ebenso wie bei Personen mit brauner Gesichtsfarbe, 
sie kommt höchst wahrscheinlich an der Netzhaut zu 
Stande. Beim Albino ist diese von der gefäfsreichen Ader- 
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haut hervorgebrachte Reflexion am hellsten gefärbt und 
am leuchtendsten: mitd er Dunkelheit des Pigments nimmt 
ihr Glanz ab und ihre Farbe wird dunkler. 

Der hintere Abschnitt eines Auges, dessen Pigment 
von der gew^öhnlichen braunen Farbe v^ar, wurde Licht- 
strahlen ausgesetzt, die durch eine Linse auf dasselbe 
concentrirt waren; dabei zeigte sich eine bräunlichrothe 
Reflexion mit metallischem Glänze. 

Wenn man ein Auge mit dem Sehnerven gegen das 
Licht hielt und durch die Pupille blickte, so fand sich, dafs 
das durch die Aderhaut dringende Licht von leuchtend 
rother Farbe war und genau dem während des Lebens 
reflectirten glich. Ich verschaflFte mir daher noch sieben 
Augen, alle von verschiedenen Personen und fand, dafs 
die Aderhaut rothes Licht von eben derselben Farbe durch- 
liefs. Diese ohne besondere Rücksicht ausgewählten 
Fälle lassen keinen Zweifel, dafs dies eine dem mensch- 
liehen Auge allgemein zukommende Erscheinung ist. 
Vor einigen Monaten zeigte mir mein Freund Hr. Dixon 
ein Auge, in welchem dieselbe Erscheinung zu sehen war ; 
damals jedoch hielten wir das beide für eine Ausnahme. 

Die grofse Aehnlichkeit der durch die Aderhaut durch- 
gelassenen Strahlen mit den reflectirten scheint mir der 
beste Beweis dafür zu sein, dafs die Reflexion an der 
Aderhaut mit ihrem Pigment zu Stande kommt. Obsohon 
ich die Aderhaut für das hauptsächlich reflectirende 
Gewebe halte, so werden doch das von der Netz- 
haut zurückgeworfene Licht und die concave Gestalt 
des Glaskörpers die Wirkung erhöhen. 

Ich habe das Leuchten noch nicht im todten Auge ge- 
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■sehen, aber die Blutleere der Aderhaut und der Verlust 
der Durchsichtigkeit der Netzhaut erklären dies zur Genüge. 

Die Reflexion an diesen Geweben wird beträchtlich 
leuchtender durch die sammelnde Wirkung der concaven 
Gestalt der Netzhaut und dadurch, dafs sich diese Ge- 
webe im Brennpunkte der Linse befinden. 

Die Feststellung der Thatsache, dafs beim gesunden 
menschlichen Auge eine Reflexion ähnlich derjenigen am 
Thierauge vorkommt, scheint mir hauptsächlich deshalb von 
Wichtigkeit zu sein, weil man sie zur Untersuchung des 
hinteren Augenabschnittes verwenden kann. 

Da bisher die Netzhaut und die Aderhaut im lebenden 
Auge der Beobachtung unzugänglich waren und auch 
nur selten Gelegenheit sich bot, ihre Beschaffenheit nach 
günstig verlaufenen Krankheiten an der Leiche zu unter- 
suchen, so herrschte beträchtliche Unsicherheit bei den an 
diesen Geweben vorkommenden Erkrankungen. Nachdem 
nun das Vorhandensein dieses Leuchtens erkannt worden 
ist, kann uns sein Fehlen oder ungewöhnliches Aussehen 
in den Stand setzen, bisher unbekannte Veränderungen 
in diesen Geweben zu entdecken oder solche, welche 
man nur vermuthete, in befriedigender Weise zu sehen. 
Die Erwei erung der Pupille durch Atropin bietet stets 
•ein Mittel, die Beschaffenheit der Netzhaut und der Ader- 
haut zu erkennen. Die in dieser Weise von mir unter- 
suchten Fälle haben mir den allgemeinen Eindruck be- 
stätigt, dafs bei Blindheit die Netzhaut nicht häufig der 
Sitz der Veränderung ist, denn unter mehreren der- 
artigen Fällen, in welchen fehlende Trübung der Cornea, 
der Linse und der übrigen Medien diese Untersuchungs- 



26 ^« Cumming, 

methode gestattete, fand ich nur zwei, wo die Netzhaut 
sich so verändert hatte, dafs die Reflexion nicht zu sehen 
war. Bevor ich jedoch zu diesen Fällen übergehe, werde 
ich einige Bemerkungen über das sogenannte „Amauro- 
tische Katzenauge" machen. 

Amaurotisches Katzenauge. — Die Kenntnif» 
des normalen Augenleuchtens wird uns zu einem bes- 
seren Verständnifs der etwas widersprechenden und un- 
zulänglichen Berichte über das amaurotische Katzen- 
auge verhelfen. 

Diese zuerst von Beer und dann von anderen Oph- 
thalmologen beschriebene Krankheit ist zugestandener- 
mafsen eine seltene und zweifelhafte, und die Beschrei- 
bungen weichen von einander ab, nicht nur in Bezug auf 
das Aussehen der Reflexion, sondern auch in Bezug auf 
den Verlauf der Krankheit, die begleitenden Symptome 
und das Alter, in welchem sie auftritt. 

Beer sagt^: „Im Hintergrunde des Auges sehr weit 
von der Pupille entfernt, entwickelt sich ganz deutlich 
eine (concave), bleichgraue oder weifsgelbliche, oder in 
das röthliche schillernde Verdunkelung, das Gesicht ist 
dabei nicht blofs schwach, sondern im strengsten Sinne 
verworren, denn alle, besonders aber kleinere Gegen- 
stände scheinen sich ineinander zu verlieren, zumal 
wenn der Kranke ein oder das andere Object mit dem 
Auge scharf fassen will. Je mehr sich dieser schwarze 
Staar entwickelt, desto heller, sichtbarer wird der Hin- 
tergrund des Auges, desto bleicher wird auch die Farbe 

^ Im zweiten Bande Seite 496 seines oben (S. 16, Note 2) 
citirten Werkes. Anm. d. Herausg. 
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der Regenbogenhaut, was besonders bei dunkel gefärbten 
Augen sehr auffällt, und wenn sich einmal die amauro- 
tische Blindheit vollkommen entwickelt hat (dafs auch 
selbst keine Lichtempfindung mehr übrig ist), dann er- 
blickt man bei genauer Besichtigung des Auges meistens 
ein sehr zartes Blutgeföfsnetz auf dem getrübten Hinter- 
grunde, welches nur die gewöhnliche Verästelung der 
Centralschlag- und Blutader zu sein scheint, die jetzt 
auf dem opalisirenden Hintergrunde sichtbar wird. Ein 
solches Auge leuchtet dann im Halbdunkel gelblich oder 
röthlich, jedoch nur bei gewissen Stellungen des Augapfels, 
und erhält eben dadurch einige Aehnlichkeit mit dem 
Katzenauge, daher ich diesen Staar auch mit dem an- 
geführten Namen belegt habe." 

Nach aufmerksamem Durchlesen dieser Stelle bei 
Beer und der Beschreibungen des amaurotischen Katzen- 
auges seitens anderer Ophthalmologen, bin ich geneigt 
zu glauben, dafs zwei verschiedene Dinge unter diesem 
Namen verwechselt worden sind. 

Zunächst scheint mir meistens das normale Augen- 
leuchten beobachtet worden zu sein. Wenn Beer sagt, 
dafs ein in bestimmten Richtungen betrachtetes Auge 
im Halbdunkel gelblich oder röthlich aussieht ähnlich dem 
Auge einer Katze, so beschreibt er ganz genau das 
Leuchten des gesunden menschlichen Auges bei gewissen 
Stellungen, da ja unter den angegebenen Umständen die 
Pupille erweitert ist und Licht in bestimmter Richtung 
auf sie fällt. Die von ihm gegebene Abbildung dieser 
Krankheit (Bd. H, Tafel 4, Fig. 1) entspricht genau der 
in einer Entfernung von 2 bis 3 Fufs beobachteten Re- 
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flexion. Tyrrels oben erwähnter Bericht trifft nicht 
nur hinsichtlich des Aussehens der Reflexion zu, sondern 
auch die Umstände, unter denen sie gesehen wurde, 
sind die zum Beobachten des normalen Leuchtens noth- 
wendigen. Niemand, der das Leuchten des gesunden 
Auges gesehen hat, kann die Beschreibung seines Falles 
90 lesen ohne die Ueberzeugung zu gewinnen, dafs bei- 
des dasselbe ist. Den ersten Fall, bei dem ich diese 
natürliche leuchtende Reflexion beobachtete, hielt ich 
für ein amaurotisches Katzenauge, so genau stimmte 
derselbe mit der Beschreibung des letzteren überein. 
Diese Beobachtung weiter verfolgend, fand ich, dafs die 
Reflexion in jedem gesunden Auge auftritt, wenn die 
Pupille erweitert ist. Die meisten Fälle scheinen dem- 
nach nichts anderes gewesen zu sein als das natürliche 
Augenleuchten; und dafs es nur bei Blindheit gesehen 
wurde, ist keineswegs seltsam. Die hierbei übliche 
eingehendere Untersuchung, die wahrscheinliche Er- 
weiterung der Pupille, die Möglichkeit des Schwindens 
oder der fehlenden Bildung von Pigment nach anhalten- 
der Blindheit — das sind Gründe, weshalb das Leuchten 
nur bei Blindheit beobachtet worden ist. So kam es, 
dafs dasselbe mit den verschiedensten Symptomen ver- 
knüpft wurde. Der eine Autor sagte, es käme in der 
Jugend vor, der andere im hohen Alter. 

Sodann ist mit diesen Fällen eine andere Gruppe 
verwechselt worden. So sagt Beer: „Wenn sich einmal 
die amaurotische Blindheit vollkommen entwickelt hat, 
dann erblickt man bei genauer Besichtigung des Auges 
meistens ein sehr zartes Blutgefäfsnetz auf der Trübung 
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oder dem opalisirendeii Augenhintergrunde." Hrn. Law- 
rence 's Fälle stimmen beinahe mit dieser Beschreibung 
überein. Manchmal wurden rothe Gefafse wahrgenommen, 
und der Rand der leuchtenden Fläche war deutlich zu 
verfolgen. Die Leichtigkeit, mit der jene Reflexion zu 
sehen war, das Vorhandensein erweiterter Gefäfse und 
das Bestehen eines Randes um die leuchtende Fläche 
kennzeichnen diese Fälle als von den ersteren beträcht- 
lich abweichend. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte 
sich hier Lymphe in der Netzhaut abgelagert. Ein 
Fall dieser Art wird von Tyrrel erwähnt (Fall 80, 
S. 125), jedoch gesondert von seiner Besprechung des 
amaurotischen Katzenauges. Während demnach diese 
letzteren Fälle augenscheinlich auf eine Veränderung in 
der Netzhaut oder der Aderhaut schliefsen lassen, be- 
rechtigt bei den ersteren das Bestehen des normalen 
Leuchtens zu dem Schlüsse, dafs diese Gewebe gesund 
waren. Ist diese Auffassung richtig, so schwindet das 
Dunkel , dafs das amaurotische Katzenauge umgiebt. 
Die erste Gruppe umfafst die von cerebralen oder son- 
stigen Ursachen herrührenden Fälle von Blindheit, in 
denen die Netzhaut und die Aderhaut gesund waren, und 
wo daher die normale Reflexion zu sehen war; die zweite 
Gruppe besteht aus solchen Fällen, in welchen Lymphe 
oder andere Substanzen in der Netzhaut oder deren Um- 
gebung abgelagert waren. Demnach ist sofort klar, dafs 
das blofse Leuchten des Auges niemals das Zeichen 
einer eingetretenen Veränderung ist. Es wird nöthig sein, 
sich zunächst mit der normalen Reflexion bekannt zu 
machen, ihren Modificationen bei verschiedener Be- 
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leuchtung und Stellung, bei den verschiedenen Lebens- 
perioden und bei Personen mit dunkler oder heller 
Hautfarbe: dann hat man in der Auffindung einer ver- 
änderten Beschaffenheit der Keflexion (die oft durch 
Vergleich mit dem anderen Auge erleichtert wird) oder 
in ihrem gänzlichen Fehlen ein Mittel zur Diagnose von 
Netzhaut- und Aderhauterkrankungen. 

Um ihre Bedeutung als Mittel zur Entdeckung von 
Netzhautveränderungen zu bestätigen, werde ich nun 
über einige interessante Fälle berichten, die im Londoner 
Ophthalmie Hospital vorgekommen sind. Die Erlaubnifs da- 
zu verdanke ich der Freundlichkeit der Aerzte jenes Instituts. 

Fall 1. Amelia Flemming, 57 Jahre alt, hat viele 
Jahre an Kopfrheumatismus, wie sie es nannte, ge- 
litten, hat aber nie die Gicht gehabt. In der letzten 
Zeit hat sich ihre Gesundheit gebessert, und ihre Kräfte 
haben sich sehr gehoben. Nach einer Durchnässung 
sah sie zahlreiche schwarze Flecke und helle Funken, 
welche, wie sie sagt, nur auf dem linken Auge auftra- 
ten, und die nach ihrer Beschreibung alle im nasalen 
Theil des Gesichtsfeldes lagen. Sie hatte keinen Schwin- 
del und auch keine ungewöhnlichen Schmerzen im Kopf. 
Als sie im vergangenen April, drei Wochen nach dem 
ersten Auftreten dieser Symptome, in das Hospital auf- 
genommen wurde, war das Sehvermögen auf dem linken 
Auge bei geradeaus gerichtetem Blick folgendes. Die Hand 
oder ein anderes Object wurde, wenn es sich auf der 
nasalen Seite der Cornea befand, überhaupt nicht wahr- 
genommen, während es auf der temporalen Seite sofort 
erkannt wurde, und in dieser Gegend konnte auch 
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.^rofser Druck als schwarze Linien unterschieden werden. 
Die Pupillen waren klein und auf beiden Augen gleich. 
Es wurde Atropin auf die Bindehaut des linken Auges 
geträufelt, die Pupille erweiterte sich gut, und bei der 
Untersuchung der Augen in der oben beschriebenen 
Weise ergaben sich folgende Keflexionsverhältnisse. Bei 
geradeaus gerichtetem Blick sandte das linke Auge nur 
wenig Licht aus, weniger als das rechte, dessen Pupille 
nicht erweitert war. Blickte sie nach rechts, so dafs der 
rechte Theil der Netzhaut beider Augen der Beobachtung 
unterlag, so hatte die Keflexion ihre gewöhnliche Hellig- 
keit und war auf beiden Augen gleich; beim Blicken 
nach links war keine Keflexion im linken Auge zu sehen, 
während sie im rechten Auge von gewöhnlicher Hellig- 
keit war. Diese Beobachtung wurde gemacht, ohne dafs 
man daran dachte, aiif welcher Seite die Sehkraft noch be- 
stand. In diesem Falle lag höchst wahrscheinlich eine 
Erkrankung der Netzhaut vor, es bestand aber kein 
anderes zuverlässiges Anzeichen dafür als die Aussage 
der Patientin über das Funkensehen. Die Pupillen 
waren gleichmäfsig schwarz und das Auge sah normal 
aus; durch diese Untersuchungsmethode wurde es klar, 
dafs die linke Hälfte der Netzhaut und wahrscheinlich 
auch ihre Fähigkeit, den Lichteindruck dem Gehirn zu 
übermitteln, eine beträchtliche Veränderung erlitten hatte. 
Fall 2. John 0., 42 Jahre alt, Seidenweber, von 
mäfsiger Gesundheit, sieht kachektisch und abgezehrt aus. 
Vor drei und einem halben Jahre hatte er primäre Sy- 
philis und darauf secundäre; dann bekam er eine schwere 
Entzündung des rechten Auges, gegen welche Quecksilber 
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angewandt wurde, und die Sehkraft besserte sich so weity 
dafs er lesen konnte. Ein Jahr nachher erschienen vor 
demselben Auge grofse schwarze Flecke und darauf leuch- 
tende Funken, die er im Hellen und auch im Dunkeln 
sah; er hatte keine Schmerzen, die Sehkraft schwand 
schnell dahin, und seitdem ist der Zustand derselbe ge- 
blieben. Ein helles Licht ist das Einzige, was er unter- 
scheiden kann, ausgenommen an der äufsersten rechten 
Grenze des Gesichtsfeldes, wo er Objecto einigermafsen 
zu erkennen vermag. Die Pupillen waren klar, dunkel 
und erweiterten sich gut, die Linse war vollkommen durch- 
sichtig. Am linken Auge war die Reflexion in einem Abstand 
von einigen Fufs glänzend und deutlich, während sie am 
rechten Auge in gleicher Entfernung nicht wahrgenommen 
werden konnte. Kam man jedoch näher heran und blickte 
sehr aufmerksam in das nach innen gewandte Auge, so 
konnte man sehen, dafs eine Stelle hinter der Iris leuchtete, 
die dem einzigen Theil des Gesichtsfeldes entsprach, in 
dem das Unterscheidungsvermögen noch bestand. 

Fall 3. Thomas P., Fuhrmann, 29 Jahre alt, er- 
hielt einen Schlag mit der Hand auf das rechte Auge 
und den Rand der Augenhöhle. Als er sich zehn Mi- 
nuten später schneuzte, schwoll das obere Augenlid so 
an, dafs er das Auge nicht mehr öflhen konnte. Er setzte 
einen Blutegel, worauf die Schwellung zurückging und 
er mit dem Auge wieder ganz gut sah. Der Vorfall 
trug sich Mittwochs, am 11. Februar, zu. Am Freitag 
Abend traten heftige Schmerzen auf, verbunden mit 
Schwellung der Augenlider , das Auge ging zu , die 
Schmerzen, deren ausschlief slicher Sitz die Augenhöhle 
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war, wurden unerträglich und waren nicht von Funken- 
sehen begleitet. Man liefs ihm zur Ader und setzte 
Blutegel. Auch wurde ein Einschnitt in das obere Augen- 
lid gemacht, wobei sich Eiter entleerte. Nach theilweise 
eingetretener Besserung liefs er sich in das Londoner 
Ophthalmie Hospital aufnehmen. Die Schmerzen hatten 
zu der Zeit ganz aufgehört, der Augapfel war weit her- 
vorgetreten und das Sehvermögen gänzlich erloschen. 

Am 12. März hatte der Augapfel seine normale Lage 
wieder eingenommen und war vollkommen beweglich 
Die rechte Iris war unthätig, wenn das Auge allein dem 
Lichte ausgesetzt war, reagirte aber ungehindert, wenn 
Licht auf das linke Auge fiel. Die Pupille war klar 
und schwarz. Es bestand vollständige ünempfindlichkeit 
gegen den hellsten Lichtschein. 

Es war in diesem Falle sehr interessant die Ursache 
der vollständigen Erblindung zu erforschen. Wäre sie 
eine Folge der blofsen Erschütterung der Netzhaut ge- 
wesen, so hätte sie sofort eintreten müssen; sie schien 
deshalb davon herzurühren, dafs die Netzhaut angegriffen 
war und ihre Functionen durch die folgende Entzündung 
aufgehoben wurden, oder davon, dafs die Entzündung 
des Zellgewebes der Augenhöhle auf den Sehnerven über- 
gegangen und denselben so schwer geschädigt hatte, dafs die 
Fortpflanzung des Nervenreizes von der gesunden Netz- 
haut nicht möglich war. Das Fehlen von Funkensehen 
und von Schmerzen in der Umgebung der Augenhöhle 
sprach sehr gegen die Annahme einer Netzhautentzün- 
dung, und diese wurde sicher ausgeschlossen durch eine 
Untersuchung des Auges in der oben beschriebenen Weise 

Neudrucke. 3 
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bei welcher eine äufserst glänzende Reflexion auf beiden 
Augen sich zeigte^ die also klar ergab, dafs die Netzhaut 
und der Glaskörper von normaler Beschaffenheit waren. 
Die einzig übrig bleibende Erklärung war demnach, dafs 
die Entzündung den Sehnerven selbst ergriffen hatte. 

Fall 4. P. P., Maurer, 27 Jahre alt, hatte vor 
zwei Jahren eine schwere Entzündung beider Augen ; 
nach der Genesung von dieser Krankheit, welche bis 
dahin das Sehvermögen nicht angegriffen, begann dieses 
allmählich abzunehmen ; er hatte keine Schmerzen im 
Kopfe, sah auch weder Mücken noch helle Funken. 
Jetzt kann er nur hell und dunkel unterscheiden ; die 
Pupillen sind unregelmäfsig, und leichte Trübungen auf 
der Cornea beider Augen lassen auf eine frühere Ent- 
zündung des vorderen Theiles des Augapfels schliefsen. Die 
Reflexion ist auf beiden Augen von normaler Helligkeit. 
Im ersten und zweiten Falle zeigte das Fehlen der 
Reflexion eine Veränderung im Auge an; man kann ver- 
schiedene Ursachen hierfür annehmen: eine ausgedehnte 
Veränderung in der Aderhaut, Ablagerungen einer dunklen 
Substanz in ihrem Gewebe oder Verstopfung ihrer Ge- 
fäfse, eine geringe Abnahme in der Durchsichtigkeit der 
Netzhaut, welche an der Leiche nicht hätte entdeckt werden 
können, da diese Membran kurz nach dem Tode immer 
trübe wird — alles das würde die Reflexion zu nichte 
machen. Die zuletzt angeführte Veränderung schien in 
diesen Fällen die wahrscheinlichste zu sein. 

r 

Fall 4, in welchem die Reflexion unverändert bestand, 
gehört zu den verschiedenen Fällen von Blindheit aus 
cerebraler Ursache. 
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Als ich vor Kurzem eines Abends in dem Sprech- 
zimmer der hiesigen Universität zwischen der daselbst 
befindlichen Hängelampe und der Thür stand, sah ich 
die Pupillen eines jungen Mannes, der eben hinausging, 
als er sich umwendete, um die Thür zu schliefsen, mit 
lebhaft rother Farbe leuchten. Es fielen mir sogleich ver- 
schiedene Erzählungen von dem Leuchten der Augen 
einzelner Personen ein, die ich immer für Fabeln ge- 
halten hatte, indem ich glaubte, dafs nur die Augen 
leukotischer Menschen in derselben Weise, wie die der 
weifsen Kaninchen leuchten könnten. Der junge Mann 
aber, dessen Augen ich soeben hatte leuchten sehen, 
hatte dunkles Haar, und mithin war an Albinismus 
nicht zu denken. Ich kam deshalb auf den Gedanken, 
ob nicht vielleicht die Augen aller Menschen unter gün- 
stigen Bedingungen zum Leuchten zu bringen wären. 
Die Methode, nach der ich verfuhr, um mich hierüber 
zu belehren, ist ganz dieselbe, welcher ich mich früher 
bedient, um das Leuchten der Katzen- und Hundeaugen 
zu beobachten, und in Müller's Archiv, Jahrgang 1845, 
S. 390, beschrieben habe.^ Ich fand nun in der That, 
dafs man die Pupillen aller Menschen in rother Farbe 



* Siehe S. 6 und 7 des vorliegenden Bändchens. 
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leuchten sehen kann, dafs aber die Augen jugendlicher 
Individuen hierzu besonders geeignet sind, während bei 
älteren die Erscheinung ungleich schwächer ist. Der 
Grund dieses Unterschiedes kann in drei Ursachen ge- 
sucht werden: 1. darin, dafs bei älteren Personen das 
Chorioidalpigment mehr entwickelt ist, 2. darin, dafs die 
optischen Medien ihrer Augen weniger vollkommen durch- 
sichtig sind, 3. darin, dafs ihre Pupillen unter übrigens 
gleichen Umständen im Allgemeinen enger sind, als bei 
jungen Leuten, und dafs deshalb ihre Netzhautbilder eine 
geringere objective Lichtstärke besitzen. "Was die Er- 
klärung der Erscheinung im Allgemeinen betrifft, so ver- 
weise ich auf das, was ich in meinem Aufsätze „Ueber 
die sogenannten leuchtenden Augen bei den Wirbel- 
thieren" (Müller's Arch., 1845, S.387)i über das rothe 
Leuchten der Hundeaugen gesagt habe. Will man das 
Leuchten der Menschenaugen recht schön und deutlich 
sehen, so verfahre man auf folgende Weise: Man nehme 
von einer gewöhnlichen Oellampe mit cylindrischem Dochte 
und Glascylinder, wie sie jetzt allgemein in Gebrauch 
sind, die Glasglocke mit dem sie tragenden Metallringe 
ab, und regulire den Docht so, dafs er mit kurzer, 
aber intensiver Flamme brennt. Dann stelle man die 
Lampe dicht vor sich hin und lasse den zu Beobachten- 
den in einer Entfernung von 8 bis 10 Fufs in der Weise 
sich gegenüber sitzen, dafs seine Augen sich ungefähr in 
gleicher Höhe mit der Flamme befinden. Hierauf ver- 
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decke mau sich die Flamme mit einem Schirm, bringe 
seine Augen ebenfalls in gleiche Höhe mit derselben und 
sehe mit dem einen hart an ihr vorbei nach den Augen 
des Gegenübersitzenden. Sieht dieser nun mit weit ge- 
öffneten Augenlidern neben der Lampe vorbei in's Dunkle, 
oder bewegt er seine Augen langsam hin und her, so 
leuchten seine Pupillen mit rother Farbe, während die Iris 
durch den Contrast einen Stich in's Grüne bekommt. 
Das Zimmer mufs von keinem anderweitigen Lichte er- 
hellt sein, auch ist es günstig, wenn es grofs und in 
einer dunkeln Farbe ausgemalt ist, damit sich die Pu- 
pillen möglichst erweitern. 

Als ich diesen Versuch einigen meiner Freunde ge- 
zeigt hatte, sagte mir Hr. Dr. Carl von Erlach, dafs 
er schon vor sehr langer Zeit die Augen eines seiner 
Freunde durch seine Brille habe leuchten sehen, auch 
habe er mich bereits vor einem Jahre einmal hierüber 
befragt, wir seien aber unterbrochen und die Sache nicht 
weiter erwähnt worden. Er habe indessen die Erschei- 
nung seither öfter und noch Tags vorher an einem an- 
deren seiner Bekannten wahrgenommen, und er sei dar- 
auf aufmerksam gemacht, dafs, während er dieselbe sah, 
seine Brille spiegele. Es gelang ihm auch alsbald, meine 
Augen leuchten zu sehen, wenn ich mit dem Rücken 
gegen die Lampe gewendet so vor ihm stand, dafs ich 
das Spiegelbild der Flamme in einem seiner Brillengläser 
sah, und seitdem ist die Erscheinung von mehreren 
unserer Bekannten, welche Hohlbrillen tragen, gesehen 
worden, nachdem wir sie auf die Umstände aufmerksam 
gemacht haben, unter denen sie eintritt. Sie fällt offen- 
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bar in Eücksicht auf ihre Erklärung mit dem Eesultate 
des oben beschriebenen Versuches zusammen und beide 
unterscheiden sich nur dadurch, dafs ein Mal das leuch- 
tende Netzhautbild von dem Spiegelbilde der Flamme, 
das andere Mal von der Flamme selbst herrührt.^ 



, Wenige Monate, nachdem E. v. Brücke diese Abhand- 
lung veröffentlicht hatte, erhielt er von Cumming's Versuchen 
Kenntnifs und erkannte in einem kurzen „Nachtrage" (J. Müller' s 
Archiv. Jahrg. 1847. S. 479) dessen Priorität an. 
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(Als Brochüre erschienen, Berlin 1851, A. Förstner'sche 

Verlagsbuchhandlung.) 



Vorliegende Abhandlung enthält die Beschreibung 
eines optischen Instruments, durch welches es möglich 
ist, im lebenden Auge die Netzhaut selbst und die Bilder 
leuchtender Körper, welche auf ihr entworfen werden, 
genau zu sehen und zu erkennen. Das Instrument hat 
für diesen Zweck hauptsächlich zwei verschiedene Auf- 
gaben zu lösen. Erstens erscheint uns alles, was wir vom 
Hintergrund des unverletzten Auges erblicken können, 
absolut dunkel. Der Grund davon liegt, wie ich zeigen 
werde, in den lichtbrechenden Medien des Auges, welche 
unter gewöhnlichen Umständen verhindern, dafs wir er- 
leuchtete Netzhautstellen hinter der Pupille erscheinen 
sehen. Deshalb handelt es sich zunächst darum, eine 
Beleuchtungsart zu finden, durch welche gerade der Theil 
der Netzhaut, nach welchem wir durch die Pupille hin- 
sehen, ausreichend erhellt werde. Zweitens erblicken wir 
den Hintergrund des Auges nur durch die lichtbrechen- 
den Mittel hindurch. Di se entwerfen aber von den Netz- 
hautobjecten Bilder, welche im allgemeinen für den Be- 
obachter nicht in den Grenzen des deutlichen Sehens 
liegen. Wir brauchen also neben einem eigentümlichen 
Verfahren zur Beleuchtung auch noch optische Hülfs- 
mittel, welche dem beobachtenden Auge eine richtige 
Accommodation für die Gegenstände, die es sehen soll, 
möglich machen. 
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1. Belenchtnng. 

Um die wesentlichen Bedingungen für die Methode der 
Beleuchtung finden zu können^ müssen wir uns zunächst 
klar machen ; warum uns für gewöhnlich der Grund des 
Auges hinter der Pupille in so tiefer Schwärze erscheint. 

Die Ursache davon ist nicht die Beschaffenheit des 
Pigments der Chorioidea; denn wenn selbst die Pigment- 
schicht das auffallende Licht vollständiger absorbirte als 
irgend ein anderer schwarzer Körper, den wir kennen, 
so liegen doch vor ihr Theile, welche hinreichend viel von 
dem auffallenden Lichte reflectiren können, um gesehen 
zu werden. Das gilt zunächst schon von der Substanz 
der Netzhaut, welche allerdings im frischen Zustande sehr 
durchsichtig ist, und sich wenig auf der schwarzen Pig- 
mentunterlage abzeichnet, in viel höherem Grade aber 
von den Blutgefäfsen dieser Membran, deren Stämmchen 
Blut genug führen, um eine kräftige rote Färbung dar- 
zubieten. Endlich kommt sogar im Grunde des Auges 
eine glänzend weifse Stelle vor, nämlich die Eintrittsstelle 
des Sehnerven, auf welcher gar kein Pigment liegt, und 
die deshalb alles auffallende Licht reflectirt. Und doch 
bemerken wir unter gewöhnlichen Umständen hinter der 
Pupille des lebenden Auges weder von der roten Farbe 
des Blutes noch von der weifsen des Sehnerven die ge- 
ringste Spur. 

Es läfst sich vielmehr durch einen einfachen Versuch 
zeigen, dafs nicht die Färbung des Hintergrundes, sondern 
nur die Brechung des Lichtes in den Augenmedien die Ur- 
sache der tiefen Schwärzung der Pupille ist. Man nehme 
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irgend eine kleine, innen wohl geschwärzte Camera obscura 
z. B. ein künstliches Auge, und bringe an die Stelle, wo 
das Bild entworfen wird, eine undurchsichtige weifse Tafel, 
z. B. eine solche aus dickem weifsem Zeichenpapier. Es 
lassen sich dazu unter anderen die Ocularröhren der meisten 
Mikroskope gebrauchen, nachdem man das Ocularglas 
daraus entfernt, das CoUectivglas aber darin gelassen hat. 
Diese Bohren sind meistens genau so lang als die Brenn- 
weite des CoUectivglases. Setzt man sie mit dem Ende, 
welches das Ocular enthielt, auf die weifse Tafel auf, so 
bilden sie eine Camera obscura, wie wir sie brauchen. 
Es werden in diesem Falle sehr helle Bilder der um- 
gebenden lichten Gegenstände auf der weifsen Tafel ent- 
worfen, und doch sieht das Innere des Instruments, wenn 
man durch die Glaslinse in beliebiger Richtung hinein- 
sieht, absolut schwarz aus. Wir haben hier eine künst- 
liche Nachbildung des Auges, wo Hornhaut und Krystall- 
linse durch das Objectivglas der Kammer, die Retina 
durch eine helle weifse Papierfläche ersetzt werden, aber 
es findet scheinbar dieselbe vollständige Dunkelheit des 
inneren Raumes wie im Auge statt, so lange die Papier- 
fläche genau da liegt, wo die Bilderchen der äufseren 
Gegenstände entworfen werden. Nimmt man das Con- 
vexglas fort, oder ändert man seine Entfernung von der 
Papierfläche bedeutend, so erscheint dem Beschauer so- 
gleich die helle weifse Farbe der letzteren. 

Wie kann nun die Brechung des Lichtes das besprochene 
Phänomen bedingen? Ueberlegen wir den Gang, welchen 
die Lichtstrahlen nach den physikalischen Gesetzen der 
Lichtbrechung im Auge nehmen müssen. 
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Es falle Licht von einem leuchtenden Punkte auf ein 
passend accommodirtes Auge, von dem wir annehmen 
wollen, dafs es vollkommen genau gebildet sei, d. h. alle 
von jenem Punkte einfallenden Lichtstrahlen auch auf einen 
einzigen Punkt der Retina concentrire. Von dem Lichte, 
welches durch die Augen medien convergirend bis zu 
dieser Membran gedrungen ist, wird der gröfste Theil 
durch das schwarze Pigment absorbirt, der kleinere theils 
von den Nervenelementen und Blutgefäfsen, theils von der 
Schicht der stabförmigen Körperchen reflectirt. Was von 
den letzteren zurückgeworfen wird, geht, wie E. Brücke 
gezeigt hat, durch die Pupille wieder hinaus, ohne sich 
nach einem anderen Theile der Wand des Auges hin zu 
zerstreuen. Dadurch wird die Verbreitung merklicher 
Quantitäten zerstreuten Lichtes innerhalb des Auges ver- 
mieden. Die reflectirten Strahlen, die von dem Conver- 
genzpunkte auf der Netzhaut aus divergirend zu den 
brechenden Flächen des Auges zurückgehen, verfolgen 
alsdann genau denselben Weg in umgekehrter Richtung, 
auf welchem die einfallenden Strahlen des leuchtenden 
Punktes von den brechenden Flächen des Auges aus nach 
der Netzhaut zu convergirten. Daraus folgt, dafs die 
rückkehrenden Strahlen, auch nachdem sie durch die 
brechenden Medien hindurch und aus dem Auge heraus- 
getreten sind, den einfallenden vollständig congruent sein 
müssen, sich schliefslich also alle wieder zu dem ursprüng- 
lich leuchtenden Punkte zurückbegeben werden. 

Denn wenn zwei Strahlen, welche durch mehrere ein- 
fach brechende Medien in entgegengesetzter Richtung hin- 
durchgehen, in einem derselben congruiren, müssen sie 
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es in allen. An den Grenzflächen des Mediums nämlich, 
innerhalb dessen sie congruiren, ist der Einfallswinkel 
des austretenden Strahles identisch mit dem Brechungs- 
winkel des eindringenden. Da nun nach dem Brechungs- 
gesetz das Verhältnifs der Sinus zwischen Einfalls- und 
Brechungswinkel des ersteren gerade eben so grofs ist, 
wie das zwischen Brechungs- und Einfallswinkel des letz- 
teren, so müssen auch auf der anderen Seite der brechen- 
den Fläche der Brechungswinkel des austretenden und 
der Einfallswinkel des eindringenden Strahles gleich sein. 
Da gleichzeitig alle diese Strahlen in einer Ebene, der 
Brechungsebene, liegen, so folgt, dafs sie auch im zweiten 
Medium ganz in einander fallen. Ebenso ergiebt es sich 
weiter für das dritte, vierte Medium u. s. w. 

Wenden wir das auf den Fall an, wo ein beliebiges 
System brechender Flächen ein genaues Bild eines leuch- 
tenden Punktes a in dem Punkte h erzeugt, d. h. alle 
Strahlen, welche von a ausgehen, in h wieder vereinigt, 
so ergiebt sich die bekannte Thatsache, dafs dann auch 
stets a das Bild von h sein wird, wenn letzteres Strahlen 
aussendet. Genau auf denselben Wegen nämlich, auf 
denen Strahlen von a nach h gehen, können sie auch 
von h nach a zurückgehen. Ist nun a ein leuchtender 
Punkt aufserhalb des Auges, und h sein Bild, ein Punkt 
der Netzhaut, so werden die Augenmedien das zurück- 
kehrende Licht genau in a wieder zu einem Bilde von h 
concentriren. Das Bild des erleuchteten Netzhautpunktes 
wird genau mit dem ursprünglich leuchtenden Punkte 
zusammenfallen. Dasselbe gilt auch noch, wenn wir es 
nicht mit einem leuchtenden Punkte, sondern mit einer 
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leuchtenden Fläche oder einem Körper zu thun haben, 
sobald das Auge für ihre Begrenzungslinien richtig accom- 
modirt ist. Alles einfallende Licht, welches zurückgeworfen 
wird, kann immer nur nach seinem Ausgangspunkte zurück- 
gehen, und nie irgend eine andere Richtung einschlagen. 

Daraus folgt, dafs wir ohne besondere Hülfsmittel 
nichts von der beleuchteten Stelle der Retina sehen können, 
weil wir unser Auge nicht in die Richtung des zurück- 
kommenden Lichtes bringen können, ohne gleichzeitig 
das einfallende gänzlich abzuschneiden. Zu unserer Pu- 
pille kann aus der Tiefe des fremden Auges kein Licht 
zurückkehren, welches nicht von ihr ausgegangen ist. 
Und da für gewöhnlich keines von ihr ausgeht, so sieht 
sie in dem Dunkel des fremden Auges nur den Wieder- 
schein ihrer eigenen Schwärze; nur diejenige Netzhaut- 
stelle wird ihr sichtbar, auf welcher ihr eigenes dunkles 
Bild sich abbildet. 

Wir haben bis jetzt vorausgesetzt, dafs das beobach- 
tete Auge absolut genaue Bilder liefere. Wenn das nicht 
der Fall ist, so können die bisher aufgestellten Sätze 
nicht mehr in aller Strenge gelten, es wird das zurück- 
kehrende Licht zwar im allgemeinen nach dem leuchten- 
den Körper sich hinwenden, aber auch zum Theil vorbei- 
gehen, und ein Beobachter, welcher sich der Richtungs- 
linie des einfallenden Lichtes möglichst annähert, wird 
einen Theil des austretenden Lichtes wahrnehmen können. 
Darauf beruhen die Methoden von Cumming^) und 

1 Medic. Chirurg. Transactions T. 29 p. 283. [Auf S. 15—34 
des vorliegenden Bändchens in Uebersetzung abgedruckt.] 

Anm. d. Herausg. 
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Brücke,^ das Leuchten der Menschenaugen zu beobachten. 
Aus dem Bisherigen ist ersichtlich, dafs hierbei das Leuchten 
desto stärker sein mufs, je weniger genau die Strahlen 
eines leuchtenden Punktes auf einen Punkt der Netzhaut 
concentrirt werden, daher namentlich bei mangelnder 
Accommodation. Übrigens habe ich mich überzeugt, dafs 
man ein schwaches Leuchten nach der Methode von E. 
Brücke auch an scharf sehenden Augen bei vollkommener 
Accommodation für den leuchtenden Körper bemerken kann, 
woraus zu schliefsen ist, dafs unter allen Umständen eine 
kleine Menge des einfallenden Lichtes seitlich zerstreut 
wird. Der Grund davon mag Ungenauigkeit des Auges, 
unvollkommne Durchsichtigkeit seiner brechenden Theile 
oder DiflPraction am Bande der Pupille sein. 

Jedenfalls nimmt bei diesen Versuchen der Beobachter 
nur einen kleinen Theil des zurückkommenden Lichtes 
wahr, und zwar gerade den unregelmäfsig gebrochenen, 
welcher zur Erzeugung eines regelmäfsigen Bildes nicht 
mehr zu benutzen ist. Zur Erreichung unseres Zweckes 
ist eine andere Methode notwendig, die es möglich macht, 
nicht bloss annähernd, sondern genau in der Richtung des 
einfallenden Lichtes in das Auge hinein zu sehen. Das 
Hülfsmittel dazu ist schon in einer zufälligen Beobachtung 
von V. Erlach gefunden, welche E. Brücke anführt. 
V. Erlach, der eine Brille trug, sah nämlich die Augen 
eines Bekannten leuchten, wenn letzterer in den Gläsern 
der Brille das im Zimmer befindliche Licht gespiegelt 
sah. Hierbei wurden also unbelegte Gläser als Beleuch- 

^ J. Müllers Archiv. 1847. p. 225. [AufS. 37— 40 des vor- 
liegenden Bändchens abgedruckt.] Anm. d. Herausg. 
Neudrucke. 4 
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tungaspiegel benutzt, und durch eben diei^e sah der Be- 
obachter nach dem beobachteten A.uge hin. Ganz das- 
selbe Hülfsmittel werden wir für unseren Zweck benatzeD, 
die Brillenglaser aber mit Yortheil durch gut geschliffene 
ebene Glaser ersetzen. 

In einem verdunkelten Zimmer, wo sich nur eine 
Lichtquelle, eine gut brennende Lampe oder eine Öffnung 
im Fensterladen für das Sonnenlicht Torfindet, stelle man 
eine kleine, ebene Glasplatte so, dafs das beobachtete 
Auge darin das Spiegelbild des Lichtes wahrnehme, ohne 
dafs es jedoch notwendig dieses Spiegelbild direct anzu- 
gehen braucht. Von der Vorderseite des Glases aus fallt 
bei dieser Anordnung Licht in das beobachtete Auge, und 
durch dasselbe Glas hindurch kann gleichzeitig der Be- 
obachter das Auge betrachten, ohne dabei tou dem an 
seiner Vorderseite reflectirten Lichte irgend etwas wahr- 
zunehmen. Man begreift, dafs es so möglich werde, genau 
in derselben Bichtung in das fremde Auge hineinzusehen, 
in welcher das Licht einfällt. Unter diesen Umstanden 
empfangt das Auge des Beobachters in der That Licht 
aus der Tiefe des anderen Auges, und sieht dessen Pu- 
pille scheinbar leuchten. 

Es sei in Fig. 1. ^ die Flamme, C die Glastafel, 
D das beobachtete, G das beobachtende Auge. Das von A 
auf die Spiegelplatte fallende Licht wird von dieser theil- 
weise reflectirt, und der reflectirte Theil geht nach den 
Gesetzen der Katoptrik weiter, als wenn er von dem 
Spiegelbilde der Flamme in B herkäme. Für das be- 
obachtete Auge vertritt dieses Spiegelbild die Stelle des 
leuchtenden Objectes, und auf seiner Netzhaut wird ein 
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umgekehrtes und verkleinertes Bildchen davon entworfen. 
Übrigens kann die Axe dieses Auges beliebig, etwa nach 
dem Gegenstande IT hin, gerichtet sein. Nach den vorher 
entwickelten Regfein entwerfen die brechenden Mittel von 
D das Bild seiner Netzhaut und seines Netzhautbildchens 
wiederuwi nach B, Denn B ist das scheinbar vorhandene 
Object für das Auge 
Z>, und die aus letz- 
terem zurückkehren- 
den Strahlen müssen 
wieder nach ihrem- 
Ursprungsorte hin- 
gehen. Auf dem 
Wege von I) nach 
B trifft dieses Licht 
wieder die spiegelnde 
Platte, ein Theil wird 
reflectirt und geht 
nach der wirklichen 
Flamme A zurück, 
ein anderer Theil 
durchdringt das Glas, 
und trifft das Auge des Beobachters G. 

Bei dieser Anordnung scheint die Pupille des Auges D 
in rothem Lichte zu leuchten, und zwar im allgemeinen 
stärker, als ich es nach der Methode von Brücke ge- 
sehen habe. Nach dieser trägt zum Leuchten nur das 
wenige Licht bei, welches im Auge nicht vollständig 
regelmäfsig gebrochen wird, nach der jetzt besprochenen 
dagegen das ganze Licht mit Ausnahme der allerdings 
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nicht unbeträchtlichen Theile, welche bei dem Durchgang 
durch das spiegelnde Glas verloren gehen. Übrigens ist 
das Leuchten von sehr verschiedener Stärke, wenn ver- 
schiedene Stellen der Netzhaut das Flammenbildchen auf- 
nehmen. Wenn das Auge D sich nach verschiedenen 
Richtungen hinwendet, mufs doch immer das helle Netz- 
hautbildchen in der Verlängerung der Linie BD liegen 
bleiben, wird also nach einander auf verschiedene Stellen 
des Hintergrundes fallen. Fällt es auf die Eintrittsstelle 
des Sehnerven, so wird am meisten Licht reflectirt, die 
Pupille leuchtet stark gelbweifs auf, fast so, als wenn 
eine Flamme hinter ihr stände. Die eigentliche Netzhaut 
dagegen reflectirt weniger und zwar rothes Licht. Im 
allgemeinen erscheint das Flammenbildchen auf ihr desto 
heller, je näher, desto dunkler, je femer es der Eintritts- 
stelle des Sehnerven liegt. Dagegen reflectirt ausnahms- 
weise die Stelle des directen Sehens, der gelbe Fleck, 
welcher getroffen wird, wenn das beobachtete Auge D 
direct nach dem Spiegelbilde der Flamme in B hinsieht, 
sehr viel weniger Licht, als ihre nächste Umgebung, und 
ist deshalb für diese Versuche am ungünstigsten. 

Um die Bedingung zn erfüllen, dafs der Beobachter 
genau in der Richtung des einfallenden Lichtes in das 
Auge hineinsehe, kann die Glasplatte entweder von dem 
Beobachteten oder von dem Beobachter gerichtet werden. 
Will es ersterer thun, so wende er sie zunächst so, dafs 
er in ihr Spiegelbild des Lichtes sehe, dann weiter so, dafs 
ihm dieses Bild genau in derselben Richtung erscheine 
wie das beobachtende Auge, dafs sich ihm also das letztere 
und die gespiegelte Flamme scheinbar decken. Hiermit 
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ist die gestellte Bedingung erfüllt. Dabei findet der Übel- 
stand statt, dafs das beobachtete Auge nach der Flamme 
direct hinsehen mufs, das Netzhautbildchen also gerade 
auf die Stelle fällt, wo am wenigsten Licht reflectirt 
wird. Wendet der Beobachtete aber, nachdem er die 
richtige Stellung gefunden hat, sein Auge etwas seit- 
wärts, um das Leuchten heller erscheinen zu lassen, so 
verschiebt sich die Pupille und die richtige Stellung wird 
gestört. Man kann dann wohl durch leichtes Hin- und 
Herdrehen des Spiegels nachhelfen. 

Besser ist jedoch die andere Weise den Versuch an- 
zustellen, wobei der Beobachter selbst das Glas hält. Man 
mufs hierbei das zu beobachtende Gesicht beschatten, und 
die spiegelnde Platte so klein machen, dafs sie zum Durch- 
sehen eben genügt. Das reflectirte Licht derselben er- 
zeugt dann auf dem beschatteten Gesichte des Beobachters 
einen kleinen hellen Fleck, der ungefähr die Gestalt des 
reflectirenden Glases hat. Diesen Schein lenke der Be- 
obachter so, dafs seine Mitte auf das beobachtete Auge 
fällt, während er selbst durch das Glas sieht. Auf diese 
Weise läfst sich das Glas sehr leicht richtig stellen, und 
das beobachtete Auge kann ohne jede Schwierigkeit nach 
allen Seiten gewendet werden, um das Flammenbildchen 
auf verschiedene Theile der Netzhaut fallen zu lassen. 

Ein jeder kann nun auch in ähnlicher Art mit 
Hülfe eines Stückchen ebenen Glases eines seiner eigenen 
Augen leuchten sehen. Er trete vor einen Spiegel, stelle 
seitwärts eine Lampe auf, halte das Glas vor sein rechtes 
Auge so, dafs er darin die Flamme gespiegelt sieht, und 
wende es so, dafs das Flammenbild mit dem Spiegelbilde 
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seines linken Auges zusammenfallt; dann sieht sein 
linkes Auge das Spiegelbild seiner rechten Pupille leuchten, 
aber allerdings nur schwach, weil das Netzhautbildchen 
auf die äufsere Seite des Auges ziemlich entfernt von 
dem Sehnerven fallt. 

Übrigens läfst sich dasselbe einfache Hülfsmittel überall 
da mit Vortheil zur Beleuchtung anwenden, wo man in 
eine dunkle Höhlung mit enger Oeffnung hineinsehen 
will, z. B. in den Gehörgang, die Nase u. s. w. Um das 
Trommelfell zu besichtigen, setze man die betreffende 
Person mit dem Rücken gegen das Fenster, am besten 
bei Sonnenschein, ziehe die Ohrmuschel etwas nach 
hinten, und werfe das reflectirte Sonnenlicht in den 
Gehörgang, während man durch das Glas hineinsieht. 
So kann man sehr leicht und bequem das Trommelfell 
beliebig scharf beleuchten und betrachten. 

Um die Pupille leuchten zu sehen, genügt jede 
einfache Glastafel als Spiegel; man braucht dabei auf 
die Intensität des Lichts nicht besonders Rücksicht zu 
nehmen. Kommt es aber darauf an, mittels dieses 
Lichtes die Structur der Retina und die Beschaffenheit 
des Flammenbildchens deutlich zu erkennen, so mufs 
man suchen, die Helligkeit so grofs zu machen, als es 
irgend geht. Das läfst sich durch zweierlei Mittel er- 
reichen, nämlich durch eine passende Wahl des Winkels, 
unter welchem das einfallende Licht von der spiegelnden 
Platte reflectirt wird, und durch Vergröfserung der Zahl 
der spiegelnden Platten. Ich werde hier die Grundsätze 
entwickeln , welche mich in dieser Beziehung bei der 
Construction meines Instruments geleitet haben, und 
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welche auch zu Grunde zu legen sein würden, falls Augen- 
ärzte etwa Modificationen des Instruments zu praktischen 
Zwecken für nöthig erachten sollten. Für diejenigen meiner 
Leser, denen die Werbei vorkommenden physikalischen 
Begriffe nicht geläufig sind, bemerke ich übrigens, dafs 
diese Auseinandersetzung für das Verständnifs der fol- 
genden Abschnitte nicht nothwendig ist. 

Von jeder Begrenzungsfläche einer Glasplatte wird 
desto mehr Licht reflectirt, je gröfser der Einfallswinkel, 
d. h. der Winkel zwischen dem Strahle und einer Linie 
ist, welche auf der Platte senkrecht steht. Da bei der 
Reflexion von den Oberflächen durchsichtiger Körper die 
Liehtundulationen von verschiedenen Schwingungsrich- 
tungen sich verschieden verhalten, müssen wir das ein- 
fallende Licht in zwei gleiche Portionen zerlegt denken, 
von denen die eine der spiegelnden Fläche parallel, die 
andere senkrecht darauf polarisirt ist. Die Lichtinten- 
sität des ganzen einfallenden Lichtes wollen wir J nennen, 
also die von einer jeden der erwähnten Portionen Je/", 
den Einfallswinkel (Winkel zwischen dem einfallenden 
Strahle und dem Einfallsloth) a, den Brechungswinkel 
(zwischen dem gebrochenen Strahle und dem Einfallsloth) 
«p das Brechungsverhältnifs r. Ist « gegeben, so finden 
wir zunächst a^ durch die Gleichung 

sin Ol = V sin n^. 
Die Intensität P des von einer Grenzfläche zwischen Luft 
und Glas zurückgeworfenen, senkrecht auf die Einfallsebene 
polarisirten Lichtes ist nach den Formeln von Fresnel 

p _ «7 tang« (« — «1 ) 
2 • tang« (« + «i) 
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Ebenso die Intensität Q des reflectirteu, der Einfallsebene 
parallel polarisirten Lichtes: 



^ J sin* (« — «i) 

^ "" 2 • sin« ("«T~tt J 



Wenn mehrere spiegelnde Flächen parallel hinter 
einander liegen, und die leuchtende Fläche grofs genug 
ist, dafs die Spiegelbilder derselben, welche von den 
einzelnen spiegelnden Flächen entworfen werden, sich 
für das beobachtete Auge gröfstentheils decken, so ad- 
diren sich die einzelnen Bilder zu einem von gröfserer 
Helligkeit. Durch Berechnung der zwischen den ein- 
zelnen Flächen hin und her reflectirten Lichtmengen 
kann man für jedes System paralleler Flächen bestimmen, 
wie viel Licht es im ganzen reflectirt. Für eine un- 
bestimmte Zahl n der spiegelnden Flächen findet man 
die Summe II des senkrecht gegen die Einfallsebene 
polarisirten Lichtes 

TT _ ^^ / 

^^ "" J + 2 (7i - i) P •^ 

und die Summe -5* des parallel der Einfallsebene pola- 
risirten 

V ^Q 7 

-^ - J+o (^n-i) Q ^• 

Da ich diese Formeln in keiner physikalischen Schrift 
finde, gebe ich ihre Ableitung kurz am Ende dieser Ab- 
handlung. 

Die Summe II + 2 giebt uns die ganze von dem 
System der spiegelnden Flächen zurückgeworfene Licht- 
menge, welche sich nach dem beobachteten Auge hin- 
wendet, wir wollen sie gleich H setzen, so dafs: 

Ä^ = /7 + -T. 
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Bei unveränderter Pupillenweite ist die litjUigkeit des 
Netzhautbildes dieser Lichtmenge proportional. Die aus 
dem Auge zurückkehrende Lichtmenge können wir also 
gleich mS setzen, wo m einen Coefficienten bezeichnet, 
dessen Gröfse für verschiedene Lichtintensitäten constant 
ist, aber von der Natur der getroflPenen Netzhautstelle 
abhängt. Das zurückkehrende Licht theilt sich an den 
spiegelnden Flächen wiederum in einen reflectirten und 
einen durchgehenden Theil, nur der letztere gelangt in 
das Auge des Beobachters. Das Licht, welches ah der 
Ketina reflectirt ist, besitzt, wie es mit diffus reflec- 
tirtem Lichte der Fall zu sein pflegt, keine Polarisation 
mehr, verhält sich in dieser Beziehung also ebenso, wie 
das den Spiegel treffende Licht der Lichtquelle. Da es 
aufserdem unter demselben Winkel auf die Platten fällt, 
so wird verhältnifsmäfsig ebensoviel von ihm reflectirt 
und durchgelassen, wie von jenem. Bezeichnen wir den 
durchgelassenen Theil mit X, so haben wir die Proportion 

X:mR^(J—H):J, 

Daraus läfst sich die Lichtmenge X, welche in das Auge 
des Beobachters dringt, berechnen. Für J = und 
H — e7, d. h. wenn gar kein oder alles Licht reflectirt 
wird, wird X= 0. Zwischen diesen Grenzwerthen von 
H existirt ein Maximum des Werthes von X, welches 
nach den bekannten Kegeln der Differentialrechnung be- 
stimmt werden kann. Das Maximum tritt ein, wenn 

ir=iJ. 

Dann wird 

X = \mJ. 

Durch diese Bedingung wird für eine gegebene Anzahl 
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spiegelnder Platten auch der "Winkel bestimmt, unter 
welchem die Reflexion stattfinden mufs, um dem Beob- 
achter das hellste Bild zu geben. Leider läfst sich die 
Gleichung, welche die Abhängigkeit der Gröfse S von 
d«m Einfallswinkel « ausdrnc^, nicht nach « auflösen; 
wir können deshalb die passenden Werthe von « nur an- 
nähernd durch Rechnungsversuche finden. Übrigens lohnt 
es nicht, die Oenauigkeit dieser Rechnung sehr weit zu 
treiben, einmal weil die Helligkeit für den Beobachter 
sich nicht beträchtlich ändert, wenn auch die Stellung 
der Gläser nicht ganz die für das Maximum erforder- 
liehe ist, und zweitens, weil die Änderungen der Pu- 
pillenweite bei verschiedener Intensität des einfallenden 
Lichtes nicht mit in Rechnung gezogen werden können. 
Da die Pupille des beobachteten Auges durch stär- 
keres einfallendes Licht kleiner wird, so wird auch die 
Helligkeit des Netzhautbildchens nicht ganz in demselben 
Verhältnisse zunehmen, wenn die "Werthe von H wachsen, 
wie sie es nach den entwickelten Formeln sollte. Es 
ist deshalb vortheilhafter in dem Instrument die Werthe 
von H etwas kleiner herzustellen, als für das Maximum 
von X in der obigen Rechnung erforderlich sein würde. 
Man erreicht z. B. den wenig von dem obigen Maximum 

abweichenden Wert 

X = \mJ, 

wenn man das Licht von einer Glasplatte ungefähr untetr 
einem Winkel von 70^, von dreien unter 60^, von vier 
unter 55^ reflectiren läfst, und diese Stellungen werden 
deshalb ungefähr die vorteilhaftesten sein. 

Die nöthige Helligkeit kann man also auch mit einer 



Beschreibung eines Augenspiegels. 59 

Glasplatte als Spiegel erreidien. Der Gebrauch mehrerer 
Platten unter kleinerem BiiifaUswinkel haut aber wesent- 
liche Vortheile, wenn man deuHiche Bilder der Netzhaut 
gewinnen will. Zunädist sind Glasplatten^ aueh wenn 
sie gut geschliffene parallele Flächen haben, nicht immer 
im Innern von so gleichmäfsiger Structur, daCs sie bei 
sehr schiefem Hindurchsehen noch gute und deutliche 
Bilder geben. Dann wird es bei sehr schiefem Einfall 
schwerer, der spiegelnden Platte die richtige Stellung 
gegen das beobachtete Auge zu geben, und sie darin 
zu erhalten. Auch fängt der Beobachter leichter durch 
die seitlichen Theile seines Kopfes die Lichtstrahlen ab, 
welche auf den Spiegel fallen sollten; namentlich möchte 
dies bei Einfallswinkeln von mehr als 70^ kaum zu ver- 
meiden sein. Endlich kommt noch ganz besonders- in 
Betracht, dafs eine kleine Menge des Lichtes, welches 
in das beobachtete Auge einfällt, schon von dessen Horn- 
haut zurückgespiegelt wird, und dem Beobachter als 
eine verwachsene lichte Stelle im Gesichtsfelde erscheint. 
Diese fällt mitten auf die Pupille, wenn das beobachtete 
Auge sich gerade nach dem Spiegel hinwendet, also das 
Spiegelbild der Flamme direct ansieht; sie fällt mehr 
nach der Seite, wenn es sich nach einer anderen Rich- 
tung hinwendet, stört aber die Beobachtung der Netz- 
haut immer mehr oder weniger. Es ist also ein wesent- 
licher Vortheil, wenn man den Homhautreflex für den 
Beobachter möglichst schwächen kann. Nun erscheint 
er aber in der That viel schwächer, wenn 4 Platten 
bei 56^ als wenn 3 Platten bei 60® oder eine bei 70^ 
reflectiren, während das Netzhaut bildchen, wie vorher 
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erwähnt wurde, dabei nahehin dieselbe Lichtstärke be- 
hält. Es ist nämlich bei veränderter Zahl und Stellung 
der Platten die scheinbare Helligkeit des Hornhautre- 
flexes der des Netzhautbildes deshalb nicht proportional, 
weil das in das beobachtete Auge einfallende, theilweise 
oder ganz durch spiegelnde Eeflexion polarisirte Licht, 
durch diffuse Eeflexion an der Netzhaut depolarisirt wird, 
was bei der spiegelnden Eeflexion an der Hornhaut nicht 
geschieht. Eeflectirt die Hornhaut von der auffallenden 
Lichtmenge A den Antheil ^lA, so ist die Lichtmenge, 
welche bei unseren Versuchen von der Hornhaut aus 
in das Auge des Beobachters gelangt, nach denselben 
Principien und derselben Bezeichnung wie vorher gleich: 

fiH [J- 2ür] + ^^[J^-22'J 

J 

Die Berechnung ergiebt das vorher angegebene Eesultat. 
Es ist also unter allen Gesichtspunkten vortheilhafter, die 
nöthige Helligkeit durch Vermehrung der Platten, während 
sie unter dem Polarisationswinkel 56^ das Licht reflecr- 
tiren, als durch VergrÖfserung des Einfallswinkels zu 
erreichen, ja man könnte den Homhautreflex ganz ver- 
schwinden machen, wenn man die Zahl der Platten sehr 
vergröfserte. 

Ich habe bei den bisherigen Erörterungen vorausge- 
setzt, dafs die Flamme einer guten Öllampe mit doppel- 
tem Luftzuge als Lichtquelle benutzt werde. Bei mög- 
lichst günstiger Anordnung des Versuches wird deren 
Licht nicht so stark reflectirt, dafs es die Seitentheile 
der Netzhaut des beobachteten Auges erheblich blenden 
oder ermüden sollte. Man kann deshalb die Beobach- 
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tungen leicht beliebig lange fortsetzen. Nur wenn das 
Auge direct nach dem Spiegelbilde der Flamme sieht, 
kann dieser Grad der Helligkeit nicht lange ertragen 
werden. Kann man über ein intensiveres Licht verfügen, 
z.B. Sonnenlicht, welches durch eine OeflpQung der Fenster- 
läden in ein dunkles Zimmer fällt, so kann man das 
Netzhautbild viel heller sehen, wenn man das Licht, 
nachdem man es hinreichend abgeschwächt hat, mög- 
lichst senkrecht von einer spiegelnden Platte reflectiren 
läfst, als wenn es schief geschieht. Die Menge des Lichtes, 
welches man in das Auge einfallen lassen darf, ist näm- 
lich durch die Empfindlichkeit des letzteren begrenzt. 
Hat man nun über überflüssig starkes Licht zu verfügen, 
welches bei jeder Art der Keflexion, wenn es nicht 
gleichzeitig in anderer "Weise passend abgeschwächt 
wird, diese Grenze überschreitet, so sieht der Beobachter 
das Netzhautbildchen, welches die Grenze der ertrag- 
baren Intensität erreicht hat, dann am hellsten, wenn 
möglichst wenig bei der zweiten Reflexion verloren geht. 
Das ist aber der Fall, wenn das Licht von einer Platte 
fast senkrecht zurückgeworfen wird. 

Ich habe nicht Gelegenheit gehabt, eine solche Un- 
tersuchung bei Sonnenlicht vorzunehmen; glaube aber 
nicht, dafs dadurch bedeutende Vortheile zu erreichen 
sein werden, weil bei senkrechter Spiegelung die schein- 
bare Helligkeit des störenden Hornhautreflexes in viel 
stärkerem Verhältnisse steigt, als die des Netzhautbildes. 

Es ist mir einige Male die im ersten Augenblicke 
wahrscheinliche Voraussetzung ausgesprochen worden, 
durch ein Convexglas, welches alles Licht, von dem es 
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getrofiPen wird, nach d«m beobachteten Auge hin eon- 
centrire, könne die in das Auge einftillende Lichtmenge 
und somit auch die Helligkeit des N-etzhautbildes be- 
trächtlich verstärkt werden. Ich will deshalb hier gleich 
darauf aufmerksam- machen, dafs dadurch nicht die 
Helligkeit, sondern nur die Gröfse des Netzhautbildes 
vermehrt wird^ Wenn wir da« Auge in den Vereinigungs- 
punkt der Lichtstrahlen bringen, die durch eine Linse 
gegangen sind, so erseheint uns die ganze Fläche des 
Glaaes leuchtend, mit der Lichtintensität, welche dem 
leuohAenden Punkte zukommt. In Stelle des kleineren 
Netzhautbildes des leuchtenden Punktes bildet sich uns 
also ein gröfseres mit derselben Liohdntensität, das der 
Glasfläche. Uebrigens kann auch durch keine komplizier- 
tere Zusammenstellung von Q-läsem die Helligkeit ver- 
stärkt werden. Um das einzusehen, brauchen wir uns 
nur an die Thatsache aus der Theorie der Fernrohre zu 
erinnern, dafs durch kein Femrohr oder eine ähnliche 
Zusammenstellung von Gläsern ein Gegenstand von er- 
kennbarem Durchmesser heller erscheinen kann als mit 
blofsem Auge. So wie nun der Inhaber des sehenden 
Auges sufojectiv die Fläche nicht heller durch die Gläser 
wahrnimmt, so kann auch objectiv das Netzhautbildichen 
in seinem Auge beim Gebrauche irgend welcher Gläser 
nicht heller sein als ohne dieselben. Denn einem objectiv 
helleren Netzhautbildchen müfste auch immer eine stärkere 
subjective Lichtempfindung entsprechen. 
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3. Erzeugung eines deutlichen Bildes der 

Netzhaut. 

"Wir kommen jetzt dazu, zu untersuchen, wie wir 
vermittels des Lichtes, welches von der Eetina des be^ 
obachteten Auges zurückkommend in das Auge des Be- 
obachters fallt, deutliche Bilder von der Netzhaut selbst, 
und dem auf ihr entworfenen Bilde der Lichtquelle er^ 
halten können. Nehmen wir dazu wieder unsere Fig. 1 
(S. 51) vor. Nach den eben gegebenen Erörterungen werden 
die Augenmedien die von Punkten der Netzhaut des 
Auges D zurückkommenden Strahlen so brechen, dafs sie 
sich aufserhalb des Auges und zwar in den entsprechen- 
den Punkten des Bildes B wieder vereinigen. Das Bild, 
welches die Augenmedien von der Netzhaut und vom 
Netzhautbilde der Flamme entwerfen, fällt also in Gröfse 
und Lage mit dem ersten Spiegelbilde der Flamme zu- 
sammen. Ein Beobachter, welcher vom Spiegel aus ge- 
rechnet noch jenseits B, und um die Entfernung des 
deutlichen Sehens von B entfernt stände, würde nun in 
der That jenes Bild der Netzhautobjecte deutlich sehen 
können. Sein Gesichtsfeld aber, begrenzt durch die Pu- 
pille des beobachteten Auges, würde bei der verhältnifs- 
mäfsig beträchtlichen Entfernung der beiden Augen von 
einander, so klein sein, dafs es unmöglich wäre, die ge- 
sehenen Einzelheiten zu einem Gesammtbilde zu com- 
biniren. 

Die Rücksicht, welche wir auf Erweiterung des Ge- 
sichtsfeldes nehmen müssen, macht es vielmehr nöthig 
die beiden Augen so viel wie möglich einander zu 



64 -S- SelmhoUz, 

nahem. Dann fällt aber das Bild B im allgemeinen 
hinter den Eücken des Beobachters und kann von ihm 
nicht deutlich gesehen werden. Befindet sich das be- 
obachtende Auge z. B. in G Fig. 1, so empfangt es die 
Lichtstrahlen, welche aus dem Auge D hervordringen 
und nach den Punkten von B hin zusammenlaufen, con- 
vergirend. Ein normales Auge kann nun zwar parallele 
Strahlen, wie sie von unendlich entfernten, und diver- 
girende, wie sie von näheren Punkten kommen, auf 
seiner Netzhaut vereinigen, aber nicht convergirende. 
Das einfachste Mittel, dem abzuhelfen, und die conver- 
girenden Strahlenbündel divergent zu machen, ist eine 
Concavlinse, welche zwischen den Spiegel und das Auge des 
Beobachters eingeschoben wird, wie in der Fig. 1 bei F. 
Nach den bekannten Gesetzen der Brechung in Con- 
cavlinsen, werden die convergirend in T auftreflPenden 
Strahlen, nach dem Austritt aus der Linse entweder 
weniger convergent sein, wenn nämlich die Brennweite 
gröfser als FB ist, oder sie werden parallel, wenn die 
Brennweite gleich FB^ oder endlich divergent, als kämen 
sie von Punkten eines Bildes F hinter dem beobachteten 
Auge, wenn die Brennweite kleiner als BF ist. Lm 
letzteren Falle wirkt hier das Concavglas ganz so, wie 
in den Theaterperspectiven, wo es ebenfalls das nicht 
zu Stande kommende verkehrte Bild, welches die Objec- 
tivlinse in ihrem Brennpunkte entwerfen sollte, und 
welches auf der Seite des Beobachters liegt, in ein auf- 
recht stehendes verwandelt, welches dem Beobachter jen- 
seits der Gläser erscheint. In unserem Falle bilden die 
Augenmedien gleichsam das Objectivglas eines Mikro- 
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skops, welches nach dem Princip des Galiläischen Fern- 
rohrs construirt ist, während die Concavlinse das Ocular 
vertritt. 

Sind die Accommodationsweiten der beiden Augen 2)^ 
und GE gegeben, und aufserdem die gegenseitigen Ent- 
fernungen der Augen und des Concavglases nach den 
oben besprochenen Grundsätzen bestimmt, d. h. so klein 
gemacht, als es der Spiegel erlaubt, so ist die der Con- 
cavlinse zu gebende Brennweite nach den bekannten 
Brechungsgesetzen der Linsen zu bestimmen. Sie findet 

sich srleich: 

^ JE F. BF 



EB 
oder: 

{EG - GF) (BD— PF ) 
EG+BD—DG 

Je gröfser die Accommodationsweiten EG und BD 
sind, desto gröfser mufs auch die Brennweite von F sein. 
Man wird also, wenn eines der beiden Augen kurzsichtig 
ist, schärfere, wenn eines weitsichtig ist, schwächere Con-, 
cavlinsen gebrauchen, als für zwei normale Augen. "Wenn 
das beobachtende und beobachtete Auge ihre KoUe ver- 
tauschen, ohne ihre Accommodationsstände zu verändern, 
so wird im allgemeinen ein Glas von anderer Brennweite 
nöthig werden, und zwar, d&GF <i DF, ein schwächeres, 
wenn das kurzsichtigere Auge beobachtet, als wenn es 
beobachtet wird. Doch ergiebt eine nähere Betrachtung 
der obigen Formel, dafs dieser Unterschied bei nicht zu 
kurzsichtigen Augen äufserst gering wird, so dafs bei 
solchen dasselbe Glas zur wechselseitigen Besichtigung 
dienen kann. 

Neudrucke. 5 
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Die Vergröfserung bestimmt sich nach den bekannten 
Gesetzen der Optik dadurch, dafs das Bild ^ vom Mittel- 
punkte des Glases F aus gesehen unter demselben Ge- 
sichtswinkel erscheinen mufs wie B, sein imaginäres Ob- 
ject. Da das Auge Gj das Glas F und das Auge D 
möglichst nahe zusammenstehen, so wird B von F aus 
nur wenig gröfser erscheinen als von D aus. Es sieht 
also das Auge G das Netzhautbildchen der Flamme ver- 
gröfsert, und zwar eben so grofs, oder genau genommen 
ein wenig gröfser, als das Auge 2) die ursprüngliche 
Flamme. Die Netzhauttheile, auf welche das Flammen- 
bildchen fällt, erscheinen ebenfalls in dem Bilde F wieder, 
natürlich in demselben Verhältnisse vergröfsert, wie jenes. 

Nach dem eben Gesagten ist das Verhältnifs dieser 
Vergröfserung gleich dem des Netzhautbildchens zu seinem 
Objecte, Nehmen wir für den Abstand des Ereuzungs- 
punktes der ungebrochenen Strahlen von der Netzhaut 
nach Volkmanns Messungen 4 Linien, für den Abstand 
des Objectes vom Auge die normale Sehweite 8 Zoll, so 
ergiebt sich die Vergröfserung als 24 fach. 

"Wir haben die Augenmedien bei unserem Versuche 
mit dem Objectiv eines Mikroskops verglichen, das Con- 
cavglas mit dem Ocular. An Stelle des letzteren würde 
man nun auch eine Zusammenstellung von zwei Con- 
vexgläsern bringen können, welche um weniger als die 
Summe ihrer Brennweiten von einander abstehen, so wie 
es in den gebräuchlichen zusammengesetzten Mikroskopen 
der Fall ist. Das erste der Gläser würde wie das Collec- 
tivglas dieser Instrumente die schwach convergirenden 
Lichtstrahlen, welche aus dem beobachteten Auge heraus- 
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kommen ; schneller zu einem Bilde vereinigen, welches 
zwischen ihm selbst und seinem Brennpunkte gelegen, 
das Flammenbildchen aufrecht, die Netzhaut umgekehrt 
darstellen würde. Dieses Bild würde durch die zweite 
Convexlinse vergröfsert zu betrachten sein. Ich habe 
die Erfolge einer solchen Zusammenstellung nach den 
bekannten Gesetzen der optischen Instrumente in Bezug 
auf Vergröfserung, Helligkeit, Gesichtsfeld u. s. w. dis- 
eutirt. Da die Bechnung ergab, dafs dadurch keine 
wesentlichen Vortheile im Vergleich mit den einfachen 
Concavgläsem zu erreichen sein würden, wird es hier 
genügen, ihre Kesultate kurz anzuführen. Es ist dabei 
vorausgesetzt, dafs das erste Glas, so weit es der Spiegel 
zuläfst, dem beobachteten Auge genähert sei, und das 
beobachtende dicht am zweiten Glase liege. 

Was zunächst die Helligkeit betrifft, so wird das 
Maximum derselben durch ein Concavglas für die Mitte 
des Gesichtsfeldes gerade erreicht. Soll dasselbe durch 
zwei Convexgläser geschehen, so müssen diese so gewählt 
und gestellt sein, dafs keine andere Vergröfserung als 
bei dem Concavglase stattfindet, d. h. so, dafs das ver- 
gröfserte Netzhautbildchen der Flamme dem beobachten- 
den Auge »unter demselben Gesichtswinkel erscheint, als 
das Spiegelbild der Flamme dem beobachteten. 

Wenn diese Vergröfserung stattfinden soll, mufs wie 
in den gewöhnlichen Ocularröhren der zusammengesetzten 
Mikroskope das Bild des ersten Glases in die Mitte 
zwischen beide Gläser fallen. Bei schwächerer Ver- 
gröfserung ist es möglich, einen gröfseren Theil des Ge- 
sichtsfeldes im Maximum der Helligkeit erscheinen zu 

5* 
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lassen; bei stärkerer dagegen kann das auch nicht mehr 
in der Mitte geschehen. So vortheilhaft also anch eine 
stärkere Yergröfserung vielleicht sein würde, so läfst sich 
eine solche nicht gebrauchen, weil die Helligkeit zn sehr 
darunter leiden würde, und ein lebendes Auge nicht 
wohl das Einfallen von noch stärkerem Licht, als dem 
gespiegelten einer guten Lampe, längere Zeit, ohne ge- 
blendet zu werden, ertragen würde. Dazu kommt noch, 
dafs das lebende Auge nicht so ausreichend befestigt 
werden kann, wie es bei stärkerer Yergröfserung zur 
Fixirung einzelner Partien des Bildes noth wendig sein 
würde. 

Demnächst ist das Gesichtsfeld zu berücksichtigen. 
Das Stück der Netzhaut, welches man übersehen kann, 
ist stets desto kleiner, je weiter man sich von dem be- 
obachteten Auge entfernt, desto gröfser, je näher man 
kommt. Die Grenze der Annäherung ist aber dadurch 
gegeben, dafs die schief gestellten Spiegelplatten zwischen 
diesem Auge und den Glaslinsen einzuschieben sind. 

Um die "Wirkungen der verschiedenen Linsen durch 
Eechnung zu vergleichen, müssen wir also die Entfernung 
des Concavglases und die des ersten Convexglases von 
dem beobachteten Auge gleich grofs annehmen. Wird 
dann gleichzeitig die Bedingung festgehalten, dafs die 
Helligkeit in der Mitte des Gesichtsfeldes ihr Maximum 
erreichen solle, so finden sich bestimmte Brennweiten der 
Convexlinsen für jede gegebene Entfernung vom Auge, 
welche das Gesichtsfeld am gröfsten machen. Wählt man 
nach diesen Bestimmungen die Brennweiten der beiden 
Convexlinsen, so ergiebt sich femer, dafs, wenn die Ent- 
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fernung des Glases vom Auge kleiner ist, als die Brenn- 
weite, welche man dem Objectiv eines Fernrohrs von 
der Apertur der Pupille ohne Beeinträchtigung der Deut- 
lichkeit des Bildes geben dürfte, also bei achromatischen 
Gläsern kleiner als etwa der zehnfache Pupillendurch- 
messer, das Concavglas, wenn gröfser, die beiden Con- 
yexgläser ein gröfseres Gesichtsfeld geben können. Kun 
wird allerdings bei möglichst grofser Annäherung der 
Gläser an das beobachtete Auge die Entfernung zwischen 
beiden wegen des dazwischen giBsetzten Spiegels meistens 
etwas gröfser bleiben als der zehnfache Pupillendurch- 
messer, und man würde deshalb durch zwei Convexgläser 
einen kleinen Vortheil für das Gesichtsfeld erlangen 
können. Da sie aber, um diesen Vortheil zu geben, 
Brennweiten von 36 bis 40 Linien haben müfsten, so 
möchte es schwer halten, ein Bild von derselben Deut- 
lichkeit zu erhalten, wie durch eine Concavlinse, welche 
8 bis 10 Zoll Brennweite haben kann. Mir ist es durch 
Zusammenstellung der mir zu Gebote stehenden Con- 
vexlinsen wenigstens nicht gelungen. Aufserdem stellte 
sich beim Versuche mit solchen Linsen heraus, dafs die 
richtige Stellung des Instruments zur Wahrnehmung des 
Netzhautbildchens viel schwerer gefunden und bewahrt 
wird. Bei einer einfachen Concavlinse ist es nämlich 
nicht nöthig, dafs die Axe der Linse genau auf das be- 
obachtete Auge gerichtet sei, wenn nur der Spiegel Licht 
dahin wirft. Diese Bedingung mufs aber bei zwei Con- 
vexlinsen erfüllt werden. 

Danach erscheint es vortheilhafter, die einfache Con- 
cavlinse als Ocular beizubehalten, während man fast 
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überall sonst in der Optik sie mit entschiedenem Vor- 
theile durch Convexlinsen ersetzt. Einen gewichtigen Yor- 
zug der letzteren giebt es allerdings auch in unserem 
Falle, der ihre Anwendung wünschenswert machen würde^ 
nämlich den, dafs man durch veränderte Entfernung beider 
Gläser von einander den Apparat allen Sehweiten des 
beobachteten und beobachtenden Auges anpassen kann, 
während man die Concavlinse zu diesem Zwecke mit 
einer anderen vertauschen mufs. "Wenn man den Kopf 
der beobachteten Person und das Instrument vollständig 
befestigen kann, würden deshalb Convexgläser allerdings 
bequemer sein; ohne solche Vorrichtungen werden aber 
alle ihre sonstigen Vortheile durch den Nachtheil der 
schwereren Einstellung des Instrumentes aufgewogen. Ich 
habe deshalb selbst immer nur eine einfache Concav- 
linse benutzt. 

3. Besehreibung des Augenspiegels. 

Um Beobachtungen der beschriebenen Art anzustellen, 
ist es bequem, die Spiegelplatten und das Concavglas 
mittels eines passenden Gestells zu vereinigen. Ich 
schlage für eine solche Zusammenstellung nach der Ana- 
logie ähnlicher Instrumente den Namen Augenspiegel 
vor. Derselbe ist in Fig. 2 von vorn gesehen, in Fig. S 
horizontal durchschnitten dargestellt. Die spiegelnden 
Platten hh sind mittels des Messingstückes yy unter 
einem Winkel gegen die kreisrunde Platte aa befestigt^ 
welcher dem gewählten Einfallswinkel der Lichtstrahlen,, 
in der Fig. 56^, gleich ist. Das Messingstück yy bildet 
mit den Glasplatten ein hohles gerades dreikantiges. 
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Prisma. In Fig. 3 sieht man 
in den inneren Hohlraum 
desselben hinein, and hat 
eine der rechtwinklig drei- 
eckigen Grundflächen vor 
Bich.VondendreiTiereckigen f 
Seitenflächen des Prisma wird 
die der Hypotenuse der 
G-rundfläohe entsprechende 
durch die Glasplatten gebil- 
det, die der langem Kathete 
entsprechende steht frei, die 
der kürzeren Kathete liegt 
der Seheibe aa an, und trägt 
einen cylindrischen Fortsatz 
p, welcher durch eine ent- 
sprechende kreisrunde Öff- 
nung der Platte aa so hin- 
durchgreift, dafs er das 
Prisma an der letzteren fest- 
hält, aber eine Drehung um 
seine Aze gestattet. Die 
Glasplatten werden gegen 
das prismatische Messing- 
stück durch den Rahmen 
kkkk angedrückt, dessen 
übergreifende Seiten ränder 
durch die Schrauben tl an 
das Measingstück y^ befestigt 
sind. Die Scheibe aa liegt 
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dem Cylinder bbce an, ohne daran dauernd befestigt zu 
sein. In den Rand von aa sind nämlich vier Oefinungen 
von der Form f eingeschnitten, denen vier in den Rand 
dea cylindrischen lUnges bb eingelaasene Schrauben ee 
mit cylindiiscbcn Köpfen nnd diinnerem Halse entsprechen. 
In Fig. 3 sind nur zwei von diesen Schrauben gezeichnet 
worden, um die Löcher / sehen zu lassen. Die E5pfe 
der Schrauben lassen sieh durch die breiten kreisrunden 
Theüe der Oeffiiungen f schieben, und wenn alsdann die 
Scheibe aa um ihren Mittel- 
punkt gedreht wird, treten 
die Hälse der Schrauben 
in den schmaleren schlitz- 
förmigen Thei] derselben 
OefFnungen ein, während ihre 
Köpfe überreifen, und die 
' Scheibe an den Ring bb be- 
festigen. Dadurch wird es 
möglich, die Scheibe sehr 
iC ff t ^ leicht und schnell von der 

^ Fassung des Coucavglaees zu 

entfernen, und dieses mit einem andern zu vertauschen. 
Die Concavlinse »» liegt zvriachen der Platte aa und dem 
Boden des cjlindrischen Stückes dd, welches in bbcc ein- 
geschraubt ist und durch Umeohrauben zurückgestellt 
werden kann, wenn es nötbig wird, für sehr kurzsichtige 
Augen zwei Linsen übereinander einzulegen. Das Oanze 
ist an dem Handgriff m befestigt. Für einen Beobachter 
mit normalem Äuge sind die Nummern 6 bis 12 der ge- 
wöhnUchen concaven Brillengläser ausreichend, um sich 
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allen Accommodationszugtänden der zu untersuchenden 
Augen anzupassen. Zur Besichtigung anderer normaler 
Augen gebrauchte ich gewöhnlich Nr. 10. Für sehr kurz- 
sichtige Augetx legt man zwei Gläser übereinander. 

Was die spiegelnden Platten betrifft, so sind solche 
von gewöhnlichem Spiegelglase nicht ausreichend, weil 
die beiden Flächen derselben gewöhnlich nicht hinreichend 
parallel sind, um die von ihnen entworfenen Bilder der 
Lampenfiamme sich hinreichend decken zu lassen. Die 
Gläser müssen deshalb für unseren Gebrauch besonders 
geschliffen werden, um parallele Flächen zu erhalten, ob- 
gleich diese Bedingung nicht mit solcher Genauigkeit er- 
füllt zu sein braucht, wie bei den planparallelen Gläsern, 
welche man bei feineren Mefsinstrumenten anwendet. 

Wesentlich ist eine gute Schwärzung der nicht 
spiegelnden Flächen. Da von dem hellen Lichte, welches 
auf das Instrument fällt, nur ein verhältnismäfsig kleiner 
Antheil von der Retina des beobachteten Auges zurück- 
kommt, so müssen sorgfältig alle übrigen Reste des 
Lichtes, welche etwa in das Auge des Beobachters ge- 
langen könnten, vernichtet werden. Zunächst mufs die 
innere Fläche des Ocular Stückes dd geschwärzt werden, 
und der Beobachter mufs sein Auge möglichst dicht 
hineinlegen, um alles Licht abzuschneiden, welches von 
der Flamme her auf diese Fläche fallen könnte. Zweitens 
mufs die Aufsenfläche der Scheibe aa und des prismatischen 
Spiegelgestelles hJchh geschwärzt werden, damit blanke 
Metalltheile, welche dem beobachteten Auge zugekehrt 
sind, nicht störende Hornhautreflexe hervorbringen. Ganz 
besonders sorgfältig ist aber drittens die Linenseite des 
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Spiegelgestelles zu schwärzen. Das Flammenlicht, welche» 
auf die spiegelnde Platte fällt, geht zum gröfsten Theile 
hindurch, und trifft die Platte gg. Was auf dieser nicht 
absorbirt wird, geht zum Spiegel zurück, wird von diesem 
in derselben Kichtung zum beobachtenden Auge reflec- 
tirt, in welcher das schwache Licht von der Netzhaut 
des beobachtenden Auges ankommt und vermischt sich 
mit dem Bilde dieser Membran. Ich habe hier die ge- 
wöhnlichen Verfahrungsweisen der Mechaniker, Messing- 
stücke zu schwärzen, nicht ausreichend gefunden, sondern 
das Spiegelgestell innen mit schwarzem Sammet tapeziren 
müssen, welcher das Licht viel vollständiger absorbirte. 
Will man das Instrument gebrauchen, so setzt man 
in einem dunkeln Zimmer die zu untersuchende Person 
neben die Ecke eines Tisches, auf welchem in gleicher 
Höhe mit dem Auge und seitwärts vom Gesichte eine 
gut brennende doppelzügige Lampe ohne Milchglas steht. 
Bequem ist es, auf dem Tische in passender Sehweite 
einen nicht zu hellen Gegenstand anzubringen, auf welchem 
man dem beobachtenden Auge bestimmte Fixationspunkte 
anweisen kann, z. B. eine schwarze Tafel in Quadrate 
getheilt, deren jedes durch eine Ziffer bezeichnet ist. In- 
dem man das Auge nacheinander verschiedene Punkte 
fixiren läfst, fällt das Flammenbildchen auf immer andere 
Theile der Netzhaut, welche der Beobachter somit in be- 
liebiger Reihenfolge nacheinander untersuchen kann. 
Zwischen der Flamme und dem beobachtenden Auge mufs 
ein undurchsichtiger Schirm aufgestellt werden, um es 
zu beschatten, damit nicht direct einfallendes Flammen- 
licht einen sehr störenden Homhautreflex erzeuge und 
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die Pupille verengere. Doch mufs die Schattengrenze 
ganz dicht vor dem beobachteten Auge vorbeigehen, damit 
der Augenspiegel, welcher selbst im Lichte bleiben mufs, 
möglichst nahe herangebracht werden könne. Der Be- 
obachter setzt sich vor den Beobachteten, bringt den 
Augenspiegel, ohne zunächst hindurchzusehen, ungefähr 
in die richtige Lage, wobei seine spiegelnde Fläche einen 
hellen Schein auf das Gfesicht wirft. Nachdem man den 
Spiegel so gewendet hat, dafs die Mitte dieses Scheines 
auf das Auge fällt, und die Axe des Instrumentes eben 
dahin gerichtet ist, sieht man hindurch. Man hat als- 
dann das helle Flammenlicht meistens sogleich vor sich, 
oder findet es nach einigem Hin- und Herrücken. 
Übrigens kann man auch durch das Instrument hin- 
durch das Auge und den hellen Schein, der darauf fallen 
mufs, einigermaafsen, wenn auch undeutlich und ver- 
waschen, erkennen, und auch so mit deren Hülfe die 
richtige Stellung finden. Sieht man die Theile der Netz- 
haut nicht deutlich, während die Pupille leuchtend er- 
scheint, so mufs man ein anderes Concavglas einlegen. 
Ein Beobachter, welcher sich geübt hat, willkürlich die 
Accommodation seines Auges zu ändern, findet leicht, ob 
er bei fernsichtiger oder nahesichtiger Accommodation deut- 
licher sieht, und ob er demgemäfs stärker oder schwächer 
gekrümmte Gläser wählen mufs. Übrigens erschweren sich 
viele Personen, namentlich solche, welche wenig geübt 
sind durch optische Instrumente zu beobachten, und 
Kurzsichtige das Sehen sehr dadurch, dafs sie ihr Auge 
unwillkürlich für grofse Nähe accommodiren, weil sie sich 
den zu sehenden Gegenstand sehr nahe vorstellen. Da- 
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durch werden die Augen des Beobachters stark angegriffen 
und fangen leicht an sich zu injiciren und zu thränen. 
Es ist hier wie bei allen optischen Instrumenten, welche 
veränderliche Accommodation zulassen, nöthig, das Auge 
für die Ferne zu accommodiren, und das Instrument dem 
anzupassen. 

Bei einiger Übung macht es keine Schwierigkeit 
das richtige Glas und die richtige Stellung des Instru- 
mentes zu finden. Auch kann man es Jemandem, der es 
noch nie gesehen hat, leicht am eigenen Auge zeigen, 
um ihn erst einmal mit dem Anblick dessen, was er 
sehen soll, vertraut zu machen. Dadurch wird es ihm 
sehr erleichtert, selbständig dasselbe auch in anderen 
Augen aufzufinden. Der Lehrende suche zu dem Zwecke 
zunächst dasjenige Glas, wodurch er die Netzhaut des 
Schülers deutlich sehen kann, und bringe dies in den 
Augenspiegel; denn durch dasselbe kann auch der Schüler 
im Auge des Lehrers deutlich sehen, wenn nicht einer 
von beiden sehr kurzsichtig ist. Im letzteren Falle 
braucht, wie oben auseinandergesetzt ist, der kurzsich- 
tigere ein etwas schwächeres Glas, wenn er beobachtet, 
als wenn er beobachtet wird. Der Lehrer bringe dann 
eines seiner eigenen Augen in die für das zu beobach- 
tende Auge beschriebene Stellung und halte den Augen- 
spiegel so vor sich, dafs er gleichzeitig durch die mitt- 
leren Oeflfeiungen desselben hindurchsehen könne und 
das Spiegelbild der Flamme im Spiegel erblicke, über- 
gebe dem Schüler das Instrument in dieser Stellung und 
lasse ihn hindurchsehen. Dieser wird dann im Auge 
das Bild der Flamme sehen. Um ihn das Aussehen der 
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Netzhauttheile kennen zu lehren, lasse der Lehrer das 
Flammenbildchen auf die Eintrittsstelle seines Sehnerven 
fallen, weil sich dort die gröfsten und erkennbarsten 
Gefäfsstämme darbieten. Er wende dazu das Auge all- 
mälig immer mehr nach innen von dem Spiegelbilde der 
Flamme, bis dieses ihm plötzlich verschwindet oder 
kleiner wird. Das geschieht bekanntlich, wenn das Bild 
auf die Eintrittsstelle des Sehnerven fällt, Uebrigens ge- 
lingt es den meisten Personen leichter, das Flammenbild- 
ch#Q zu sehen und zu erkennen als in dem hellen 
Grunde desselben die Netzhauttheilchen. 

4. Besichtigung der Netzhaut und des 

Flammenbildes. 

Will man die Netzhaut vollständig untersuchen, so 
ist es, wie schon angeführt wurde ^ bequem, eine bezif- 
ferte schwarze Tafel als Gesichtspunkt für das unter- 
suchte Auge aufzustellen. Sobald dieses Auge etwas 
nach innen neben dem Spiegel vorbeisehend eine der 
Ziffern fixirt, wird der Beobachter fast immer ein oder 
zwei stärkere Gefäfse im Gesichtsfelde erkennen. Er 
lasse das Auge auf eine nebenliegende Ziffer wenden, 
und achte darauf, ob er dem Ursprünge oder der Ver- 
zweigung der Gefäfse näher gerückt sei. Indem er in 
dieser Weise die Gefäfse nach den gröfseren Stämmen 
hin verfolgt, kommt er endlich zur Eintrittsstelle des 
Sehnerven. Diese unterscheidet sich von dem übrigen 
Grunde des Auges durch ihre weifse Farbe, da sie nicht 
mit Pigment und einem feinen Gefäfsnetze bedeckt ist, 
sondern hier der weifse Querschnitt des Nerven ganz 
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frei liegt, höchstens von vereinzelten feinen Qefäfsen 
durchzogen. Meist nach innen daneben dringen die 
Arterie und Vene der Netzhaut aus der Tiefe hervor. 
Zuweilen sieht man noch einen Theil der Gefäfse in der 
Substanz des Nerven selbst verborgen, und erkennt, dafs 
diese Substanz im Leben stark durchscheinend ist. Man 
unterscheidet die beiden Gefäfse voneinander durch die 
hellere Farbe des Blutes und die doppelten Conturen 
der Wandung an der Arterie und ihren ersten Veräste- 
lungen. Pulsationen habe ich nicht mit Sicherheit erken- 
nen können. Die ersten Hauptäste der Gefäfse begren- 
zen den Sehnerven an der inneren Seite, um sich später 
oben und unten über das Feld der Betina auszubreiten. 
Der Anblick dieser scharf gezeichneten rothen GefaXse 
auf dem hellen weifsen Grunde ist von überraschender 
Zierlichkeit. Etwas weiter nach innen dicht neben dem 
Nerven habe ich immer einen kleinen sichelförmigen 
Schattenstreifen bemerkt, der von einer Falte der Netz- 
haut herzurühren scheint. 

An den übrigen Theilen erscheint der Grund des 
Auges röthlich, und zwar zunächst um den Sehnerven 
herum ziemlich hell lichtroth, desto dunkler dagegen, je 
weiter man sich von ihm entfernt. Man sieht hier grö- 
fsere und kleinere, verästelte blutrothe Gefäfse, welche 
deutlich von dem Grunde sich unterscheiden. Der Grund 
selbst erscheint nicht ganz homogen, sondern undeutlich 
röthlich gezeichnet. Dies scheint davon herzurühren, 
dafs das enge Capillametz zu fein, zu schwach erleuchtet 
und zu durchscheinend ist, um deutlich von der unter- 
liegenden schwach lichtgrauen Substanz der Betina im- 
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terschieden zu werden. Dafs der Grund in der Nähe 
des Sehnerven heller erscheint, rührt wohl davon her, 
dafs die Retina hier wegen der übereinander liegenden 
:Schichten von Nervenfasern dicker ist, und nach ihrer 
Peripherie hin immer dünner wird. Wesentlich unter- 
scheidet sich aufserdem die Stelle des directen Sehens 
(der gelbe Fleck) in ihrem Ansehen von den zunächst 
umliegenden Stellen. Um sie vor sich zu haben, läfst 
man das beobachtete Auge nach dem Spiegelbilde der 
[Flamme direct hinsehen. Die Netzhaut erscheint dort 
viel dunkler, graugelb, ohne Beimischung von roth; es 
lassen sich auf ihr keine Spuren von Capillargefäfsen 
erkennen. Übrigens wird man in der Betrachtung die- 
:ser Stelle sehr durch das Homhautbildchen gestört, wel- 
-ches gerade in die Mitte des Gesichtsfeldes rückt, 
während es bei der Betrachtung seitlicher Stellen der 
Netzhaut auch mehr zur Seite liegt. 

Nach dem zu urtheilen, was man am gesunden Auge 
von der Beschaffenheit der Retina sehen kann, zweifle 
ich nicht, dafs man auch alle diejenigen Krankheitszu- 
stände derselben wird erkennen können, welche sich an 
anderen durchsichtigen Theilen, z. B. der Cornea, durch 
den Gesichtssinn erkennen lassen. Vermehrte Anfüllung 
der Gefäfse, Varicositäten derselben müssen leicht wahr- 
zunehmen sein. Exsudate in der Substanz der Retina, 
oder zwischen ihr und der Pigmenthaut müssen sich 
ganz ähnlich wie diejenigen der Cornea durch ihre 
Helligkeit auf dem dunkeln Grunde zu erkennen geben. 
Liegen sie zum Theil vor der Retina, so werden sie auch 
»deren Gefäfse in einen Schleier hüllen. Ich erinnere 
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hier daran, dafs nach Brücke die Ketina frisch fast 
ebenso durchsichtig ist wie die übrigen Augenmedien, 
und dafs sie abgesehen von ihren Gefafsen bei unseren 
Versuchen nur deshalb sichtbar wird, weil sie durch das 
scharfe, von den Augenmedien concentrirte Licht auf 
dem tiefschwarzen Grunde der Pigmenthaut stark be- 
leuchtet wird. Faserstofltexsudate, welche viel weniger 
durchsichtig zu sein pflegen als die Augenmedien 
müssen daher auch, wenn sie im Grunde des Auges 
liegen, den Reflex beträchtlich verstärken. Auch glaube 
ich, dafs Trübungen des Glaskörpers viel leichter und 
sicherer theils durch die Beleuchtung mittels einer spie- 
gelnden Glasplatte theils durch den Augenspiegel zu er^ 
kennen sein werden. Man wird aus der Undeutlichkeit 
des Flammenbildchens und der Ketzhautgefäfse sogar 
den Grad der Trübung leicht bestimmen können. Haben 
sich bei einer solchen Trübung gleichzeitig flimmernde 
Theilchen ausgeschieden, so w^ird man auch diese leicht 
wahrnehmen. Kurz, ich glaube die Erwartung nicht für 
übertrieben halten zu dürfen, dafs sich alle bis jetzt an 
Leichen gefundenen Veränderungen des Glaskörpers und 
der Ketina auch am lebenden Auge werden erkennen 
lassen, was für die bisher so unausgebildete Pathologie 
dieser Gebilde die gröfsten Fortschritte zu versprechen 
scheint. 

Endlich ist es noch für einige physiologische Zwecke 
von Interesse die Genauigkeit, mit welcher das Auge 
Bilder entwirft, zu untersuchen. Am besten ist als Ge- 
genstand dafür ein Faden zu benutzen, den man hori- 
zontal vor der Flamme entlang zieht. Dessen Bild bleibt 
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einfach, während senkrechte Fäden durch die mehrfachen 
Spiegelungen verrielfacht werden. 

Zunächst hat man Gelegenheit, sich durch den Augen- 
schein davon zu überzeugen, dafs die verschiedenen Ac- 
commodationen des Auges wirklich auf Veränderungen der 
brechenden Medien beruhen. Man lasse einen Gegenstand 
fixiren, der vom beobachteten Auge etwa ebenso weit 
entfernt ist wie der Faden von der Flamme. Der Beob- 
achter sieht alsdann die Elemente der Netzhaut und 
das Bild des Fadens gleich deutlich. Bückt man den Fa- 
den dem Auge näher oder ferner, so wird er im Netz- 
hautbilde undeutlich oder verschwindet ganz, während 
die Betinatheile deutlich bleiben. Man ersieht daraus, dafs 
Netzhautbilder von verschieden entfernten Gegenständen 
in der That nicht gleich deutlich sind. Alsdann stelle 
man den Faden wieder so, dafs man ihn im Netzhaut- 
bildchen gleichzeitig mit den Gefäfsen deutlich erschei- 
nen sieht, und lasse das beobachtete Auge einen Punkt 
fixiren, der entweder viel weiter oder viel näher ist als 
der, auf den es vorher gerichtet war. Sogleich sieht man 
Netzhaut und Flammenbild verschwimmen und undeut- 
lich werden. 

Zu bemerken ist hierbei, dafs auf der weifsen Fläche 
des Sehnerven kein deutliches Bild entworfen wird, selbst 
wenn es auf den dicht daneben liegenden Stellen der 
Netzhaut vollkommen scharf erscheint. Da man bei 
solchen Personen, über deren Sehnervenquerschnitt ein- 
zelne kleine Gefäfse hinlaufen, diese ebenso deutlich sieht, 
wie die der daneben liegenden Netzhaut, so kann jene 
Undeutlichkeit des Flammenbildes nicht davon herrühren, 

Neadrucke. 6 
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dafs die Sehnervenfläche etwas aus dem Niveau der Nets- 
haut heraustritt. Ich glauhe vielmehr die durchscheinende 
Beschaffenheit der Sehnervenmasse als Grund ansehen zu 
müssen. 

Uebrigens kann man sich, wo es nöthig werden sollte, 
durch den Augenspiegel leicht objectiv von dem Vor- 
handensein und dem Grade der Kurz- oder Weitsichtig- 
keit des beobachteten Auges überzeugen. Der Beobachter 
untersuche vorher ein gesundes Auge, welches er Gegen- 
stände in verschiedenen Entfernungen fixiren läfst, und 
bemerke sich, welche Concavgläser er bei den verschie- 
denen Accommodationsstufen desselben gebraucht habe. Bei 
der Untersuchung eines jeden anderen Auges erfahrt er 
alsdann aus der Nummer des Concavglases, durch welches 
er die Netzhaut deutlich sah, die entsprechende Accom- 
modationsweite des beobachteten Auges. Der Beobachter 
ist hierbei von den Aussagen des anderen ganz unab- 
hängig, da er selbst gleichsam mit dessen Auge wenig- 
stens mittels der brechenden Theile dieses Auges sieht. 
So war ich z. B. im stände, in einem vollständig amau- 
rotischen Auge auf diese Weise mich zu überzeugen, dafs 
dasselbe zugleich in hohem Grade kurzsichtig war. Da- 
durch entschied sich in diesem Falle eine für die Ana- 
mnese wichtige Frage, ob nämlich gewisse frühere Ge- 
sichtsbeschwerden, von denen der Kranke erzählte, auf 
Kurzsichtigkeit oder beginnende Amblyopie zu beziehen 
waren. 

Eine wichtige physiologische Folgerung drängte sich 
mir noch bei diesen Untersuchungen auf. Der frei- 
liegende Querschnitt des Sehnerven ist offenbar so durch- 
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sichtig, dafs Licht, welches darauf fällt, ziemlich tief in 
die Masse der Fasern eindringen muTs, wie man denn in 
in der That zuweilen Biegungen der Arteria und Vena 
centralis durch die Substanz des Nerven hervorschimmern 
sieht. Fällt das Flammenbildchen auf die Eintrittsstelle 
des Nerven, so werden alle seine Fasern oder wenigstens 
ein sehr grofser Theil derselben von mehr oder weniger 
intensivem Lichte getroffen, und doch empfinden sie offen- 
bar kein Licht. Empfänden sie es, so müfste der ganze 
ihnen entsprechende Theil des Gesichtsfeldes erleuchtet 
scheinen. Das ist aber nicht nur nicht der Fall, sondern 
es wird sogar noch weniger Licht wahrgenommen, als 
wenn das Bildchen auf eine andere Stelle der Netzhaut 
fällt. Wir müssen daraus schliefsen, dafs die Fasern des 
Sehnerven unfähig sind, vom objectiven Lichte (den 
Ätherschwingungen) afficirt zu werden, während sie doch 
jeden anderen Reiz als subjectives Licht empfinden. Dies 
ist eine scheinbare Paradoxie, welche natürlich ihren 
Grund nur in der Doppelsinnigkeit des Wortes „Licht" 
hat, und weit davon entfernt ist ein wirklicher Wider- 
spruch zu sein. Die Ätherschwingungen, welche wir Licht 
nennen, bringen wie jeder andere mechanische oder 
elektrische Reiz, wenn sie die Retina treffen, die Empfin- 
dung hervor, welche wir auch Licht nennen. Aber daraus, 
dafs die Retina, vor Druck und elektrischen Strömungen 
geschützt, dem Zutritt der Aetherschwiugungen aber Preis 
gegeben, viel häufiger von letzteren als von ersteren 
getroffen und angeregt wird, folgt keineswegs, dafs das 
Licht als ein besonders adäquater Reiz der Retina und 
der Sehnerven elemente angesehen und den übrigen Arten 
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der Reizung gegenübergestellt werden müsse. Es hat 
keine Schwierigkeiten anzunehmen, dafs alle Beize, welche 
das Sehnervensystem zu afßciren vermögen, Lichtempfin- 
dungen hervorrufen, dafs aber Aetherschwingungen nur auf 
die Retina wirken können. Ähnliches findet ja auch 
bei den Tastnerven für Wärme und Kälte statt. Auch 
hier verhalten sich die peripherischen Ausbreitungen 
anders als die Stämme. Für letztere sind kleine Tem- 
peraturänderungen, wie es scheint, gar kein Reiz, und 
gröfsere, welche zu reizen vermögen, erregen keine 
Temperaturempfindung. Man kann übrigens auch weiter 
schliefsen, dafs in der Retina nicht die Fasern, welche 
sich vom Sehnerven aus an ihrer innern Fläche strahlen- 
förmig ausbreiten, sondern die kugeligen Elemente für 
das Licht empfindlich sind. Wären es jene, so müfste 
Licht, welches irgend eine Stelle der Retina trifft, von 
allen Fasern empfunden werden, welche theils in dieser 
Stelle endigen, theils über sie hinaus weiter nach der 
Peripherie hinlaufen. Es müfste sich also im Gesichts- 
felde von jedem hellen Punkte ein lichter Schein nach 
den Grenzen des Feldes hin ausbreiten, was nicht der 
Fall ist. Wir können demnach weiter schliefsen, dafs 
auch die Fortsetzungen der Sehnervenfasern in der Retina 
unempfindlich gegen das Licht sind. Es bleiben nur die 
Ganglienkörper und die kernähnlichen Gebilde der Retina, 
in denen die Aetherschwingungen als Reiz wirken können.^ 

* Bei der Aufnahme dieses Aufsatzes in die Sammlung seiner 
„Wissenschaftlichen Abhandlungen" hat der Verfasser im Jahre 
1882 in einer Schlufsnote darauf hingewiesen, dafs zur Zeit der 
Abfassung des Aufsatzes Stäbchen und Zapfen der Netzhaut noch 
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Zasatz. 

Ableitung der Formel auf S. 56 für die 
Quantität Licht, welche von mehreren Glas- 
platten reflectirt wird. 

Wenn diese Formel für n reflectirende Flächen 
richtig ist, läfst sich zeigen, dafs sie es auch für (n + 1) 
solche sei. Da sie ferner für w = i und w = 2 zutrifft, 
mufs sie es auch für jeden beliebigen Werth von n thun. 

Die Quantität Licht, welche unter dem betreffenden 
Einfallswinkel von einer reflectirenden Fläche zurück- 
geworfen wird, wenn die Menge 1 von senkrecht gegen 
die Einfallsebene polarisirtem Licht auffällt, sei p, die 
von n solchen Flächen zurückgeworfene P(„), die von 
{n -{- 1) zurückgeworfene JP^n-^-i). Es läfst sich zeigen, 
dafs wenn: 

dann auch die Gleichung richtig sei, welche aus dieser 
durch Substitution von n-^-l für n entsteht: 

Der besseren Bezeichnung willen nehmen wir an, 
das System von n spiegelnden Flächen liege horizontal, 
und es falle Licht von oben darauf. Die (n +i)te Fläche 
werde unten daran gefügt. Die Quantität Licht, welche 
von der untersten wten Fläche des zusammengesetzten 



nach E. Brücke's Ansicht als katoptrischer Apparat des Auges 
betrachtet wurden, und dafs die Verbindung derselben mit den 
Nervenfasern noch nicht bekannt war. Anm. d. Herausg. 
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Der Augenspiegel. 

Seit der Einführung der physikalischen Untersuchungs- 
methode in die Augenheilkunde, die auch hier, wie 
überall, dem subjectiven Erankenexamen vorzuziehen ist, 
blieben zwei Organtheile dieser Methode gänzlich uner- 
reichbar. Dies waren nämlich die Betina und die Cho- 
rioidea mit den ihnen zugehörigen Gefäfssystemen. Dieser 
grofse Mangel, der als eine wesentliche Lücke in der 
Diagnose der Augenkrankheiten allgemein gefühlt wurde, 
veranlafste auch mehrere tüchtige Männer, sich mit der 
Auffindung einer Methode zu befassen, vermittelst welcher 
man die Retina des lebendigen Menschen mit den ihr 
nahe liegenden Gebilden dem Auge eines Beschauers 
sichtbar machen könnte. Kufsmaul (die Farbenerschei- 
nungen im Grunde des menschlichen Auges. Heidelberg 
1845) war der erste, der sich Mühe gab, ein dies lei- 
stendes Instrument zu erfinden; seine Versuche scheiterten 
aber, weil er nicht darauf kam, mit den optischen, die 
von der Retina ausgehenden Lichtstrahlen zu einem Bilde 
vereinigenden Gläsern den nothwendigen Beleuchtungs- 
apparat zu verbinden. Brücke (J. MüUer's Archiv 1847)^ 
zeigte zuerst in seiner gewohnten geistreichen und scharfen 
Manier die Möglichkeit, das Leuchten des menschlichen 
Auges zu beobachten. Erst H. Helmhol tz (Beschreibung 

* Auf S. 37 — 40 des vorliegenden Bändchens abgedr. 

Anm. d. Herausg. 
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eines Augenspiegels. Berlin 1851)^ war es vorbehalten, 
das vorliegende Problem vollständig zu lösen, indem er 
mit einem Beleuchtungsapparate die nöthigen Gläser zu 
einem sehr compendiösen Instrumente vereinigte. Die 
Beschreibung und Anwendungsweise desselben übergehe 
ich hier gänzlich, weil ein jeder, der sich für diese Sache 
interessirt, jene obengenannte, höchst wichtige Schrift 
selbst studiren mufs, und weil ich bei meinen practischen 
Zwecken auf eine mathematische Begründung nicht ein- 
gehe. Der Entdeckung jenes verehrten Mannes verdanke 
ich eine der schönsten Freuden meines Lebens; denn als 
ich unter seiner Anleitung bei seiner Anwesenheit in 
Göttingen mit Hülfe jenes Instruments zuerst die Retina, 
den Nervus opticus mit der Arteria centralis retinae er- 
blickte, wurde es mir sogleich klar, dafs auf diesem 
Wege viel für die Diagnose der Krankheiten des Auges, 
dieses Organs, dem ich einen grofsen Theil meines Lebens 
gewidmet habe, zu gewinnen sei. Ich beschlofs daher, 
die Sache gründlich zu prüfen, um ein vollgültiges Urtheil 
über die praktische Brauchbarkeit des Instruments zu 
erlangen. Nach sehr vielen sorgfältigen, mühsamen Ver- 
suchen an gesunden und kranken Menschen, wie an 
frischen todten Thieraugen, konnte ich nun aber leider! das 
Instrument noch nicht für alle Fälle brauchbar finden, 
wie dies auch der verehrte Erfinder, dessen grofses Ver- 
dienst hierdurch nicht im geringsten geschmälert werden 
soll, schon selbst vermuthet zu haben scheint, indem er 
S. 14 a. a. 0. sagt: „Ich werde hier die Grundsätze 

* Auf S. 41— 87 des vorliegenden Bändchens abgedr. 

Anm. d. Herausg. 
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entwickeln, welche mich in dieser Beziehung bei der 
Construction meines Instruments geleitet haben und 
welche auch zu Grunde zu legen sein würden, falls Augen- 
ärzte etwa Modificationen des Instruments zu praktischen 
Zwecken für nöthig erachten sollten." — 

Folgende Punkte sind es nun, die mich zu dem obigen 
Urtheile bestimmen: 

1. Das Instrument verlangt eine nicht unbedeutende 
Geschicklichkeit in der Handhabung, die sich indessen 
ein Mensch von einiger Anstelligkeit bei guter Anweisung 
ziemlich leicht erwirbt. 

2. Der Beleuchtungsapparat schickt bei Trübungen 
der brechenden Medien zu wenig Licht ins Auge, so 
dafs opake Gegenstände im Innern des Auges entweder 
gar nicht gefunden werden können, oder, mögen sie eine 
Farbe und Intensität haben, welche sie wollen, als 
schwarze, undeutlich begrenzte Flecken erscheinen, deren 
Natur und Sitz so nicht zu entziffern ist. 

3. Der dioptrische Apparat, das vorgelegte Hohlglas, 
stellt blofs die auf der Retina leuchtenden Objecto deut- 
lich und vergröfsert dar, während die vor derselben be- 
findlichen dunkel, undeutlich und verkleinert erscheinen. 

4. Man mufs für jedes Auge ein eigenes passendes Hohl- 
glas vorschieben, was oft sehr zeitraubend und unsicher ist. 

5. Es ist unmöglich bei diesem Instrumente convexe 
Gläser anzuwenden, die sonst bei allen dioptrischen Appa- 
raten vorzuziehen sind, indem sie nicht blofs deutlichere 
und schärfere, vergröfserte Bilder geben, sondern auch 
durch geringe Verschiebungen für jedes Auge passend 
gestellt werden können. 
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Nachdem ich in Folge sehr zahlreicher Versuche diese 
Mängel des im übrigen vortrefflichen Instrumentes ein- 
gesehen hatte, suchte ich dasselbe nach den von Helm- 
holtz angegebenen Grundsätzen zu verbessern. Indessen 
alle meine mühsamen Versuche scheiterten; nichts wollte 
mir gelingen ; und so kam ich auf den Gedanken, ein 
ganz neues Instrument zu erfinden. Dies ist mir denn 
auch gelungen und zwar in einer Weise, wodurch alle 
jene Mängel vermieden sind. 

Mein Instrument ist freilich nicht so klein und com- 
pendiös, wie das von Helmholtz; dafür ist es aber sehr 
leicht und sicher. ohne viele Uebung zu handhaben; über- 
dies kann ich die Quantität des in das Auge fallenden 
Lichtes nach Belieben vermehren und vermindern, ebenso 
je nach dem Bedürfnisse convexe oder concave Gläser 
anwenden und das Instrument für alle Theile des Auges, 
durchsichtige und opake, scharf einstellen, so dafs ich 
jeden Theil des Auges von der Cornea und Regenbogen- 
haut bis zur Retina in seinem gesunden und kranken 
Zustande vergröfsert und scharf betrachten kann. — 

Dieses Instrument, welches allen praktischen Bedürf- 
nissen zu entsprechen scheint, werde ich jetzt beschreiben. 
Der Beschreibung und Gebrauchsanweisung desselben soll 
eine Anzahl pathologischer Fälle, die ich mit dem In- 
strumente beobachtet habe und von denen ich genaue, 
nach der Natur gezeichnete Abbildungen besitze, ange- 
reiht werden. Zum Schlüsse wird endlich die Beschreibung 
einiger anderer Augenspiegel folgen, die vielleicht noch 
einer bedeutenden Vervollkommnung fähig sind. — 

Da» Instrument (Fig. 1) besteht aus folgenden Theilen : 
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Auf einem runden Fufse von Holz ruht eine hohle Säule 
(1), in deren Achsenkanale sich ein runder Stab (2) von 
Holz befindet, der hoch und niedrig geschoben und durch 
eine Feder, die sich am unteren Ende desselben befindet, 
in jeder beliebigen Höhe festgestellt werden kann. Auf 
diesem Stabe sitzt ein Halbkreis von Messing (3), der 
sich mit dem Stabe hoch und niedrig, rechts und links 
stellen läfst. In diesem Halbkreise ist ein in der Mitte 
durchbohrter Hohlspiegel (4) von etwa 3 Par. Zoll Durch- 
messer und von einer Brennweite von etwa 10 Par. Zoll 
durch Schrauben, die je nach dem Bedürfnisse gelüftet 
oder stärker angezogen werden können, so befestigt, dafs 
er um seine Horizontalachse gedreht werden kann. In der 
Mitte der Säule (1) befinden sich 2 hölzerne Ringe 
(5 und 6), welche sich um die Säule drehen lassen. Jeder 
Ring trägt einen horizontal auslaufenden Arm (7 und 8); 
der Arm 7 trägt einen geschwärzten Schirm, der eines- 
thoils dazu dient, um das Licht der Lampe vom Beob- 
achter abzuhalten, anderntheils auch dazu, um, wenn es 
nöthig ist, das vom Spiegel in das zu beobachtende Auge 
fallende Licht abzuschwächen, was man dadurch bewirkt, 
dafs man einen Theil des Spiegels durch den Schirm be- 
schattet. Der Arm 8, welcher in 12 Zolle eingetheilt ist, 
trägt 2 verticale Säulen (9 und 10), die rück- und vor- 
wärts geschoben werden können; in jeder verticalen Säule 
steckt ein am unteren Ende mit einer Feder versehener 
Stift von Messing (11 und 12), den man auf- und ab- 
wärts schieben kann und der durch die Feder in jeder 
Höhe, die man ihm giebt, festgehalten wird. Auf diese 
Stifte steckt man je nach den Umständen concave oder 
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convexe Gläser, welche die aus dem zu beobachtenden 
Auge zurückkehrenden Lichtstrahlen zu einem deutlichen 
Bilde für den Beobachter vereinigen. Eine ausführlichere, 
mehr in's Einzelne gehende Beschreibung des Instru- 
mentes wird durch einen Blick auf die beigefügte Zeich- 
nung entbehrlich gemacht. 

Beim Gebrauche des Instrumentes setzt man den 
Kranken womöglich mit einer durch Belladonna erwei- 
terten Pupille auf einen Stuhl, vor den Kranken einen 
kleinen Tisch mit dem Instrumente, neben ihn auf die 
entgegengesetzte Seite des zu untersuchenden Auges einen 
Tisch mit einer guten Lampe, die hoch und niedrig ge- 
stellt werden kann. Mit dem zu untersuchenden Auge 
müssen die Mitte des Spiegels, das dioptrische Glas und 
die Flamme der Lampe in gleicher Höhe stehen, und 
zwar mufs die Lampe dem Kopfe des zu Untersuchenden 
so nahe als möglich gestellt werden. Der Kranke blickt 
dann in einer passenden Entfernung, die, wie unten näher 
angegeben werden soll, leicht durch Rück- und Vorwärts- 
schieben des Instrumentes gefunden wird, in das ihm 
zunächst stehende Glas; während der Beobachter, der 
hinter dem Schirme sitzt, das vom Spiegel reflectirte 
Licht in das Auge des Kranken wirft und durch das 
Loch des Spiegels in das Auge schaut. Fällt der Fokus 
der reflectirten Lichtstrahlen in das Auge des zu Unter- 
suchenden, so ist die Lichtstärke am bedeutendsten; will 
man diese aber wegen zu grofser Empfindlichkeit des 
Auges abschwächen, so schiebt man die Lampe allmählich 
zurück oder beschattet mit dem Schirme ein Drittheil oder 
die Hälfte des Spiegels. Auf diese "Weise kann man die 

Nendnicke. 7 
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Lichtstärke von ihrem Maximum nach Belieben vermin- 
dem^ was indessen selten nöthig ist, weil man einestheils 
entzündete und mit Lichtscheu behaftete Augen überall 
nicht mit diesem Instrumente untersuchen kann und weil 
man anderentheils bei einiger Uebung die Untersuchung so 
rasch beendigt, dafs ein gewöhnliches Auge nicht im 
geringsten dadurch angestrengt wird. 

Ich beginne die Untersuchung stets mit einem Hohl- 
glase mit einer negativen Brennweite von 8 — 9 Par. Zoll, 
welches ich auf den Stift (11) stecke. Das Auge wird 
hierdurch gewissermafsen in ein Galiläisches Femrohr 
verwandelt, wobei die brechenden Medien des Auges das 
Objectivglas und das Hohlglas das Ocular bilden. Auf 
dieselbe Weise, wie man das Galiläische Fernrohr durch 
Einschieben und Ausziehen des Oculars den kurzsichtigen 
und weitsichtigen Augen anpassen kann, vermag man 
auch dieses Glas durch Hin- und Herschieben dem Re- 
fractions vermögen der verschiedenen Augen zu accom- 
modiren. Denn, wenn die einfallenden Strahlen, welche 
ein Hohlglas treffen, parallel sind, so divergiren die 
Strahlen so, als kämen sie vom Hauptzerstreuungspunkte. 
Rückt aber der leuchtende Punkt näher, sind also schon 
die auffallenden Strahlen divergirend, so werden sie 
nach dem Durchgange durch das Glas noch stärker di- 
vergiren, als es für die parallel eintretenden Strahlen 
der Fall war. Der Zerstreuungspunkt rückt also dem 
Glase um so näher, als der leuchtende Punkt näher 
kommt. Wenn aber die einfallenden Strahlen nach dem 
Hauptzerstreuungspunkte auf der anderen Seite des Glases 
hin convergiren, so werden die gebrochenen Strahlen 
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nothwendig einander parallel austreten. Convergiren die 
einfallenden Strahlen stärker, so werden sie auch nach 
der Brechung noch convergiren; wenn aber die einfal- 
lenden Strahlen nach einem Punkte convergiren, der, 
wie es bei den aus dem Auge heraustretenden Licht- 
strahlen der Fall ist, weiter vom Glase absteht, als der 
Hauptzerstreuungspunkt, so divergiren sie noch, als ob 
sie von einem Punkte vor dem Glase kämen. Diese 
Betrachtung beweist uns nicht allein die Möglichkeit, 
dafs man mit einem Hohlglase scharfe Bilder von den 
Objecten der Retina bekommen, sondern dafs man auch 
im Stande ist, ein und dasselbe Glas durch Annäherung 
und Entfernung desselben den verschieden brechenden 
Augen anzupassen. Bei kurzsichtigen Augen ist das 
Hohlglas dem Auge 2 — 3, bei weitsichtigen 3 — 5 Par. 
Zoll zu nähern. Wirft man dann das Licht mit dem 
Hohlspiegel in das Auge, so fängt das Innere des- 
selben scheinbar lebhaft an zu glühen; die Blutgefäfse 
der Retina erscheinen dem Beobachter dabei bedeutend 
vergröfsert und bei richtiger Stellung des Glases auch 
mit scharfen Contouren. Wegen der bedeutenden Ver- 
gröfserung der Objecte der Retina überblickt man hier 
gleichzeitig immer nur einen sehr kleinen Theil derselben 
und nur einzelne, stark vergröfserte Aeste der Central- 
gefäfse. Aus diesem Grunde eignet sich die Unter- 
suchung mit dem Hohlglase nicht besonders dazu, um 
den Hintergrund des Auges in einem gröfseren Umfange 
zu examiniren. Dennoch ist diese Methode der Unter- 
suchung interessant und wichtig. Ist nämlich das Auge 
in seinen brechenden Medien vollkommen klar und ge- 
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sund, so erscheint uns der Hintergrund des Auges in 
einer hellen Rosafarbe; finden sieh aber auf der Retina 
oder im Glaskörper rothe, braune oder schwarze Exsudate, 
so erblickt man diese ebenfalls in ihrer natürlichen Farbe. 
Dasselbe findet auch statt bei Trübungen im Glaskörper 
nahe hinter der Linse oder in der Linse; nur sehen wir 
die letzteren nicht vergröfsert, sondern verkleinert. Ist 
die Linse aber gleichmäfsig, wenn auch nur so schwach 
getrübt; dafs man die Trübung mit blofsem Auge noch 
gar nicht zu erkennen vermag, so zieht sich die helle 
Rosafarbe des Hintergrundes schon etwas ins Braunliche 
und Schmutzige. Bei etwas stärkerer Trübung nimmt 
mit der Intensität derselben die Helligkeit des Hinter- 
grundes ab; dagegen die bräunliche, selbst braun-schwärz- 
liche Färbung verhältnismäfsig zu. Ist die Trübung des 
Linsensystems aber schon soweit fortgeschritten, dafs man 
sie mit blofsem Auge erkennt, so fangt sie an die in 
das Auge fallenden Lichtstrahlen zu reflectiren, und 
dann erscheint uns ein bläulicher Schleier vor dem dunkel- 
braunrothen Hintergrunde. Die bläuliche Farbe des Schleiers 
ist um so lebhafter blau, je röthlicher und heller noch die 
Farbe des daneben durchscheinenden Hintergrundes ist. 
Je mehr aber die natürliche Farbe des Hintergrundes 
verschwindet, je mehr sie sich ins Bräunliche und Dunkle 
zieht, um desto deutlicher erscheinen die Trübungen 
durch das von ihnen reflectirte Licht in ihrer natür- 
lichen Farbe. Die Reihe dieser Erscheinungen beweist 
offenbar, dafs jene blau-grünliche Farbe der Trübungen 
auf dem helleren, mehr in*8 Rothe sich ziehenden Hinter- 
grunde theilweise zu den complementären Farben gehört. — 
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Mit der Zunahme der schmutzigen, bräunlichen Färbung 
des Hintergrundes der Retina nimmt die Deutlichkeit der 
Oentralgefafse immer mehr ab, so dafs man diese am 
Ende gar nicht mehr erkennt. 

Die Reihe dieser Erscheinungen giebt uns ein Mittel 
an die Hand, wodurch wir in den Stand gesetzt werden, 
die schärfste Diagnose zwischen einer einfachen Ambly- 
opie und einer Cataracta bei ihrer ersten Entstehung fest- 
zustellen; was ohne dieses Hülfsmittel bekanntlich oft 
auf serordentlich schwer, ja selbst unmöglich ist. Bei der 
Amblyopie ohne materielle Veränderungen des Augen- 
hintergrundes erscheint dieser nämlich bei dem gedachten 
Experiment in einer hellen Rosafarbe mit deutlichen 
dunkelrothen Gefafsen. Bei der beginnenden Cataracte 
dagegen nehmen wir, je nach der geringeren oder stär- 
keren Ausbildung derselben, die Gefäfse mehr oder weniger 
undeutlich hinter einem rothbräunlichen oder bräunlichen 
oder selbst blaugrünen Schleier wahr. Am besten gelingt 
das Experiment, wenn die Pupille vorher durch eine Ein- 
träufelung von Belladonna oder Hyoscyamus erweitert ist. 

"Weit umfassender und lehrreicher ist aber der An- 
blick, wenn wir zur Untersuchung des Auges, anstatt 
eines concaven Glases, ein oder zwei convexe Gläser 
gebrauchen und auf diese Weise das Auge in ein astro- 
nomisches Femrohr verwandeln. Man benutzt hierzu bi- 
oder planconvexe Linsen von der Gröfse eines gewöhn- 
lichen Brillenglases. Kann man zu diesem Zwecke apla- 
natische und achromatische Gläser bekommen, so geben 
diese freilich ein sehr schönes, deutliches Bild, jedoch 
haben sie den Nachtheil, dafs sie zu stark spiegeln und 
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dadurch die "Wahrnehmung sehr leicht stören. Aus 
diesem Grunde ziehe ich in der Regel gut geschliffene 
einfache Gläser vor, die bei den schwachen Vergröfse- 
rungen, welche hier anwendbar sind, ein vollkommen 
scharfes und deutliches Bild liefern. — Benutzt man nur 
ein einziges convexes Glas, welches man auf den Stift 11 
(Fig. 1) steckt, und hat dieses Glas eine Brennweite von 
etwa 1^/2 Par. Zoll, so bekommt man, wenn die Entfer- 
nung dieses Glases von dem beobachteten Auge etwa 1, 
und von dem Beobachter 9 — 10 Par. Zoll entfernt ist, 
ein umgekehrtes, 2^/2 — 3 mal vergröfsertes, wirkliches 
Bild der Objecto der Retina. Diese Vergröfserung reicht 
vollkommen aus, um die feinsten Zweige der Central- 
gefäfse, kleine Aneurysmen, Exsudate, Extravasate u. dergl. 
zu beobachten, und sie ist besonders für die Untersuchung 
eines gröfseren Theils der Retina sehr bequem, weil sie 
ein sehr grofses Gesichtsfeld darbietet, in welchem gleich- 
zeitig der Nervus opticus, die Arteria centralis retinae 
mit ihren zahlreichen Verzweigungen und die Macula 
lutea erscheint. Hat die Pupille des zu beobachtenden 
Auges auch nur eine "Weite von 5°*™, so ist die Ver- 
gröfserung der Pupille doch so bedeutend, dafs der Pupil- 
larrand aus dem Gesichtsfelde heraustritt. So sehr sich 
daher auch diese Stellung des Glases von der genannten 
Brennweite für die Untersuchung des Hintergrundes des 
Auges eignet, so pafst sie doch nicht für die Unter- 
suchung der Regenbogenhaut, weil diese ganz aus dem 
Gesichtsfelde heraustritt. Die krankhaften Veränderungen 
der Cornea und des Linsensystems dagegen bieten sich 
hier dem Blicke des Beobachters sehr deutlich dar. 
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Entfernt man das convexe Glas von l^/g Par. Zoll 
Brennweite vom zu beobachtenden Auge um 1 ^/g — 2 Par. 
Zoll, so dafs das Auge des Beobachters 10 — 11 Par. Zoll 
von dem Glase entfernt ist, so bekommt man ebenfalls 
ein umgekehrtes, aber nur zweimal vergröfsertes , wirk- 
liches Bild der Netzhautgegenstände und ein zweimal 
vergröfsertes, umgekehrtes Bild der Cornea, der Regen- 
bogenhaut, der etwa trüben Theile der Linse und der 
sonstigen in das Gesichtsfeld fallenden Theile des Auges. 
Das Gesichtsfeld, in welches die Objecto des Hinter- 
grundes des Auges fallen, ist hierbei aber klein. Daher 
ist diese Constellation für die Untersuchung der Retina 
nicht so zweckmäfsig, wie die vorhergehende, aber zweck- 
mäfsiger für die Untersuchung der Regenbogenhaut, des 
Pupillarrandes, der Linsenkapsel und der Cornea. 

Nimmt man, anstatt eines einzigen convexen Glases, 
zwei, und zwar das eine von 1^2 P^-r. Zoll, das andere 
von 4^/jj Par. Zoll Brennweite und entfernt man das erste 
Glas 1 Par. Zoll, das zweite 5^2 Par. Zoll vom zu be- 
obachtenden Auge und bringt man das beobachtende 
Auge nahe hinter das Loch des Spiegels, so erhält man 
von der Retina ein umgekehrtes virtuelles Bild von drei- 
maliger Vergröfserung in einem ziemlich grofsen Gesichts- 
felde und ebenso ein umgekehrtes Bild der übrigen Theile 
des Auges von viermaliger Vergröfserung. Diese Con- 
stellation der Gläser würde daher besonders vortheilhaft 
sein, wenn die Spiegelung der auf die Gläser fallenden 
Lichtstrahlen hier nicht bedeutender wäre, als bei dem 
einfachen Glase. Jedoch kann man die Spiegelung da- 
durch vermindern, dafs man sie durch Drehung um ihre 
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Verticalachse etwas schief zu der Richtung der optischen 
Achse des beobachtenden Auges stellt. — Benutzt man 
abermals zwei Gläser, aber beide von A}j^ Par. Zoll 
Brennweite, entfernt man dabei das erste Glas 2V2 PftJ*. 
Zoll, das zweite 4" von dem zu beobachtenden Auge und 
schaut der Beobachter ganz nahe hinter dem Spiegel 
durch das Loch desselben, so bekommt er von den Ob- 
jecten des Hintergrundes des Auges ein umgekehrtes 
wirkliches Bild von 6 maliger Vergröfserung mit einem 
sehr grofsen Gesichtsfelde; dagegen von den übrigen 
Theilen des Auges ein aufrechtstehendes virtuelles Bild 
mit einer so bedeutenden Vergröfserung, dafs der Pu- 
pillarrand der Regenbogenhaut aus dem Gesichtsfelde 
tritt. Daher eignet sich diese Constellation der Gläser 
sehr gut zur Untersuchung der Cornea, des Linsensystems 
und der Retina, aber nicht zu der Beobachtung der 
Regenbogenhaut. 

Kommt es ganz besonders auf eine starke Vergröfse- 
rung der Objecto des Hintergundes des Auges an, da- 
gegen weniger auf die Beobachtung der übrigen Theile 
desselben, so kann man auf den Stift 11 (Fig. 1) ein 
Glas von l^/g Par. Zoll Brennweite und auf den Stift 12 
ein zweites Glas von 3 Par. Zoll Brennweite stecken. 
Entfernt man dann das erste Glas durch Zurückschieben 
desselben auf dem horizontalen Arme um 2 Par. Zoll 
und das zweite Glas um 6 Par. Zoll vom zu beobach- 
tenden Auge und schaut man dann ganz nahe hinter dem 
Spiegel durch das Loch desselben, so erhält man ein um- 
gekehrtes Bild der Objecto der Retina von 9 — lOfacher 
Vergröfserung und ebenfalls ein umgekehrtes Bild der 
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übrigen Theile des Auges von 2 facher Vergröfserung. Bei 
dieser Constellation der Gläser gewinnt das Bild sehr an 
Klarheit, wenn man anstatt des gewöhnlichen Spiegels 
einen etwas stärkeren von 7 — 8 Par. Zoll Brennweite 
anwendet. 

Schon bei dieser letzten starken Vergröfserung wird 
die Beobachtung durch die nie ganz zu beseitigende Un- 
ruhe des Auges sehr erschwert. Noch stärkere Vergröfse- 
rungen würden daher wegen der unausführbaren voll- 
ständigen Feststellung des Auges mit meinem Instrumente 
kein Resultat liefern. Bei den schwächeren Vergröfse- 
rungen ist eine vollständige Feststellung des Auges nicht 
allein unnöthig, sondern selbst nicht einmal wünschens- 
werth, weil bei den Bewegungen bald diese, bald jene Theile 
des Augenhintergrundes in das Gesichtsfeld fallen, wo- 
durch eine umfassendere Beobachtung mit leichter Mühe 
erzielt wird. Auch habe ich mich überzeugt, dafs die 
schwachen Vergröfserungen vollkommen ausreichen, um 
die kleinsten Veränderungen im Durchmesser der Ge- 
fäfse, um Exsudate, Extravasate u. s. w. deutlich wahrzu- 
nehmen. Die Elemente der Retina kann man freilich 
hierbei nicht unterscheiden; dazu würde aber auch eine 
weit stärkere Vergröfserung nöthig sein, die, wo das le- 
bendige, stets unruhige Auge das Object bildet, nicht 
wohl anzuwenden ist. Dessenungeachtet werde ich unten 
aber doch zeigen, wie man ein schärferes jMikroskop mit 
dem Augenspiegel verbinden kann, mit dem man wenig- 
stens die Retina und die übrigen Theile eines frischen, 
noch durchsichtigen todten Auges, ohne es zu zerschnei- 
den, mikroskopisch beobachten könnte. 
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Bei der obigen Darstellung der Vergröfserungsmo- 
mente möchte es vielleicht dem einen oder dem andern 
auffallend erscheinen, dafs, bei derselben Constellation; 
der Gläser, Gegenstände verschiedener Entfernung zu- 
gleich deutlich, aber mit verschiedener Vergröfserung- 
gesehen werden. Dieser scheinbare Widerspruch wird 
aber gelöst, wenn man berücksichtigt, dafs die von der 
Retina zurückkommenden Lichtstrahlen aufserhalb de» 
Auges convergent sind und zwar in einem Grade, daf& 
ihr Convergenzpunkt der Entfernung des leuchtenden 
Objectes entspricht, während die von den übrigen Theilen 
des Auges zurückgeworfenen Lichtstrahlen eine diver- 
gente Richtung haben. 

Die hier aufgeführten Vergröfserungen sind von mir 
nicht auf dem "Wege der Rechnung, sondern auf dem 
der directen Messung gefunden worden. Zu diesem Ende 
nahm ich ein künstliches Auge 1, (Fig. 2.) von der 
Gröfse und dem Brechungsindex des menschlichen AugeSy 
welches an der Stelle der Retina mit einem transparen- 
ten, in Millimeter getheilten Glase und mit einer Pupille 
von 5 ™°^ Durchmesser versehen ist. Dieses Auge wurde 
auf das Ende einer 12 Par. Zoll langen Scala (3) ge- 
steckt, auf deren entgegengesetztem Ende sich ein durch- 
bohrter Hohlspiegel (4) befand. Auf die Skala selbst 
steckte ich die dioptrischen Gläser (5, 6) mittels eine» 
verschiebbaren Keiles, so dafs dieselben nach Bedürfnifs 
eingestellt werden konnten. Hinter das Loch des Spie- 
gels wurde eine planparallele Glasscheibe (7) so be- 
festigt, dafs ihre Ebene in einem Winkel von 45^ nach 
hinten geneigt war. In verticaler Richtung unter diesem 
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Glase befestigte ich einen weifsen Mafsstab (8), der 
durch schwarze Striche in Millimeter getheilt war, in 
einer Entfernung von 10 Par. Zoll, die für mich die 
Entfernung des deutlichen Sehens ist. Neben dem künst- 
lichen Auge stellte ich eine Lampe (9) auf, welche ihr 
Licht in den Hohlspiegel und auch auf den Mafsstab 
warf; von dem Hohlspiegel wurde das Licht in das 
künstliche Auge geworfen und von dem Mafsstabe auf 
die untere Fläche des planparallelen GMases und von da 
in einem Winkel von 90® durch das Loch des Hohlspie- 
gels, so dafs dem durch das Loch des letzteren und durch 
die in einem Winkel von 45® geneigte Fläche des plan- 
parallelen Glases schauenden Auge die Scala des Mafs- 
stabes und die Scala der künstlichen Retina (2) bei rich- 
tiger Einstellung der dioptrischen Gläser auf einander ge- 
legt erschienen. Auf diese Weise war ich im Stande, die 
Vergröfserung bei den verschiedenen Constellatipnen der 
Gläser direct abzulesen und zugleich auch, wenn ich von 
hinten auf das transparente, die Retina vorstelliende Glas 
des künstlichen Auges schaute, die Form und die Gröfse 
des von dem Hohlspiegel in das Auge geworfenen Licht- 
bildes zu beobachten. — 

Das von dem Hohlspiegel zurückgeworfene Bild der 
aufrechtstehenden Lichtflamme hat natürlich eine umge- 
kehrte Lage; wirft man dieses umgekehrte Flammenbild 
bei einer Entfernung des Hohlspiegels von 11 — 12 Par. 
Zoll in das Auge, so entwirft sich auf der Retina wieder 
ein aufrechtstehendes Flammenbild von dem umgekehr- 
ten Bilde des Hohlspiegels. Dieses aufrechtstehende 
Flammenbild bleibt auf der Retina noch aufrecht, nur 
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nicht mehr mit scharfen Rändern, wenn man vor das 
Auge ein convexes GHas von V-j^ Par. Zoll Brennweite 
in einer Entfernung von 1" anbringt. Entfernt man aber 
das Glas von dem zu beobachtenden Auge, dafs es 2 — 2^/3 
Par. Zoll von demselben absteht, so entwirft sich auf der 
Betina eine Lichtscheibe, welche die Basis eines Kegels 
ist, dessen Höhe von dem Pupillarrande der Regenbogen- 
haut ungefähr halbirt wird. Bringt man zwei Gläser 
von 4^/2 Par. Zoll Brennweite so vor das zu beobach- 
tende Auge, dafs das erste etwa 2 Par. Zoll, das zweite 
3—4 Par. Zoll von demselben absteht, so hat man wieder 
das umgekehrte Bild des Spiegels aufrecht auf der Re- 
tina. Dieses auf der Retina aufrechtstehende Bild sieht 
natürlich der Beobachter, der durch das Loch des Spie- 
gels schaut, wieder umgekehrt. — 

Der Verlauf der aus dem Auge wieder heraustreten- 
den Lichtstrahlen entspricht genau, nur in umgekehrter 
Ordnung, der Richtung der einfallenden Strahlen. Da- 
her kommen die Lichtstrahlen parallel aus dem Auge, 
wenn unser Auge für die Unendlichkeit accommodirt 
ist und Lichtstrahlen etwa von einem Sterne bekonmit. 
Ist das Auge aber für endliche Gegenstände accommo- 
dirt und erhält es Lichtstrahlen von terrestrischen Ob- 
jecten, so fallen die Lichtstrahlen bekanntlich divergent 
in das Auge und kommen dagegen so convergent wie- 
der heraus, dafs sie sich auf dem Punkte des leuchten- 
den Objectes schneiden, von welchem sie ausgegangen 
waren. Die aus dem Auge zurückgestrahlten conver- 
genten Lichtstrahlen vermag nun aber ein anderes Auge 
nicht zu einem deutlichen Bilde zu vereinigen, weil die- 
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selben sich schon vor der Retina schneiden. Setzt man 
dann aber ein convexes Glas vor das zu beobachtende 
Auge, so werden die aus diesem heraustretenden Licht- 
strahlen früher oder später, je nach, der kürzeren oder 
längeren Brennweite des Glases, zu einem vergröfserten 
Bilde, dessen Lage die umgekehrte des Netzhautbildes 
in dem zu beobachtenden Auge ist, vereinigt. Nähert 
man dann das beobachtende Auge diesem Bilde bis zur 
Entfernung des deutlichen Sehens, so kann man dasselbe 
mit scharfen Umrissen wahrnehmen. Auf diese Weise 
bekommt man mittels Convexgläser ein umgekehrtes 
Bild von den Objecten der Retina. Benutzt man aber 
anstatt des convexen Glases ein concaves Glas, so er- 
blickt man das Flammenbild und die Objecte auf der 
Retina des zu beobachtenden Auges in derselben Ord- 
nung, wie es sich dort befindet. — 

Bei der Untersuchung des Auges mittels des Augen- 
spiegels mit convexen Gläsern bleibt die Stellung des 
Kranken, der Lampe, des Instrumentes, des Beobachters 
dieselbe, wie bei der Untersuchung mit concaven Glä- 
sern. Ist das Instrument mit einem oder mit zwei 
convexen Gläsern richtig eingestellt, was nach den 
obigen Angaben sehr leicht zu erreichen ist, so bekommt 
man, wie schon bemerkt, ein vergröfsertes Bild von allen 
Theilen des Auges; etwa vorhandene Blutgefäfse, Trübungen 
und Exsudate der Cornea, auch selbst der kleinsten Art 
erscheinen uns mit auffallender Deutlichkeit. Die ge- 
sunde Regenbogenhaut entwickelt ihr schönes, maschen- 
formiges Gewebe; die feinsten Abnormitäten am Pupillar- 
rande oder im Gewebe der Iris bieten sich unserem 
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Blicke dar; ebenso die pathologischen Veränderungen 
-der Linse und des Grlaskörpers in einer sonst nie geahn- 
ten Pracht; nur darf ich hier nicht verschweigen, dafs 
es mir bisher unmöglich war, den Sitz der im Innern 
^es Auges vorhandenen Trübungen der brechenden Me* 
dien durch die Anschauung unmittelbar zu bestimmen- 
Dies wurde mir a^a deutlichsten bei der Untersuchung 
einer Trübung mit dem Augenspiegel, deren Sitz bei 
-der entoptischen Untersuchung offenbar als hinter der 
Linse befindlich sich herausstellte. — 

In einem gesunden Auge sieht man bei der Unter- 
-suchung mittels des Augenspiegels mit convexen Griäsern 
in dem vergröfserten Auge das oben beschriebene Flam- 
menbild mit einer hellrothen Farbe und in demselben die 
Zweige der Centralgefäfse auf eine sehr deutliche "Weise; 
wendet dann der Mensch, den man beobachtet, sein 
Auge etwas nach der Nase zu, so tritt auch die Papilla 
nervi optici in Form eines kreisrunden Fleckes von weifser 
Farbe in das Gresichtsfeld; aus der Mitte dieses Fleckes 
sprofstdie Arteria centralis retinae hervor, deren Zweige sich 
quirlförmig nach allen Richtungen hin verbreiten. Unter 
den Hauptästen derselben pflegen zwei, welche nach 
oben verlaufen, und zwei, welche sich nach unten wen- 
den, die stärksten zu sein. Bisweilen glaubte ich auch 
Arterien und Venen von einander unterscheiden zu 
können; jedoch wollte mir dies nicht Mmmer gelingen, 
wahrscheinlich deshalb, weil in so kleinen Ästen die 
Farbe der Arterien und Venen nicht hinreichend ver- 
:schieden ist. — Die Gefäfse erscheinen bei diesem 
Versuche, wenn auch meistens nur 2 — 6mal vergröfsert. 
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doch so deutlich; dafs man an ihnen selbst sehr geringe 
Abnormitäten bemerken kann. — In einem todten Ham- 
melauge sah ich mit mehreren meiner Zuhörer an einem 
Zweige der Arteria centralis retinae eine aneurysmati- 
sche Anschwellung. Hatte ich in todte Thieraugen Injec- 
tionen von blauer oder rother Farbe gemacht, so konnte 
ich auch diese in den Adern ebenso, wie die kleinsten 
aus den Grefäfsen extravasirten Massen erkennen. Dafs 
man dasselbe auch im lebendigen menschlichen Auge zu 
sehen vermag, beweisen die nachfolgenden Beobachtungen. 
Johanne B., 21 J. alt, mit hellbraunem Haar und 
brauner Iris, von gesunder Körperconstitution, bekam 
einen Schlag mit einem Stück Holz auf das linke Auge, 
welches bis dahin vollkommen gesund und mit einer 
guten Sehkraft begabt gewesen war. In Folge dieses 
Schlages bildete sich ein Hypoäma, welches die ganze 
vordere Augenkammer ausfüllte, aber durch eine strenge 
Antiphlogose, durch Blutentziehungen, kalte Ueberschläge, 
kühlende Purgan tia, Einreibungen von Merkurialsalbe, 
durch Ruhe und strenge Diät innerhalb eines Zeitrau- 
mes von 14 Tagen gänzlich wieder beseitigt wurde. 
Nach Entfernung des Blutextravasates blieb aber Läh- 
mung der Regenbogenhaut mit bedeutender Erweiterung 
der Pupille und mit einem hohen Grade von Amblyopie 
bei vollkommener Klarheit der brechenden Medien zurück. 
Nachdem nun durch eine mäfsig fortgesetzte Antiphlo- 
gose jegliche Reizung des Auges beseitigt war, glaubte 
ich zur Untersuchung des Auges mit meinem Augen- 
spiegel ohne Gefahr schreiten zu dürfen. Das Licht 
desselben wurde auch ohne die geringste Beschwerde 
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ertragen. Bei der Untersuchung mit concaven Griäsern 
zeigte sich hier die normale Farbe des Augenhinter- 
grundes. Bei der Untersuchung mit convexen Gläsern 
aber entdeckten wir bald einen ungewöhnlichen Reich- 
thum und eine abnorme Ausdehnung der blutführenden 
Gefäfse. Vor diesem Gefäfsnetze flottirte eine dunkle, 
schwarze Masse bei den Bewegungen des Auges hin und 
her, so dafs sie bald in kleineren, bald in gröfseren 
Portionen in das Gesichtsfeld trat, bald aus diesem 
wieder verschwand. Diese dunkle Masse hatte eine un- 
regelmäfsige, netzförmige Gestalt, die der eines dunklen 
Venennetzes nicht ganz unähnlich war, so dafs wir sie 
anfangs für Venen hielten. Nach wiederholten Unter- 
suchungen stellte es sich aber heraus, dafs wir uns hierin 
geirrt hatten; denn im Verlaufe einiger Tage hatte sich 
nicht blofs die Gestalt, sondern auch die Menge dieses 
schwarzen netzförmigen Körpers bedeutend verändert 
und vermindert. Bei einer noch späteren Untersuchung 
vermochten wir nur noch einzelne dicke dunkle Streifen 
mit gefransten Rändern und einzelne dunkle Punkte, 
die auf dem hellen Hintergrunde vor dem rothen Gefäfs- 
netze hin und her flottirten, zu entdecken. Aus dem 
Verlaufe dieser Untersuchung geht demnach unzweifel- 
haft hervor, dafs die Ursache dieser dunklen Erscheinung 
in dem Reste eines Blutextravasates, welches sich nach 
und nach auflöste und verschwand, zu suchen war. Jener 
Schlag hatte also wahrscheinlich auch die Zerreifsung 
einzelner Äste der Centralgefafse und dadurch Störungen 
in der Funktion der Retina bewirkt. Die Behandlung 
bestand, bis zu dem Zeitpunkte des gänzlichen Ver- 

Neudraoke. 3 
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Schwindens jenes Extravasates im Hintergrunde des Auges 
in der Anwendung der ableitenden und der die Resorp- 
tion anregenden Methode. Da sich aber hierbei die 
Function des Auges nicht wieder herstellte, so schritten 
wir zu der vorsichtigen Darreichung von Reizmitteln, 
die aber bis jetzt noch kein Resultat geliefert haben. 
Jedenfalls beweist dieser Fall aber die grofse Brauchbar- 
keit meines Instrumentes, indem wir mit dem Helm- 
holtz'schen Augenspiegel nicht im Stande waren, die Er- 
scheinungen wahrzunehmen, welche oben beschrieben 
sind. — 

Bei meiner Anwesenheit in Leipzig stellte mir der 
Herr Hofrath Ritterich einen amblyopischen jungen 
Menschen mit weiter Pupille vor, der ebenfalls für die 
Diagnose mit meinem Augenspiegel von höchstem Interesse 
war. Bei der Untersuchung mit concaven Griäsern zeigte 
sich hier ebenfalls im Hintergrunde die normale Farbe. 
Zugleich wallten aber bei den Bewegungen des Auges 
einzelne dicke, rothe Blutgefäfse und schwarze Streifen 
durch das Gesichtsfeld. Als wir nun aber die concaven 
Gläser mit convexen vertauschten, erblickten wir nicht 
nur die Papilla nerva optici, sondern auch die Äste der 
Centralgefäfse in einer ungewöhnlichen Pracht; dabei 
sahen wir ganz deutlich, dafs einzelne Zweige unregel- 
mäfsig ausgedehnt und dicker als ihre Äste waren. 
Neben den feineren Zweigen der Centralarterie erblickten 
wir einzelne schwarze Punkte und schwarze Streifen, die 
bei einer viermaligen Vergröfserung ungefähr die Länge 
von 2 Pariser Linien und die Breite von ^2 Pariser 
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Linie einzunehmen schienen. Einzelne dieser Streifen 
waren indessen länger, andere kürzer. lieber die Anam- 
nese dieses Falles vermochte ich wegen Kürze der Zeit 
keine genaueren Erkundigungen einzuziehen. Soviel 
schien mir indessen klar zu sein, dafs wir es hier mit 
melanotischen Ablagerungen auf der Retina zu thun 
hatten. — 

Die Reflexion der Lichtstrahlen scheint auch bei der 
Anwendung des Augenspiegels besonders von der normalen 
Beschaffenheit der Retina und namentlich der stabförmigen 
Körper, als dem katoptrischen Apparate bedingt zu sein. 
Denn in Krankheiten, bei denen man eine Abnormitöt 
dieser Gebilde voraussetzen darf, zeigt sich die Spiegelung 
des Augenhintergrundes, auch sogar, wenn dieser selbst 
eine hellere Farbe bekommen hat, in einem weit geringeren 
Lichte, als im normalen Zustande. Dies ist z. B. der 
Fall beim Hydrops chorioideae extemus und internus, bei 
der Synchysis, bei denen durch die Einwirkung des 
wässrigen Exsudates die stabförmigen Körper der Retina 
abgelöst sind. Noch auffallender, als bei den eben ge- 
nannten Krankheiten, ist die Spiegelung beeinträchtigt 
bei dem Fungus medullaris retinae, bei dem wegen der 
gelblich-weifsen fungösen Excreszenzen und der Zer- 
störung des Pigmentum nigrum der Hintergrund des Auges 
weit heller, als in der Norm erscheint. Da hier aber 
der rauhe und unregelmäfsig geformte Hintergrund des 
Auges keine glatte Spiegelfläche mehr bildet, so wirft 
er das durch den Augenspiegel in's Auge geschickte 
Licht nicht mehr in geometrisch bestimmbaren Rieh- 
st 
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tiiiigeii zurück, sondern er zerstreut dasselbe auf eine 
verworrene "Weise nach allen möglichen Regionen. Dies 
ist der Grrund, weshalb beim Fungus meduUaris retinae 
durch den Augenspiegel nicht eben viel in der Diagnose 
gewonnen wird. — 

Die obige Behauptung vermochte ich bisher nur durch 
einen einzigen Fall zu bekräftigen. Bei einem Knaben 
von 8 Jahren, Namens G. aus Göttingen, von zarter, 
aber übrigens scheinbar gesunder Constitution, bildete 
sich, nachdem längere Zeit eine chronische Choroide'itis 
vorangegangen war, am vorderen Theile der Sclerotica 
ein kleines, bläulich gefärbtes sogenanntes Staphylom 
dieser Membran mit Erweiterung der Pupille und voll- 
kommener Blindheit des Auges. Zu diesem Krankheits- 
zustande gesellte sich im Verlaufe einiger Monate ein 
schillernder Glanz im Hintergrunde des Auges. Unter 
diesen Umständen glaubte ich die Diagnose wesentlich 
durch den Augenspiegel zu fordern, in welcher Hoffnung 
ich mich indessen bald getäuscht sah; denn es war mir 
unmöglich, einen klaren Blick mit Hülfe des Instrumentes 
in das Auge zu thun. Der Hintergrund des Auges nahm 
nämlich bei Anwendung des Instrumentes eine schmutzig 
braune Farbe an und die einzelnen auf ihm befindlichen 
Objecte, wie z. B. die Blutgefäfse, lieferten durchaus 
kein klares und scharfes Bild. Erst als der Fungos 
durch fortgesetzte Wucherungen weiter nach vorn gerückt 
war, war ich im Stande, mit Hülfe des Augenspiegels 
ein klareres Bild des auf ihm befindlichen Details zu 
erhalten. Obgleich dieser Fall bis jetzt nur als' eine 
vereinzelte Beobachtung dasteht, so zweifle ich aus 
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theoretischen Gründen nicht daran ^ dafs es sich bei 
anderen ähnlichen Fällen auf dieselbe Weise verhalten 
wird. — 

Vom gröfsten Interesse ist die Untersuchung der 
cataractösen Augen durch den Augenspiegel mit con- 
vexen Gläsern. Beim ersten Beginn der Cataracte, wo- 
bei die Störungen des Sehvermögens, wie schon bemerkt, 
oft schwer von denen bei der amaurotischen Amblyopie 
zu unterscheiden sind, weil man noch nicht im Stande 
ist, die beginnende Trübung im Linsensystem anders als 
durch die entoptische Untersuchung zu erkennen, hat 
man auch im Augenspiegel mit convexen Gläsern ein 
Mittel, die schärfste Diagnose zu stellen. Die Zweige 
der Centralgefäfse erkennt man hier nämlich noch ganz 
deutlich, aber die Farbe des Lichtbildes auf der Retina 
zieht sich, wie bei der Untersuchung mit einem concaven 
Glase, schon etwas von der hellen rothen Farbe in's 
Bräunliche und daneben bemerkt man vor den Adern 
einzelne kleine, nicht ganz scharf begrenzte, wolkige, 
transparente Flecken von graubräunlicher Farbe. Diese 
bräunliche Farbe rührt von der Mischung des von der 
Retina zurückgestrahlten röthlichen Lichtes mit der grau- 
lichen Farbe der Trübung in der Linse her. Nehmen 
diese Trübungen an Intensität zu, so verschwindet an 
ihrer Stelle die rothbraune Farbe und anstatt dieser er- 
scheint ein nebelförmiger, wolkiger, unregelmäfsig be- 
grenzter, blaugrüner Schleier, durch den man nur an 
den lichteren Stellen hier und da die rothe Farbe und 
einzelne Segmente der rothen Adern durchschimmern 
sieht. Ein grofser Vortheil, den die convexen Gläser bei 
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dieser Untcräuchuiig vor doii concaven voraus haben, 
ist der, dai's hier die (Mnzebien Trübun^n nicht ver- 
kleiiKM't, sondern bedeutend vergröfsert erscheinen, lo 
dals man ihre feinere Structur deutlicher zu erkennen 
verma;^. Ist die cataractÖHe Trübung schon intensiver 
und weit(;r ausgebreitet, so tritt die rothbraune Farbe des 
Augenliintergruiules stets mehr zurück und an ihrer 
Stelle entwickelt sich die oigentbümlicbe Form und Farbe 
des Staares immer deutlicher und deutlicher. Aui!86^ 
urd(Mitlich schön und interessant war der Anblick, der 
sich mir im folgenden Falle darbot. 

Ein junger Mensch hatte auf beiden Augen eine an- 
«ifeborcMie Cataracta centralis capsularis von der GFrofse 
eines kleinen Nadelknopfes; bis vor kurzer Zeit hatte er 
dessenungeachtet ein ziemlich gutes Sehvermögen be- 
sessen, bis auf einmal ohne nachweisbare äuTsere Ver- 
anlassung die Sehkraft auf beiden Augen abnahm, wo- 
bei er behauptete, dafs er durch einen feinen Nebel 
sähe, der ihm die Gegenstände etwas verschleiere. Bei 
der Untersuchung mit blofsem Auge und mit der Lupe 
vermoclite ich auch bei Erweiterung der Pupille durch 
Belladonna nichts anderes, als die Cataracta centralis 
wahrzunehmen. Als ich aber den Augenspiegel mit 
convexen Gläsern anwandte, erblickte ich im Umfange 
der vergröfserten, grünlich erscheinenden Cataracta cen- 
tralis einen braunen, mit einzelnen dunklen Wolken ver- 
selienen Ring ohne durchschimmernde Blutgefäfse des 
Hintergrundes und um diesen braunen Ring einen zweiten 
Ring von hell rother Farbe, durch den ich einzelne Segmente 
der Zweige der Centralgefäfse deutlich wahrnahm. Hier 
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hatte sich also zu der angeborenen Centralcataracte 
der Kapsel eine Cataracta lenticularis hinzugesellt^ die 
von der Mitte der Linse ausgehend sich noch nicht über 
die ganze Peripherie der Linse verbreitet hatte. 

Bei einem anderen Kranken war eine Cataracta Cap- 
sula — lenticularis dura im ausgebildeten Zustande zu- 
gegen. Die Trübung der Kapsel, welche in der Mitte 
am stärksten war, nahm gegen die Peripherie hin ab 
und liefs am Bande der erweiterten Pupille den gelb- 
grauen Linsenstaar durchschimmern. Bei der Unter- 
suchung mit dem Augenspiegel mit convexen Gläsern 
erschien der Staar bedeutend vergröfsert, wobei er zu- 
gleich sehr deutlich die ihm eigentümliche Farbe und 
strahlige Structur erkennen liefs. Den braunrothen Schein, 
welcher der Cataracta incipiens eigen thümlich ist, vermochte 
man hier nur in einem schwachen Grade am Rande der 
Pupille zu erkennen. Der Kranke wurde später operirt. 
Ich deprimirte nämlich mittelst der Sklerotikonyxis die 
getrübte harte Linse und rifs zugleich ein rautenförmiges, 
viereckiges Loch in die hauptsächlich in der Mitte ver- 
dunkelte vordere Kapselwand. Als ich nach der Heilung 
das Auge durch den Augenspiegel mit convexen Gläsern 
wieder untersuchte, bot mir dasselbe einen anderen, nicht 
minder interessanten Anblick dar. An der Stelle des 
rautenförmigen Loches nämlich gewahrte ich einen hell- 
rothen Schein mit einigen feinen Zweigen der Central- 
gefäfse der Retina. Dieser Schein war eingefafst von 
einem intensiv grün gefärbten Saume der verdunkelten 
Kapsel. Auf diesen, durch den Contrast grün gefärbten 
Saum, dessen natürliche Farbe grau war. folgte nach 
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der Peripherie hin, also zwischen dem grünen Saume und 
dem Pupillarrande der blauen Regenbogenhaut, die hier 
durch den Contrast am Rande auch einen grünlichen 
Schein bekam, ein braunrother Ring, weil diese Stelle der 
Kapsel wohl auch etwas getrübt, aber noch nicht ganz 
undurchsichtig war. — 

Diese Fälle mögen vorläufig hinreichen, um die Wich- 
tigkeit und praktische Brauchbarkeit meines Augenspiegels, 
der bei dem Instrumentenmacher Lüer in Göttingen für 
den billigen Preis von 10 Thalern stets zu haben ist, 
in's Licht zu setzen. Bevor ich indessen diese Abhand- 
lung schliefse, will ich noch einige andere Augenspiegel 
beschreiben, die in Göttingen theils von mir, theils auch von 
anderen erfunden sind und die sich sowohl durch ihre Ein- 
fachheit, als durch ihre bequeme Anwendbarkeit empfehlen. 

Herr Professor Ulrich kam zuerst auf den Gedanken, 
anstatt der planparallelen Gläser des Helmholtz 'sehen 
Augenspiegels und anstatt meines durchbohrten Hohl- 
spiegels die totale Reflexion des Lichtes in den recht- 
winkligen Glasprismen zu benutzen. 

Um den Hintergrund des Auges zu beobachten, mufs 
man zwei Prismen Fig. 3 ah d und acd mit einander 
verbinden, deren Querschnitt ein rechtwinkliges, gleich- 
schenkliges Dreieck darbietet und welche so mit ihren 
Grundflächen über einander gestellt sind, dafs die eine 
Kathetenfläche des oberen Prismas mit einer Katheten- 
fläche des unteren zusammenfällt und dafs die beiden 
Hypotenusenflächen einen rechten Winkel mit einander 
oinschliefsen. Kach dem Gesetze der totalen Reflexion 
werden nun die Lichtstrahlen, welche von einer seitwärts 
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angebrachten Lichtquelle A (Fig. 3) rechtwinklig gegen 
die eine Eathetenfläche l a des unteren Prismas ah d 
eintreten/ an der Hypotenusenfläche hd total refiectirt 
und treten rechtwinklig gegen die andere Eathetenfläche 
ad aus dem Prisma wieder heraus auf die Retina ItR' 
des zu beobachtenden Auges, wodurch diese erleuchtet 
wird. Die von der Retina ItB! zurückkehrenden und 
rechtwinklig auf die Kathetenfläche a d des oberen Pris- 
mas acd einfallenden Lichtstrahlen werden nun nach 
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demselben Gesetze an der Hypotenusenfläche ac total 
refiectirt und treten so rechtwinklig gegen die andere 
Kathetenfläche cd aus dem Prisma heraus in das beob- 
achtende Auge Ä Auf diese Weise also ist es möglich, 
die von der durch das untere Prisma erleuchteten Re- 
tina HH' zurückkehrenden Lichtstrahlen und damit auch 
die Objecto im Auge selbst wahrzunehmen. Um das 
Licht zu concentriren und dadurch eine stärkere Be- 
leuchtung des zu beobachtenden Auges und zugleich 
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deutlichere Bilder herrorzurufen, kann man die Katheten- 
flächen ba, ad und de conyex schleifen lassen. Die 
Prismen erhalten dadurch die Eigenschaft einer gewöhn- 
lichen Linse. AuTserdem kann man noch durch ein 
Ocular ay das zur Seite des Prismas aed entstehende 
Bild der Objecte der Retina genauer betrachten. — 

Bisher standen uns die nöthigen Prismen mit conyexen 
Katheten nicht zu Gebote. Die Yersuche aber, welche 
wir mit 2 Prismen, mit planen Katheten und mit hinzu- 
gefügten Loupen machten, bewiesen uns hinreichend, dafs 
auf diese Weise ein Augenspiegel von besonders guter 
Wirkung construirt werden könne. — 

Einen sehr einfachen Augenspiegel construirte der 
hiesige Universitätsmechanikus, Inspector Meyerstein, 
mit Hülfe eines einzigen, mit planen Katheten versehenen, 
rechtwinkligen Glasprismas, welches er von der Hypote- 
nuse zu der einen Kathete durchbohrte imd darauf mit 
einer zweckmäfsigen, sehr zierlichen Fassung versah. 
Dieser Augenspiegel ist in Fig. 4 abgebildet. Die Licht- 
quelle A wirft ihr Licht durch die Kathete ab auf die 
Hypotenuse a c, von der dasselbe nach dem Gesetze der 
totalen Reflexion in das Auge B reflectirt wird. Die 
aus dem Auge B zurückkehrenden Lichtstrahlen treten 
dann zum gröfsten Theile durch das Loch des Prismas d 
und von da durch den Kanal der Fassung in das Auge O 
des Beobachters. Die brechenden Medien des zu beob- 
achtenden Auges wirken hierbei in der Art einer Cylin- 
derloupe, auf deren eine convexe Fläche man unmittelbar 
ein Object legt. Ebenso, ^vie man dieses Object au» 
einiger Entfernung deutlich und vergröfsert sieht, nimmt 
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man auch die Objecte des Augenhintergrundes bei der 
Anwendung des in Rede stehenden Augenspiegels wahr. 
So viel ist jedenfalls gewifs, dafs man die Aeste der Ar- 
teria centralis retinae mit diesem Augenspiegel sehr 
deutlich sehen kann und dafs sich derselbe durch seine 
Einfachheit und Bequemlichkeit sehr empfiehlt. Für die 
Untersuchung der übrigen Theile des Auges, der Cornea, 
der Regenbogenhaut, der Krystallinse eignet er sich in- 
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dessen nicht besser, als wie der Helmholt z'sche. Uebrigens 
läfst sich dieser Augenspiegel durch zweckmäXsig ange- 
brachte Gläser, die wie die Gläser eines Fernrohrs ver- 
schiebbar sind, verbessern. — 

Verlangt man sowohl für die äufseren, als für die 
inneren Theile des Auges eine sehr bedeutende Vergröfse- 
rung, die aber für das lebendige Auge wegen seiner 
steten Unruhe, in der es sich befindet, nicht pafst, so 
kann man zu diesem Ende mit dem durchbohrten Hohl- 
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Spiegel ein Mikroskop verbinden, welches in der Art des 
Chevalier'schen construirt ist. Durch den Spiegel 
wirft man auf die bekannte Weise Licht in das zu be- 
obachtende Auge, vor welchem in einer geringen Ent- 
fernung eine Linse von kurzer Brennweite angebracht 
ist. Vor die Linse, zwischen sie und den Spiegel setzt 
man ein kleines rechtwinkliges Prisma mit planen Flächen 
und zwar so, dafs die Hypotenuse dem Spiegel, die eine 
Kathete dem zu beobachtenden Auge zugewandt, die 
andere nach rechts oder links gerichtet ist. Dieser letz- 
teren Kathete nähert man dann ein planconvexes Ocular. 
Die aus dem Auge zurückkommenden Lichtstrahlen gehen 
dann in horizontaler Richtung durch das Objectiv hin- 
durch, werden durch die totale Reflexion, welche sie an 
der Hypotenuse des Prismas erleiden, wieder in horizon- 
taler Richtung gegen das Ocular geworfen, so dafs der 
Beobachter, der von der Seite hineinschaut, bei richtiger 
Einstellung der Gläser ein vergröfsertes, umgekehrtes 
Bild bekommt. Das Prisma mufs klein sein, damit eine 
hinreichende Anzahl von Lichtstrahlen, die vom Spiegel 
in das Auge fallen, um das Prisma herumgehen können. 
Auch darf die Vergröfserung nicht zu bedeutend sein, 
weil mit dieser begreiflicherweise die Helligkeit des Bildes 
abnehmen mufs. Ich habe bisher nur einige rohe Ver- 
suche mit einer derartigen Zusammenstellung der diop- 
trischen Gläser und des Prismas mit dem Hohlspiegel 
gemacht, die mir aber dennoch die Ueberzeugung gewährt 
haben, dafs sich auf diesem Wege noch viel erreichen 
läfst. Vielleicht ist es aber zweckmäfsiger, anstatt des 
Hohlspiegels, zur Beleuchtung ein zweites Prisma, wie 
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bei der vom Professor Ulrich angegebenen Methode, 
oder auch nur ein einfaches durchbohrtes Meyerstein'- 
sches Prisma zu gebrauchen. Uebrigens sollen diese No- 
tizen nur den Zweck haben, andere dazu befähigte Männer 
zu einer ferneren Untersuchung und Ausbildung dieses 
Gegenstandes anzuregen.^ 

* In der Original-Ausgabe dieses Aufsatzes schlofs sich hier 
ein zweiter, aber bedeutend kürzerer Theil an, der die Beschrei- 
bung eines neuen Optometers enthielt. Er ist hier fortgelassen, 
weil er zu dem sonstigen Inhalt des vorliegenden Bändchens in 
keiner Beziehung steht. Anm. d. Herausg. 
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Die günstige Aufnahme, welche der von mir im vo- 
rigen Jahre erfundene und beschriebene Augenspiegel 
erfahren hat, veranlafst mich noch einmal auf diesen 
Gegenstand zurückzukommen. Ein bedeutender Fortschritt 
für die Erweiterung des Kreises für Beobachtungen, 
welche sich durch solche Instrumente ausführen lassen, 
ist durch Prof. Ruete geschehen in seiner lehrreichen 
Schrift: „Der Augenspiegel und das Optometer. 
Göttingen 1852." ^ 

Der Zweck der vorliegenden Abhandlung ist, sowohl 
die Leistungen von Ruetes Instrument im Vergleich mit 
denen des meinigen zu besprechen, als auch namentlich 
auf eine ganz aufserordentliche Vereinfachung desselben 
aufmerksam zu machen, welche diesem intelligenten Be- 
obachter entgangen zu sein scheint, da er sie unter den 
Formen von Augenspiegeln, welche er vorschlägt, nicht 
erwähnt. Diese Vereinfachung in der praktischen Aus- 
führung desselben Princips, welches Euetes Augenspie- 
gel zu Grunde liegt, geht in Bezug auf das instrumen- 
tale Zubehör so weit, dafs es unmöglich ist, sie zu über- 
treffen. Statt eines jeden Augenspiegels ist nämlich nichts 



* Der auf den Augenspiegel bezügliche Theil dieser Schrift 
ist S. 89 — 125 des vorliegenden Bändchens abgedruckt. 
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mehr nöthig, als eine kleine Convexlinse, wie sie zu den 
gewöhnlichen Loupen gebraucht wird. Ihr Gebrauch er- 
fordert etwas mehr Geschicklichkeit und Übung von Seiten 
des Beobachters, als der des zusammengesetzten Instru- 
mentes von Ruete, aber ich glaube nicht, dafs sie in 
ihren Leistungen wesentlich hinter diesem zurückbleibt. 
Ich halte es deshalb nicht für überflüssig, Theorie und 
praktische Anwendung dieser Linse zu erörtern und werde 
nachher die Leistungen der vereinfachten und ursprüng- 
lichen Methode von Ruete mit denen meines Augen- 
spiegels vergleichen. 

Um das Verhältnifs beider Instrumente zu einander 
klar zu machen, mufs ich auf die Theorie des Augen- 
leuchtens eingehen und rufe zunächst folgende Sätze zu- 
rück, welche ich in meiner „Beschreibung eines 
Augenspiegels" nachgewiesen habe. Wenn das Auge 
einen leuchtenden Körper deutlich sieht, d. h. wenn es 
alle Strahlen, welche von einem jeden leuchtenden Punkte 
desselben ausgehen, auch für einen einzigen Punkt der 
Netzhaut concentrirt, so geht alles Licht, welches hier 
zurückgeworfen wird und aus der Pupille wieder heraus- 
tritt, auf denselben Wegen, auf denen es gekommen ist, 
nach dem leuchtenden Körper zurück. Es sei in Fig. 1 A 
ein leuchtender Punkt, B der Durchschnitt eines Auges, 
welches für die Entfernung AB accommodirt sei und ein 
genaues Bild von A auf seiner Netzhaut in a entwerfe. 
Dann vereinigen sich alle Strahlen des einfallenden 
Strahlenkegels Apj>2 innerhalb des Auges im Punkte a. 
Die Theile des einfallenden Lichtes, welche hier von der 
Netzhaut und ihren Gefäfsen zurückgeworfen werden, 
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gehen zunächst nach der Pupille und indem sie, immer 
genau den Richtungen der einfallenden Strahlen folgend, 
auch genau dieselben Brechungen er- 
leiden, zuletzt zu dem leuchtenden 
Punkte A zurück. Während daher die 
Augenmedien von dem leuchtenden 
Punkte A ein Bild in a entwerfen, 
müssen sie auch umgekehrt von dem 
erhellten Punkte der Retina a ein 
äufseres Bild in A entwerfen. Unter 
diesen Umständen kann ein zweites 
Auge 2>, welches neben dem leuch- 
tenden Punkte A vorbei nach B hin- 
blickt, von dem rückkehrenden Lichte 
nichts auffangen und es mufs ihm 
die Pupille von B dunkel erscheinen. 
Anders verhält es sich, wenn das 
Auge B für die Entfernung des "leuch- 
tenden Punktes nicht richtig accommo- 
dirt ist. Seine Sehweite bleibe wie 
vorher gleich der Entfernung AB und 
der leuchtende Punkt rücke von A 
nach C. Jetzt werden die Augen- 
medien nicht mehr auf der Retina in 
a ein Bild von C entwerfen können, 
sondern der Ort des Bildes wird hinter 
die Retina, etwa nach c fallen. Der 
Gang der Lichtstrahlen für diesen Fall 
ist in der Fig. 1 durch gestrichelte 
Linien bezeichnet. Man sieht, dafs 
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sie die Retina nicht mehr in einem Punkte , sondern 
in einem Zerstreuungskreise von dem Durchmesser y-^y^ 
treffen. Wo wird jetzt das Bild der erleuchteten 
Theile der Netzhaut liegen ? Natürlich, da die Accommo- 
dation des Auges unverändert geblieben sein soll, an 
derselben Stelle, wo es im ersten Falle lag, nämlich 
an der Stelle von A. Nur wird jetzt hier nicht mehr das 
Bild eines einzelnen hellen Punktes der Netzhaut, sondern 
das eines hellen Kreises entworfen, welches also selbst 
nicht mehr als Punkt, sondern als Kreis von dem Durch- 
messer g^g^ erscheint. In der Figur ist g^ der Bildpunkt 
von y^ und g^ der Bildpunkt von y^. Das Licht, welches 
von der Netzhaut zurückgeworfen wird, geht also nicht, 
wie im vorigen Falle, nach dem leuchtenden Punkte 
zurück, um sich in diesem wieder zu vereinigen, sondern 

verbreitet sich jetzt in dem kegelförmigen Räume ^j^g^j^^» 
und es wird ein Theil desselben von dem Auge D aufge- 
fangen werden können. Die Pupille des Auges B, aus 
der dieses Licht herkommt, erscheint dem Beobachter 
alsdann leuchtend, während er die erhellten Theile der 
Netzhaut selbst nicht unterscheiden kann. Denn das op- 
tische Bild g^g^, welches die brechenden Medien des 
Auges B von ihrer Netzhaut entwerfen, liegt in der Regel 
nicht in den Grenzen des deutlichen Sehens für 2>. Auf 
diesen Umständen beruht die Methode von Brücke, das 
Augenleuchten zu beobachten. Um es ungehinderter sehen 
zu können, schiebt man noch einen Schirm zwischen D 
und G ein, welcher das direct von G kommende Licht 
vom Beobachter abhält. Das Leuchten ist desto stärker, 
je weniger die Accommodation des beobachteten Auges für 
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die Entfernung des leuchtenden Punktes pafst. Auf den 
von der Sehaxe entfernteren Theilen der N^etzhaut scheint 
niemals ein genaues Bild entworfen zu werden, so dafs 
man das Leuchten auch dann stets beobachtet, wenn das 
beobachtete Auge nicht direct nach der Flamme hin- 
sieht. Geschieht dies aber und ist das Auge für die 
Entfernung der Flamme richtig accommodirt, so verschwin- 
det das Leuchten. Unabhängig vom Stande der Accommo- 
dation kann man aber auch bei der Entwerfung genauer 
Bilder das Augenleuchten mittels des Hülfsmittels, welches 
V. Er lach gefunden hat, sehen, indem man zur Beleuch- 
tung nicht eine wirkliche Flamme, sondern das von einer 
durchsichtigen Glasplatte entworfene Spiegelbild einer 
solchen anwendet. Dann kann der Beobachter durch die 
Glasplatte genau in der Richtung des einfallenden Lichtes 
in das beobachtete Auge sehen und das aus diesem zu- 
rückkehrende Licht in sein Auge auffangen. Meinen 
Augenspiegel habe ich auf diese v. Er lach sehe Methode 
der Beleuchtung gegründet, während dem von Ruete die 
Brückesche zu Grunde liegt, denn Ruete sieht durch 
die Öffnung eines in der Mitte durchbohrten Hohlspiegels 
nach dem beobachteten Auge hin und wenn auch die 
ganze Spiegelfläche Licht dahin sendet, so fallt doch ge- 
rade von der Stelle, wo das Auge des Beobachters steht 
und in der Richtung, in der dieses hinsieht, kein Licht 
hinein. Es ist also derselbe Fall, als wenn der Beob- 
achter neben dem leuchtenden Körper vorbeisieht. 

Das Augenleuchten nach Brück es Methode ist um 
so stärker, je weniger die Accommodation des beobachteten 
Auges für die Entfernung des leuchtenden Körpers pafst. 
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Die Veränderungen im brechenden Apparat des Auges^ 
welche den gröfsten willkürlich auszuführenden Schwan- 
kungen der Sehweite entsprechen, sind aber nicht sehr 
bedeutend, die Zerstreuungskreise, welche bei unpassender 
Accommodation entstehen, daher von geringer Gröfse und 
das Brüokesche Leuchten schwach. Aber man kann die 
Sehweite des beobachteten Auges künstlich in sehr be- 
trächtlichem Grade verändern, wenn man ihm ein scharfes 
Convex- oder Concavglas vorsetzt. Ebenso wie man 
ein weitsichtiges Auge durch ein vorgesetztes Convexglas 
und ein kurzsichtiges durch ein Concavglas normalsichtig 
macht, wird ein normalsichtiges durch ein vorgesetztes 
Concavglas einem weitsichtigen ähnlich, durch ein Con- 
vexglas einem kurzsichtigen. Wenn man eine Sammel- 
linse von 1^/2 Zoll Brennweite vor das Auge hält, so 
kann man nur solche Gegenstände noch deutlich sehen, 
welche nahehin 1^2 Zoll hinter der Linse liegen, alle 
entfernteren entwerfen Bilder mit so grofsen Zerstreuungs- 
kreisen auf der Retina, wie es sonst bei den gröfsten 
Veränderungen der Sehweite nie geschehen kann. Das 
ist aber aufserordentlich vortheilhaft, wenn in diesem Auge 
das Brücke sehe Leuchten beobachtet werden soll, und 
in der That sieht es der Beobachter in dem mit der 
Linse versehenen Auge viel stärker erscheinen als ohne 
Linse. Dasselbe ist der Fall, wenn man eine Concav- 
linse von kleiner Brennweite vor das beobachtete Auge 
bringt, auch diese macht die Bilder auf seiner Retina 
sehr undeutlich und verstärkt das Leuchten. 

Durch diese geringe Modification des Brück eschen 
Versuches kann eine ganz ausreichende Beleuchtung des 
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Augenhintergmndes für den Beobachter hervorgebracht 
werden. Jetzt fragt sich noch, wo ist bei dieser Anord- 
nung das Bild zu suchen, welches die 
Augenmedien von der erleuchteten 
Stelle der Netzhaut entwerfen. Fig. 2 
stelle das Auge des Beobachters 2>, 
des Beobachteten B, die Flamme einer 
Kerze A in horizontalem Buchschnitte 
dar. 8 ist ein Schirm, welcher das 
Licht von A vom Auge des Beobach- 
ters abhält, letzteres sieht dicht neben 
dem Schirm und der Flamme A vor- 
bei und durch die Convexlinse L 
hindurch nach der Pupille des beob- 
achteten Auges B und erblickt diese 
stark leuchtend. Das Auge B kann, ^^^ 
so lange die Linse vor ihm steht, kein ^ 
deutliches Bild von dem Lichte ^ auf 
seiner Eetina entwerfen, sondern es 
bildet sich ein helles Zerstreuungsfeld, 
dessen Durchmesser y^ y^ sei. Der 
Einfachheit wegen nehmen wir an, 
dieses Auge sei für weit entfernte 
Gegenstände accommodirt, so dafs es 
parallel einfallende Strahlen auf seiner 
Retina in einen Punkt vereinigt und 
Strahlen, welche von einem Punkt 
der Retina ausgehen, parallel wieder 
austreten läfst. Sollte seine Accommo- 
dation auch in Wirklichkeit eine andere 
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sein, so entsteht dadurch keine merkliche Veränderung 
in der Projeetion der Bilder. Die Strahlen, welche 
von einem Punkte des erhellten Theiles der Ketina 
kommen, treten also unter sich parallel aus dem Auge S 
aus, fallen auf die Linse L und werden von dieser 
in deren jenseits gelegenem, dem Auge D zugewen- 
detem Brennpunkte wiederum vereinigt. Das Bild der 
Netzhaut wird daher in der Fläche g^ g^ entworfen, 
wenn ZZ die Brennweite der Linse L ist und wenn der 
Beobachter sein Auge D für die Entfernung D l accom- 
modirt, kann er hier in g^ g^ ein deutliches und umge- 
kehrtes Bild der Netzhaut erblicken. Diese interessante 
Anwendung der Linse X, welche gleichzeitig den be- 
treffenden Theil der Netzhaut deutlich sichtbar macht und 
beleuchtet, ist ganz dieselbe wie in Ru et es Augenspiegel. 
Diejenigen meiner Leser, welche die Beschreibung dieses 
Instrumentes kennen, werden gleich übersehen, dafs sich 
die beschriebene Anordnung des Versuchs in Fig. 2 von 
dem optischen Theile jenes Augenspiegels, der in Fig. 3 
schematisch dargestellt ist, nur dadurch unterscheidet, 
dafs an Stelle des das Licht der Lampe A reflectirenden 
Spiegels CG, der bei Ruete vor dem Auge des Beob- 
achters B steht und durch dessen Öffnung dieser blickt, 
hier die Lichtflamme selbst getreten ist. In theoretischer 
Beziehung ist dieser Unterschied unerheblich, in prak- 
tischer aber vereinfacht er das Verfahren ungemein. 

Statt der Convexlinse L kann man auch eine Concav- 
linse von kleiner Brennweite vor das Auge B setzen. 
Die von einem Punkte der hellen Netzhautfläche y^ y^ 
kommenden Strahlen, welche parallel aus dem Auge zur 
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Linse treten, werden von dieser dann so gebrochen, als 
kämen sie aus deren hinterem, nach der Seite von JS 
gelegenem Brennpunkte, ^ •» 



und dem Auge 2) er- 
scheint daher ein Bild der 
Retina aufrecht und hinter 
der Concavlinse gelegen, 
dessen Yergröfserung dem 
durch die Convexlinse er- 
haltenen gleich ist, wenn 
die Brennweiten beider 
Linsen gleich sind. Aber 
das Feld, welches man von 
der Netzhaut erblickt und 
welches bei diesen Ver- 
suchen durch die Iris des 
beobachteten Auges be- 
grenzt wird, ist bei den 
Concavlinsen viel kleiner, 
so dafs es sich als vor- 
theilhafter zeigt, Convex- 
linsen anzuwenden. 

Der Augenarzt, wel- 
cher den Hintergrund 
eines kranken Auges be- 
obachten will , braucht 
also nichts weiter mit sich 
zu bringen als eine kleine 
Convexlinse von 1^/^ bis 
2 Zoll Brennweite und 
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^/g Zoll Durchmesser. Die Art ihrer Anwendung, wie 
ich sie am bequemsten gefunden habe, ist folgende. 
Arzt und Patient setzen sich in einem übrigens ver- 
dunkelten Zimmer neben einem Tische dicht voreinan 
der hin, so dafs ihre Gesichter etwa einen Fufs von- 
einander entfernt sind und so, dafs eine Ecke des 
Tisches zwischen beide hineinragt. Ich setze voraus,^ 
dafs der Beobachter, wenn er mit einem Auge sehen 
will, das rechte dazu zu gebrauchen pflegt, wie es ge- 
wöhnlich der Fall ist; dann mufs der Tisch zu seiner 
Linken stehen. Der Arzt setzt eine Kerze, deren Flamme 
in der Höhe der beiderseitigen Augen steht, dicht vor 
sich auf die Tischecke, bringt mit der linken Hand 
zwischen die Flamme und sein Auge einen kleinen dun- 
klen Schirm, wozu er ein Stückchen Pappe, ein kleine» 
Buch, oder was sonst zur Hand ist, gebrauchen kann 
und visirt nun mit seinem rechten Auge dicht neben 
dem Eande des Schirmes und dicht neben dem hellsten 
Theile der Flamme vorbei nach dem Auge des Kranken 
hin, dem er einen Gesichtspunkt hinter seinem Eücken 
in der dunklen Tiefe des Zimmers anweisen kann. Die 
Stellung der beiden Augen, des Schirmes und der Flamme 
ist wie in Fig. 2. Er sieht bei diesem Yisiren die 
Pupille des beobachteten Auges roth leuchten und zwar 
desto stärker, je näher er am Eande der Flamme vorbei- 
sieht. Wenn man nur diese Bedingung fortdauernd be- 
achtet, wird es nicht schwer, das Leuchten wahrzunehmen. 
Bei blauen und kurzsichtigen Augen mit weiter Pupille 
ist es stärker als bei braunen und normalsichtigen, aber 
es läfst sich auch bei letzteren immer erkennen. Sobald 
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der Arzt die günstigste Stellung seines Auges für die 
Beobachtung des Leuchtens gefunden hat, bringt er die 
Linse dicht vor das beobachtete Auge. Er fafst sie wohl 
am besten zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten 
Hand, während er den kleinen Finger derselben auf das 
Gesicht des Kranken aufstützt. Indem man die Linse 
zunächst dicht vor das beobachtete Auge bringt, er- 
leichtert man sich das Auffinden ihrer richtigen Stellung 
sehr. Man erblickt nämlich Iris und Pupille dieses Auges 
in geringer Yergröfserung und übersieht deshalb durch 
das Glas hinreichend viel von den äufseren Theilen des 
Auges, um der Linse ohne Schwierigkeit ihre Stellung 
gerade vor der Pupille zu geben, welche jetzt stärker 
leuchtend erscheint. Das roth leuchtende, der Netzhaut 
angehörige Feld, welches man übersieht, ist zunächst 
klein, weil es durch den Eand der Pupille begrenzt ist 
und diese wenig vergröfsert erscheint, so lange die Linse 
nahe vor dem Auge steht. Entfernt man letztere aber 
allmälig von dem Auge in solcher Eichtung, dafs die roth 
leuchtende Pupille fortdauernd die Mitte der Linse ein- 
nimmt, so erscheint sie und mit ihr das rothe Feld des 
Hintergrundes immer gröfser und gröfser, bis es sich 
zuletzt über die ganze Fläche der Linse ausbreitet. Jetzt 
wird man meistens schon von selbst auf das Bild der 
Netzhautgefäfse durch einzelne stärker markierte rothe 
Stämme aufmerksam. Wenn man es nicht gleich sieht, 
so erinnere man sich, dafs dieses Bild nicht in der Fläche 
des Glases, sondern je nach seiner Brennweite l^/g bis 
2 Zoll vor ihm nach der Seite des Beobachters hin liegt 
und dafs dieser sein Auge für eine kürzere Sehweite 
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meines Augenspiegels mit reflcetirenden Glasplatten sehr 
merklich. Nach theoretischen Bestimmungen kann sie 
an den hellsten Stellen beinahe viermal so grofs werden 
als die letztere. Es erscheint daher der Grund des Auges 
auch in einem viel helleren Roth. Dagegen erkennt man 
dessen ungeachtet im gesunden Auge wegen der geringen 
Yergröfserung eben nicht viele Einzelheiten. Die Haupt- 
äste der Centralgefäfse erscheinen so fein, dafs man ihre 
arterielle oder venöse Beschaffenheit weder an der Farbe 
des Blutes noch an der Dicke ihrer Wandung unter- 
scheiden kann. Auch kann kein begrenztes Bild der 
Flamme oder eines anderen äufseren Gegenstandes bei 
diesem Verfahren auf der Netzhaut des beobachteten 
Auges entworfen werden und es wird deshalb kein solches 
dem Beobachter sichtbar. 

Wir wollen nun zur Vergleichung des von uns be- 
schriebenen vereinfachten Ru et eschen Verfahrens mit 
dem ursprünglichen übergehen. Die Anordnung des 
optischen Theiles von Ruetes Instrument ist in Fig. 3 
abgebildet. Die Flamme einer Lampe A steht neben 
dem beobachteten Auge jB, ihr Licht fällt auf den Hohl- 
spiegel CC, durch dessen durchbohrte Mitte das Auge 
des Beobachters D nach B hinsieht. Die Brennweite 
dieses Spiegels bestimmt Ruete auf 10 Zoll, während 
BD 12 Zoll beträgt. Der Spiegel entwirft alsdann für 
das Auge B ein stark vergröfsertes, nicht deutlich be- 
grenztes Bild der Flamme, welches dieselbe Helligkeit 
darbietet, wie die Flamme selbst und bei günstiger An- 
ordnung den ganzen Spiegel zu bedecken scheint, so dafs 
die ganze Spiegelfläche für das Auge B gleichsam eine 
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^^^HpDe Lichtquelle von der Intensitäf der Flamme wird. 

^^^^e Linse L entwirft bei richtiger Stellung ein Bild 
der hellen Spiegelfläche mit ihrer mittleren dunklen 
Öffnung, wie es in Fig. 4 abgebildet ist, auf der Ober- 
fläche des in ihrem Brennpu.nkte stehenden Auges B. 
Der helle Kreis in der Figur ist das helle Bild der 
runden Spiegelfläche, der scliwarze, mit /) bezeichnete 
Fleck das Bild der Öffnung in der Mitte des Spiegela. 
"Wenn der Beobaeh- 
ter den Mittelpunkt 
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gerade Verbindungs- 
linie der beiden Au- 
gen gebracht hat, »o 
dafs er die Pupille 
den Auges B dadurch 
sieht, so Fällt auch 
das von der Linae L 
■entworfene Bild der 
Öffnung des Spiegels 
auf die Pupille vonB. 
Die Erseheinungen des Augenleuchtens und des Netzhaut- 
bildes sind dieselben wie in dem einfacheren Verfahren 
und erklären sich ebenso. 

Ruete hat die betreffenden Theile des Apparates auf 
einem sehr zweckmäfsigen Gestelle befestigt und durch die 
Neheneinrichtungen überhaupt wohl die Beobachtung so 
bequem als möglich gemacht. Nur will ich für die- 
jenigen Arzte und Physiologen, welche sich das Instrument 
iu einzelnen Versuchen provisoriscli und möglichst billig 
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zqwtmmepstellen möehten. hier noch bemerken, dals der 
HohljKpiegeL so riel ich sehe, ohne Sehaden dnreh einen 
gewohnlichen ebenen Gb^spiegel ersetzt werden kann, 
in de^en Qneeksilberbelegnng man ein Loch ron der 
Grobe der Popille for den Beobachter zum Hindurch- 
sehen angebracht hat. Wenn man eine Lampenflamme 
ron nicht zu kleinem Querdurchmesser anwendet, welche 
man dem schräg g^en die Verbindungslinie der Augen 
gestellten Planspiegel von der Seite her ganz nahe bringen 
kann wird auch die Helligkeit der Beleuchtung dieselbe. 
Ton dem Lichte, welches der Hohlspiegel sammelt, mufs 
bei Ruetes Instrument das meiste Terloren gehen. Die 
Linse L entwirft nämlich durch Concentration des Tom 
Spiegel kommenden Lichtes auf der Oberfläche des 
Auges B ein Bild der hellen Spiegelfläche, welches nach 
den Ton Ruete ang^ebenen Dimensionen seines In- 
strumentes fünf Linien im Durchmesser haben mufe. Da- 
von kann natürlich nur der kleinste TheO durch die viel 
engere Pupille hindurchtreten, das meiste wird von der 
Iris und Sclerotica abgefangen. Das Maximum der 
Helligkeit mufs schon erreicht sein, wenn die Linse L 
von der leuchtenden Fläche (der gespi^elten Lampen- 
flamme) ein Bild von der Breite der Pupille des beob- 
achteten Auges entwirft und das wird sich bei einer 
zollbreiten Flamme auch ohne Hohlspiegel erreichen 
lassen. Ja es möchte die Zuleitung überflüssigen Lichtes 
durch den Hohlspiegel nicht einmal ganz unschädlich 
sein^ da die Lichtreflexe an den beiden Oberflächen der 
Linse und an der Hornhaut desto störender werden, je 
mehr Licht nach dem Auge hingeworfen wird. Stellt 
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man übrigens zwischen Flamme und Spiegel eine Sammel- 
linse auf, so kann man die Flamme auch beliebig ver- 
gröfsern. Linse und Spiegel zusammen vertreten dann 
die Stelle des Hohlspiegels und man hat noch den Vor- 
theil, dafs auch die unbelegte Stelle des Spiegels genau 
in der Richtung der Gesichtslinie des Beobachters Licht 
in das beobachtete Auge sendet. 

Was zunächst das Verhältnifs der Helligkeit zwischen 
Ruete's ursprünglichem und dem vereinfachten Ver- 
fahren betrifft, so können wir, ohne uns auf strengere 
theoretische Untersuchungen einzulassen, durch folgende 
Überlegung einsehen, dafs die Helligkeit bei dem ein- 
facheren Verfahren nicht viel geringer zu sein braucht; 
eine Thatsache, welche sich auch bei der Beobachtung 
bestätigt. Das beobachtete Auge empfängt das Li^ht 
zunächst von der Glaslinse her, diese erscheint ihm 'als 
eine stark leuchtende Kreisfläche. Auf seiner Retina 
wird ein Bild dieser Kreisfläche entworfen und offenbar 
mufs alles Licht, welches von der Lins^ in das Auge gelangt, 
sich in dem Umfange ihres kreisrunden Bildes vertheilen. 
Gebrauchen wir nun in Ruete's Augenspiegel und bei 
dem einfacheren Verfahren eine Linse von derselben Gröfse 
und Brennweite, so wird auch der Umfang ihres Bildes 
im beobachteten Auge derselbe sein und da sich somit 
das einfallende Licht in beiden Fällen auf einen gleich 
grofsen Räume vertheilt, wird die Helligkeit der Erleuch- 
tung nur von der Quantität des einfallenden Lichtes ab- 
hängen. Die Linse L entwirft nur bei ihrer vortheil- 
haftesten Stellung auf der Oberfläche des Auges B ein Bild 
des beobachtenden Auges und der leuchtenden Fläche, 
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entweder nie in Fig. 1 dea Spiegels oder, beim ein- 
facheren Verfahren, wie in Fig. 5, der Lichtflamme. In 
beiden Figuren bezeichnet p das Bild der Pupille des 
Beobachters, welche« auf die Papille des beobachteten 
Auges fallen rnnfs, wenn der Beobachter boO hineinsehen 
können. Im gfinstigsten Falle wirkt der Hohlspiegel, als 
leuchtete seine ganze Flache mit derselben Intensität, 
wie der hellste Theil der Lichtflamme, die Linse wird 
also von ihm, wie 
in Fig. 4, ein viel 
grofseres, aber kein 
helleres Bild ent- 
werfen, als von der 
Flamme in Fig. 5. 
Aus dem An blich 
beider Figuren er- 
giebtsich leicht, dafs 
nur dnrch diejenigen 
Theile der Pupille, 
welche von dem hei' 
len Theile des Bildes 
bcdci-kt werden, Licht in das Innore des Auges zur Er- 
leuchtung der Netzhaut fallen wird und zwar in beiden 
Fällen wegen der gleichen Helligkeit der beides Bilder durch 
gleich grofae Theile der Pupillen fläche gleich viel. Wenn 
aber da» Lichtbild auf dem Auge die Lage hat, welche in 
Fig. 5 gezeichnet ist, sieht man, dafs auch hier fast die ganze 
Pupille mitAusnahme eines ganz kleinen Kreisabschnittes 
Licht empfangen wird, dafs also fast ebenso viel Licht bei 
dorn einfacheren Verfahren in das Auge fallen und die 
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helle Netzhautstelle fast ebenso stark beleuchten kann^ 
wie in Euete's Augenspiegel, üebrigens vertheilt sich 
die Lichtmenge bei dem einfachen Verfahren nicht ganz 
gleichmäfsig auf der Nezhaut. Die nach der Seite des 
Lichtes gelegenen hellen Theile derselben sind stärker, 
ebenso stark wie in Euete's Augenspiegel beleuchtet, die 
anderen ein wenig schwächer. Im ganzen zeigt sich bei 
vergleichenden Versuchen der Unterschied in der Beleuch- 
tung so gering, dafs ich sehr zweifle, ob dadurch irgend 
ein Nachtheil bei der praktischen Anwendung entstehen 
wird. 

Der zweite wesentliche Punkt der Vergleichung ist 
die Leichtigkeit, mit welcher man bei den beiden Ver- 
fahrungs weisen die richtige Stellung des Instruments 
findet. Ruete's Spiegel möchte in Bezug auf Bequem- 
lichkeit nichts zu wünschen übrig lassen, namentlich, 
wenn man einen intelligenten Gehilfen hat, welcher den 
Kopf des Kranken fixirt und in die erforderliche Stellung 
bringt. Euete giebt in seiner Schrift nichts darüber 
an, wie er den Kopf des Kranken fixirt habe. Ich hatte 
anfänglich den optischen Theil meines Augenspiegels auf 
einem feststehenden Gestelle befestigt, gab es aber auf 
weil selbst geschickte und einsichtige Personen, welche 
sich zur Beobachtung hergaben, nicht im Stande waren, 
den Kopf genügend lange in unveränderter Stellung zu 
erhalten. Bei Euete's Augenspiegel bietet sich aber ein 
bequemes Mittel dar, durch einen Gehülfen den Kopf des 
Kranken richten zu lassen. Dieser muTs nur auf das 
von der Linse auf dem beobachteten Auge entworfene 
Bild des Spiegels mit der mittleren dunklen Öffnung 
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achten und sorgen, dafs dieser dunkle Fleck auf die 
Pupille fällt, dann wird auch der Beobachter ohne Wei- 
teres die Netzhaut vor sich sehen. 

Bei dem Gebrauche einer einfachen Convexlinse hat 
es der Beobachter allerdings nicht ganz so leicht, son- 
dern er mufs fortdauernd auf die richtige Stellung der 
Linse und seines Auges achten und ich mufs gestehen, 
dafs ich bei den ersten Probeversuchen damit, wo ich 
die oben beschriebene Methode, der Linse die richtige 
Stellung zu geben, noch nicht gefunden hatte, nur nach 
vielem Herumtappen mit dem Versuche zu Stande kam 
und ihn ohne die theoretische Überzeugung von seiner 
Ausführbarkeit bald aufgegeben haben würde. Seitdem 
ich aber die oben beschriebenen Regeln zur Orientirung 
der Linse benütze, gelingt es mir mit der gröfsten Sicher- 
heit und Leichtigkeit jedesmal augenblicklich und ich bitte 
diejenigen meiner Leser, welche den Versuch nachmachen 
wollen, nur alle dort gegebenen Regeln sorgsam zu be- 
achten, dann glaube ich ihnen auch Gelingen versprechen 
zu können. Namentlich achte der Beobachter darauf, 
stets ganz dicht am Rande des Lichtes vorbeizusehen, 
und wenn er die Linse vom Auge allmählich entfernt, die 
Pupille stets in ihrer Mitte zu behalten. Auch lasse er 
das kranke Auge nicht in den hellen Kreis der Linse 
hinein, sondern ein wenig seitwärts sehen; er würde im 
ersteren Falle durch das Hornhautbildchen an der Beob- 
achtung gehindert werden. Eine andere Schwierigkeit, 
welche aber ganz in demselben Grade bei Ruete's zu- 
sammengesetztem Augenspiegel besteht, ist die, dafs das 
sichtbare Netzhautbildchen nicht in der Ebene der Linse, 
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sondern vor derselben liegt und es einem Beobachter, 
der nicht an willkürliche Änderungen der Sehweite ge- 
wöhnt ist, oder es durch einen glücklichen Blick erhascht, 
vielleicht nicht gelingt, die Gefäfse der Netzhaut zu sehen, 
während er doch die rothe Beleuchtung derselben ganz 
gut erkennt. Erschwert wird die Ausführung der richtigen 
Accomraodation noch dadurch, dafs das Netzhautbildchen, 
wenn nicht gerade die Eintrittsstelle des Sehnerven darin 
enthalten ist, keine auffallenden Lichtcontraste darbietet 
sondern schwach in dunkelrothen Linien auf hellrothem 
Grunde gezeichnet erscheint, während die Linse mit den 
grellen Lichtreflexen ihrer beiden Oberflächen den Blick 
unwillkürlich auf sich zieht. Einem Beobachter, dem es 
gar nicht gelingen sollte, die richtige Accommodation zu 
finden, würde ich rathen, die Beobachtungen mit einem 
schärferen Convexglase anzufangen, weil diesem das Netz- 
hautbildchen näher liegt und letzteres daher schon bei 
einer geringeren Veränderung der Sehweite aufgefunden 
wenden kann. Oder der Beobachter übe sich in der 
Beobachtung ähnlicher Bilder, welche solche Convexlinseii 
von anderen entfernten Gegenständen des Zimmers ent- 
werfen und welche leicht zu sehen sind, wenn man die 
Linsen aus 8 — 12 Zoll Entfernung betrachtet. Bei einiger 
Aufmerksamkeit wird er sehen, dafs auch diese Bilder 
nicht in der Ebene der Linse liegen und wird lernen, 
mit seinem Blicke von der Linse auf das Bild und zurück 
zu gehen. 

Obgleich daher der Augenspiegel von Ruete für 
Augenkliniken und für das Consultationszimmer des 
Augenarztes die bequemste Form sein möchte, um die 
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Arten der Beobachtung anzustellen, welche er zulälst, so 
glaube ich doch, empfiehlt sich die Anwendung einer 
einfachen Convexlinse, welche bei einiger Übung des 
Beobachters wohl kaum weniger leisten wird als jenes 
complicirte Instrument, durch ihre grofse Einfachheit, 
Billigkeit, die Möglichkeit, sie in jedem Augenblicke bei 
sich zu tragen und zu gebrauchen, hinreichend, um die 
Augenärzte zu Versuchen damit aufzufordern, und vielleicht 
sind es gerade die Umstände, welche eine ausgedehntere 
Ausführung von Netzhautuntersuchungen durch eine mög- 
lichst grofse Zahl von Augenärzten möglich machen. 

Ich knüpfe hier endlich noch eine Yergleichung 
des Instrumentes von Ruete mit meinem Augenspiegel 
an. Die wesentlichen Unterschiede beider Methoden sind, 
dafs sowohl die ursprüngliche als die vereinfachte von 
Ruete ein gröfseres Gesichtsfeld bei geringerer Ver- 
gröfserung und eine gröfsere Helligkeit gewähren. Das 
gröfsere Gesichtsfeld wird bei vielen Krankheitszuständen 
die Untersuchung sehr erleichtern und ebenso hat Ruete 
gewifs Recht, wenn er die geringere Yergröfserung in 
einer grofsen Zahl von Fällen für ausreichend erklärt. 
Ich halte deshalb die Erfindung seines Instrumentes für 
einen wesentlichen Fortschritt in der Untersuchung des 
Augenhintergrundes. In welchen Fällen von patholo- 
gischen Veränderungen der Retina die stärkere Yergröfse- 
rung nothwendig werden wird, in welchen die schwächere 
ausreicht, darüber kann natürlich nur die Erfahrung der 
Augenärzte entscheiden. Ich will hier nur noch darauf 
aufmerksam machen, dafs die in physiologischer Be- 
ziehung wichtigen Beobachtungen über die Gestalt und 
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Genauigkeit der Netzhautbilder, ihre Veränderung bei der 
Accommodation und über die durchscheinende Beschaffen- 
heit der Sehnervenmasse nach Ruete's Methode nicht 
ausgeführt werden können, und dafs man dabei auch 
nicht die arteriellen von den venösen Qefäfsstämmen unter- 
scheidet, was in einzelnen Fällen von Wichtigkeit sein 
kann und durch meinen Augenspiegel unterschieden wird. 
Die Helligkeit ist in Ruete's Spiegel nahezu 4 Mal 
gröfser als in meinem. Denn bei diesem geht die Hälfte 
des einfallenden Lichts bei der Spiegelung an den un- 
belegten Glasplatten verloren, die Netzhaut wird also 
nur halb so stark beleuchtet und von dem zurückkeh- 
renden Lichte geht wiederum die Hälfte verloren, wenn 
es durch die Glasplatten hindurchtritt. Ich habe mich 
bei der Construktion meines Instrumentes nicht bemüht, 
eine stärkere Beleuchtung zu erzeugen, weil diese für 
die Beobachtung der Netzhaut normaler Augen genügt 
und weil eine stärkere nicht ohne Belästigung ertragen 
wird. In der That ertragen gesunde Augen fast belie- 
big lange die Untersuchung mit meinem Augenspiegel, 
ja selbst gereizte und empfindliche Augen habe ich un- 
tersucht, ohne dafs die Kranken sich geblendet fühlten 
oder über üble Folgen zu klagen gehabt hätten. Das 
ist aber bei Ruete's Methode anders. Der Grad der 
Blendung hängt nicht nur von der Intensität des ein- 
fallenden Lichtes ab, sondern auch von der Ausdehnung 
des beleuchteten Netzhautfeldes, oder, was damit gleich 
ist, von der scheinbaren Gröfse der leuchtenden Fläche. 
Aufserdem ist zu bemerken, dafs die Stelle des directen 
Sehens sehr viel empfindlicher ist als die Seitentheile der 
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Netzhaut. Bei Kuete's Methode wird nun ein sehr viel 
gröfseres Feld der Netzhaut mit doppelt so hellem Lichte 
erleuchtet als bei meinem Spiegel, und selbst wenn man 
den Beobachteten nicht, wie es Kuete vorschreibt, direct 
in den hellen Lichtkreis hinein, sondern seitwärts vor- 
bei blicken läfst, erträgt ein gesundes Auge die Beobach- 
tung nur wenige Minuten, ohne Thränenflufs und lang 
anhaltende Nachbilder zu bekommen. Die Untersuchung 
empfindlicher Augen verwirft deshalb Kuete ganz und 
gar, während ein geübter Beobachter, der schnell mit 
der Untersuchung zu Stande kommt, meinen Augenspiegel 
natürlich mit der nöthigen Rücksicht auf den Kranken 
dazu wohl anwenden kann. Dem beobachteten Auge er- 
scheint dabei in den spiegelnden Gläsern das Bild der 
Flamme unvergröfsert und in halber Lichtstärke, es 
blickt aber nicht direct nach diesem Flammenbilde hin, 
sondern seitwärts. Ein Auge, welches z. B. ein neben 
die Lampenflamme gehaltenes Buch ohne geblendet zu 
werden betrachten kann, kann auch ohne Bedenken mit 
dem Augenspiegel untersucht werden. Bei Ruete's 
Verfahren erscheint dagegen die Glaslinse dem beobach- 
teten Auge als ein grofser feuriger Kreis, dessen Licht- 
intensität der der Flamme fast gleich ist, dessen Durch- 
messer etwa die Hälfte von dem Durchmesser des ganzen 
Gesichtsfeldes beträgt. Bei blinden Augen oder solchen 
mit stark getrübten Medien ist man natürlich in der 
Anwendung gröfserer Lichtmengen unbeschränkt; bei 
crsteren würde auch mein Augenspiegel jeden nöthigen 
Grad der Helligkeit geben können, wenn man mit Hülfe 
von Sonnenlicht beobachtete. 
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Zu bemerken ist übrigens noch, dafs Kuete^s Augen- 
spiegel das Licht am meisten in der Pupille concentrirt 
und nach der Netzhaut hin sich wieder ausbreiten läfst, 
während der meinige es an letzterer am meisten con- 
centrirt. Darin ist der eigenthümliche Vortheil für die 
Diagnose anfangender Trübungen der Linse begründet, 
welchen Kuete an seinem Instrumente rühmt. 

Dies sind die wesentlicheren Punkte der Vergleichung. 
Von Nebenpunkten wäre noch zu erwähnen, die gröfsere 
Bequemlichkeit der Beobachtung für den Ungeübten auf 
Seiten von Ruete's Instrument. Dagegen ist das Bild 
meines Spiegels freier von störenden Nebenerscheinungen. 
Der Hornhautreflex erscheint als ein blasser Lichtnebel, 
während er bei Ruete ein sehr helles grofses Bild der 
leuchtenden Fläche darstellt und aufserdem noch die 
Lichtreflexe der beiden Glasflächen hinzukommen. 

Übrigens will ich bei dieser Gelegenheit noch auf 
eine sehr vortheilhafte Verbesserung meines Augenspiegels 
aufmerksam machen, welche mir von dem hiesigen 
Mechanikus Hrn. E. Rekoss vorgeschlagen wurde und 
von demselben auch an einer Anzahl von Instrumenten 
ausgeführt ist. Der Wechsel der verschiedenen Concav- 
gläser, welche zu meinem Instrument gehören, war bei 
solchen Augen, wo man sich das passende Glas erst 
suchen mufste, lästig und erschwerte die Beobachtung. 
Hr. Rekoss hat jetzt diese Gläser in zwei drehbare 
Scheiben eingesetzt, welche an dem Gestelle des In- 
strumentes so befestigt sind, dafs beim Drehen derselben 
die verschiedenen Gläser, welche sie enthalten, nachein- 
ander vor das Auge treten. Jede Scheibe enthält ein 
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heim Loch und vier ConcargiäBor, die oine Kr. 6 1 
lue andprp Nr, 10 bis 13 der Brillengläser, so dalsni 
ein .jedes dieser ßläaer <?inzeln oder gleichzoitig eiiH 
von den niederen und eine» vou ilcu höheren Nnmmcv 
vor das Auge bringen kann. Die Gliiaer lassen sldil 
während der Beobachtung leicht vcrtauachen, ohne t 
man den Augenspiegel aus seiner Stellung /u l 
braucht. Man dreht dii.' hetrefl'eude Scheibe 
des Zeigefingers der Hand , in welcher man d 
Etrument hält, indem man diesen Finger an dem 1 
der Scheibe anlegt. Kleine Federchen, Welche iaj| 
tiefungen am Rande der Sclieiben einspringen, i 
während der Drehung Jedesmal diejenigen SteQl 
der Scheiben, wo ein Ooncavglas gerade vor 
des Spiegels getreten ist und befestigen en 
dieser Stellung. Der Gehrauch des Augentipiegell 1 
dadurch auTsorordentlich an Bequemlichkeit gewoi 
lind ich hoffe, dafs namentücli kurzsiolitige Beobachter, 
denen seine AJiwendung gewöhnlich schwer wird, diel 
Schwierigkeiten, welche ihnen bisher uiitgogeutratOil|.J 
durch die neue Form beseitigt finden werden. 
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